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Section І. 


1. Scope. This manual lists spares and repair 
parts that are required for maintenance of Mainframe 
Counter, Hewlett-Packard Model 5345A; Frequency 
Plug-In, Hewlett-Packard Model 5257A; Video Plug-In, 
Hewlett-Packard Model 5261A; Frequency Plug-In, 
Hewlett-Packard Model 10590A; Frequency Plug-In, 
Hewlett-Packard Model 5355A; and Video Amplifier, 
Hewlett-Packard Model K87-59992A. |t authorizes the 
requisitioning and issue of spares and repair parts as 
indicated by the source and maintenance codes. 


2. General. This. repair parts and special tools list 
(RPSTL) is divided into the following sections: 

ај Section Il. Repair Parts List. А list of spares 
and repair parts authorized for use in the performance of 
maintenance. Parts are listed in alphabetical sequence 
within each figure number. 

b. Section Ш. Special Tools List. Not applicable. 

с| Section ІМ. National Stock Number and Part 
Number Index. A list, in National item 
identification number (NIIN) sequence, of all National 
stock numbers (NSN's) appearing in the listings, 
followed by a list in арпапитепс 
sequence of all part numbers appearing in the listings. 
NSN's and part numbers are cross-referenced tothe 
figure and item number appearance. 


3. Explanation of Columns 


a. Illustration. This column is divided as follows: 


(1) Figure Number. Indicates the figure 
number of the item shown. 
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INTRODUCTION 


(2) Нет Number. The number used to 
identify each item called out in the list. 

b. Source, Maintenance, and Recoverability 
(SMR) Codes. 

(1) Source Code. Source codes indicate the 
manner of acquiring support items for maintenance, 
repair, or overhaul of end items. Source codes are 
entered in the first and second positions of the uniform 
SMR code format as follows: 


Code Definition 


PA- Item procured and stocked for anticipated 
or known usage. 


(2) Maintenance Code. Maintenance codes 
are assigned to indicate the levels of maintenance 
authorized to USE and REPAIR support items. The 
maintenance codes are entered in the third and fourth 
positions of the uniform SMR code format as follows: 

(a) The maintenance code entered in 
the third position will indicate the lowest maintenance 
level authorized to remove, replace, апа use the 
support item. 

This position will contain the following code: 


Code Application/Explanation 


F- Support item is removed, replaced, and 
used at the direct support level. 


(b The maintenance code entered in 
the fourth position indicates whether the item is to be 
repaired and identifies the lowest maintenance level 
with the capability to perform complete repair (i.e., all 
authorized maintenance functions). This position will 
contain the following maintenance code: 


Соде Application/Explanation 


F- The lowest maintenance level capable of 
complete repair of the support item is the 
direct support level. 

Z- Nonreparable. No repair is authorized. 


(3) Recoverability Code.  Весомегабіїйу 
codes are assigned to support items to indicate the 
disposition action on unserviceable items. The 
recoverability code is entered in the fifth position of the 
uniform SMR code format as follows: 


Code Definition 


F- Reparable item. When uneconomically 
reparable, condemn and dispose at the 
direct support level. 

Z- Nonreparable item. When unserviceable, 
condemn and dispose at the level 
indicated in position 3. 


c. National Stock Number. Indicates the NSN 
assigned to the item and which will be used for 
requisitioning. 

d. Federal Supply Code for Manufacturer 
(FSCM). The ЕЗОМ is а 5-digit numeric code listed in 
SB 708-42 which is used to identify the manufacturer, 
distributor, or Government agency, etc. 

e. Part Number. Indicates the primary number 
used by the manufacturer (individual, company, firm, 
corporation, or Government activity), which controls 
the design and characteristics of the item by means of 2 
its engineering drawings, specifications, standards, 


TM 9-4931-509-34P 


and inspection requirements to identify an item or range 
of items. 
NOTE 
When a stock numbered item is 
requisitioned, the item received may 
have a different part number than the 
part being replaced. 


f. Description. Indicates the Federal item name 
and, if required, a minimum description to identify the 
item. 

g. Unit of Measure (U/M). Indicates the standard 
of the basic quantity of the listed item as used in 
performing the actual maintenance function. | This 
measure is expressed by a two-character alphabetical 
abbreviation (e.g., ea, in, pr, еіс). When the U/M 
differs from the unit of issue, the lowest unit of issue 
that will satisfy the required U/M's will be requisitioned. 

h. Quantity Incorporated In Unit. Indicates the 
quantity of the item used in the breakout, which is 
prepared for a functional group, subfunctional group, or 
an assembly. 


4. Special Information 

a. Repair parts for components of standards sets 
which can be identified as existing in the supply system 
will be requisitioned through normal supply channels 
from the appropriate supply commodity manager. 

b. Repair parts for components of standards sets 
which cannot be identified as to proper supply source 
will be requisitioned from USAMICOM, using routing 
identifier B64 and furnishing as a minimum, the 
following as exception data. 


(1) Component stock number of Ше 
individual end item to be repaired. 

(2 Component manufacturer's 
equipment model number and serial number. 

(3 The equipment manufacturer's stock 
number as listed in the appropriate manual for the 
desired repair part. 

(4) The repair part reference designation, 
circuit reference, circuit symbol schematic designation, 
or reference number as listed in the manufacturer's 
manual. 

(5) The technical specification of the repair 
part as contained in the appropriate manufacturer's 
manual. 

(6) The title and date of the manufacturer's 
manual from which the information in a and b(3), (4), 
and (5) above was taken. 

c. Usable codes are shown in the description 
column. Identification of the usable codes used in this 
publication are: 
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Code Used on 

HRK Mainframe Counter, 5345A 
HRL Frequency Plug-In, 5257A 
HRM Video Plug-In, 5261A 

HRN Frequency Plug-In, 10590A 
HTE Frequency Plug-In, 5355A 
HTH Video Amplifier, K87-59992A 
5. How to Locate Repair Parts 


a. When NSN or part number is unknown, use the 
repair parts listing to locate the item by description. This 
list is listed in alphabetical sequence within each figure 
number. 

b. When NSN or part number is known, use the 
index of NSN's and part numbers to find the pertinent 
NSN or part number. This index is in ascending NSN 
cross-referenced to the figure number and item number. 
After finding the figure and item number, locate the 
item in the repair parts list. 


6. Abbreviations. Not applicable. 
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(1) (2) (3) (6) 
ILLUSTRATION 
(a) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG |ITEM| SMR STOCK 
МО. | МО. | CODE | NUMBER  |FSCM| NUMBER USABLE ON CODE | U/MUNIT 


GROUP 6679 
MAINFRAME COUNTER 
MIS-28154/ITY1 (188761 
5345A (284801 
MAINFRAME 
CONSISTING OF 


4140-01-121-3980 

5910-00-924-4231 

5910-00-497-8921 

5910-00-211-1261 

5935-00-853-7596 

4140-00-758-6113 S2107FL-55 

6625-01-110-4152 3150-0241 

5920-00-280-3178 

5920-00-156-7375 

6625-01-110-4151 3100-2930 

5970-01-124-1767 0340-0797 

6625-00-434-3251 0960-0444 

5905-00-998-1927 0683-1235 

5505-01-064-4035 2100-3297 

5530-01-110-0634 3100-2929 
. |5930-01-129-2365 3101-0529 

5930-00-902-3143 961 

5930-01-076-5610 3101-1541 

5930-01-067-2992 3101-1694 SWITCH, TOGGLE- 

5950-01-128-0752 9100-3043 TRANSFORMER 

6625-01-017-4561 05345-60001 CIRCUIT CARD ASSEMBLY AI ANODE DRIVER DISPLAY ASSEMBLY HRK 

CONSISTING OF 

5935-00-372-1963 252-22-30-300 |CONNECTOR. RECEPTACL 

6240-01-109-3176 2140-0221 LAMP, INCANDESCENT 

5962-01-110-2863 1820-0491 MICROCIRCUIT 

5962-00-369-9839 M38510- 

0080380B MICROCIRCUIT, DIGITA 

59C5-00-136-8405 RCR07G131JS |RESISTOR, FIXED, COMP 

5905-00-470-7377 1810-0041 RESISTOR NETWORK FI 

5961-01-022-840e 990-0437 SEMICONDUCTOR DEVIC 

SS35-01-022-6513 200-0496 SOCKET, PLUG-IN ELEC 16 PIN.. 


SECTION II 


(2) 
(a) 
FIG |ITEM| SMR 
NO. | NO. | СОРЕ 
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(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-01-017-4579 


5910-00-007-2002 
5910-00-172-3138 
5910-00-058-7916 
5962-00-428-9672 
5962-01-058-9927 
5962-00-428-7318 
5962-00-147-4493 
5962-00-396-2262 
5962-00-476-8339 
5962-01-042-5385 
5905-00-141-0742 
5905-00-106-3666 
5905-00-960-0099 
5905-00-432-0422 
5905-00-470-7377 
5905-00-410-1313 
5961-01-023-1692 
5961-00-471-2984 
5561-00-978-9667 
6625-01-100-1507 


5910-01-124-1766 
5910-01-128-7968 
5910-00-989-0485 
5910-00-477-8011 
5910-00-572-5507 
5910-00-348-2617 
5935-01-013-5292 
5935-00-267-2973 
5935-00-51 1-4046 
5962-01 -022-4996 
5905-01-124-9867 
5905-00-120-9154 
5905-00-119-8855 
5905-00-246-8637 


5905-00-435-1718) 81349 
5905-00-761-5758| 81349 
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(5) (6) 


DESCRIPTION 
PART 
NUMBER 


C180-1714 CAPACITOR, FIXED ELE 
0160-0300 CAPACITOR. FIXED, PLA . 
N38510/01309BEB |MICROCIRCUIT, DIGITA 
M38510/02601BCB |MICROCIRCUIT, DIGITA 
M38510/00408BCB |MICROCIRCUIT. DIGITA.... 
S49DMQB MICROCIRCUIT, DIGITA 
M38510/02008BCB |MICROCIRCUIT, DIGITA. Лама HRK 
531917-4 MICROCIRCUIT, DIGITA ... 
M38510/01205BEB |MICROCIRCUIT DIGITA 
RCRO7G181JS 

RCR07G103JS 

0683-1005 


1810-0041 
2100-2031 
1901-0519 
1853-0326 
2N3643 
C5345-60038 

CONSISTING OF 
CAPACITOR 
0160-0552 CAPACITOR 
0150-0072 CAPACITOR 
8121N112X7R0108M | CAPACITOR, FIXEDC ER 
81218227X7R470M| CAPACITOR, FIXED, CER 
0160-3878 CAPACITOR, FIXEC, CER 
1250-1163 CONNECTOR 
252-10-30-300 |CONNECTORPLUG, ELEC 
1-331677-3 CCNNECTOR, RECEPTACL 
1826-0088 MICROCIRCUIT, LINEAR 
0698-8615 RESISTOR 
RCRO7G4T71S |RESISTOR, FIXED, CCP 
RCRO7G112JS |RESISTOR, FIXED, CCNP.. 
0698-5564 RESISTOR , FIXED, COMP 
ВСВО7С24195 |RESISTOR . FIXED, ССР. HRK 
RCROSGA71JS|RESISTOR, FIXEC, СОМР А HRK 


0160-0551 
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SECTION II 


(2) 
SMR 
CODE 


(a) 
FIG |ITEM 
NO. | NO. 


თი თ თ თ თ თ თ თ თ თ თ 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-110-7620| 81349 
5905-00-909-3834 

5905-00-412-0758| 81349 
5905-00-420-7127| 28480 
5905-00-007-1990| 28480 
5505-00-106-1356| 81349 
5905-00-255-3699| 81349 
5905-00-138-3398) 28480 
5905-00-116-2394 

5905-00-114-0708 81349 
5905-00-116-8554 

5905-00-204-751 

5905-00-140-7182 81349 
5905-01-048-0027 28480 
5905-00-928-1302 81349 
5905-01-048-0026| 28480 
5905-01-066-1336| 28480 
5905-00-407-202 | 28480 
5961-00-762-3115| 80131 
5961-00-790-7834 

6625-01-110-4150| 28480 
5360-01-103-1523| 28480 


5930-00-430-6506| 28480 
5961-00-892-8706| 06811 


6625-01-017-4569| 28480 


5910-00-477-801 1| 72982 
5910-00-348-261 

5910-00-572-5507 72982 
5950-00-455-0183| 28480 
5950-01-013-5115 96906 
5950-00-931-3744 

5962-01-022-4997 28480 
5962-01-067-2818| 81349 
5905-00-120-9154 

5905-00-119-8855| 81349 
5905-00-412-0758| 81349 
5905-00-007-1990| 28480 
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(5) (6) 


DESCRIPTION 
PART 
NUMBER 


RCRO7G102JS |RESISTOR, FIXED, СОМР а HRK 
085105 RESISTOR; БІХЕрУСОМР toti ete rent """!' HRK 
RCRO05GSS10JS|RESISTOR, FIXED, СОМР нання HRK 
0698-3113 RESISTOR; FIXED; СОМР >ღღექმქმძმძნშ"""""''"!"''" HRK 
0698-5178 RHESISTOR:FIXED, COMP -–ჟ” '"'"'”"'Mს!"''''"უე)ს)ს) HRK 
ВСВО715295 | [RESISTOR FIXED CONBD nmm HRK 
RCRO5G100JS |RESISTOR, FIXED, СОМР 0060 6 60 لمم ممم عمسم ممعم ممعم ممم مم لل مسمس‎ HRK 
0698-6241 RESISTOR; FIXED; COMPE: rior iet ret ხე) )ჰკჩ;ჩს8სს''!)ს''"" HRK 
RCR007G511JS |RESISTOR, FIXED СОМВ. нА HRK 
RCRO7G202JS |RESISTOR, FIXED, СОМР........маалл ыы HRK 


0698-8381 
RN65F49R9F 
0698-8382 
2100-0597 
2100-1788 
1N3956 
1901-0376 
15345-60101 
1460-0603 


RESISTOR; FIXED: ЕМ ice roast ал ЛЕН HRK 
RESISTOR FIXED, ЕМ: инат tini re ree rte te HRK 
RESISTOR;.BIXED, РЕМ: сага нава rette eem ries HRK 


3101-1596 
00247 


05345-63004  |CIRCUIT CARD ASSEMB A4 INPUT TRIGGER ASSEMBLY................ HRK 
CONSISTING OF 

APACITOR, FIXED, CER 
CAPACITOR, FIXED, CER 

APACITOR, FIXED, CER 
CGIL, RADIO FREQUENC 
COIL, RADIO FREQUENC 
COIL, RADIO FREQUENC 
1826-0290 MICROCIRCUIT, LINEAR..................... eem უწ" სს,ხხ ხჰ|”"წ')სს!" HRK 
M38510/106028GEMICROCIROUIT, ПМЕАВ. a nnnm nmn HRK 
RCR07G471J$ |RESISTOR, FIXED, СОМР ае HRK 
ВСВО7С11295 |RESISTOR, FIXED, СОМР........шалла I... .... HRK 
ВСВО5С51095 |RESISTOR, FIXED, СОМР а HRK 
0698-5178 RHESISTOR:FIXED; COMP ურრს'””'''"""',)სხრხ ხხ!" ead HRK 


8121М112ХН0103 
0160-3878 
8121B227X7R470 
9100-1788 
М514046-6 
М514052-8 
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SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(3) (5) (6) 


NATIONAL DESCRIPTION 
STOCK PART 

NUMBER NUMBER USABLE ON CODE | U/MUNIT 
5905-00-231-291 ВСВО5С43295 |RESISTOR, FIXED, СОМР..................................................... aneneen HRK 
5905-00-412-4047 81349 | RCR05G564J8 |RESISTOR, FIXED, COMP... S 
5905-00-135-6046 81349 | ВСВО7С681)5 |RESISTOR, FIXED, СОМР.........оммымУуа лыш ыы HRK 
5905-00-909-3834 C85105 RESISTOR: FIXED, СОМР. иланды ама аны скокна етен HRK 
5905-00-136-8406| 81349 | RCR07G242J8 |RESISTOR, FIXED, COMP... 2 
5905-00-420-7126| 28480 | C698-3111 RESISTOR; FIXED; COME... cott ынасы акан ime epe Ы HRK 
5905-00-111-1686 81349 | RCR07G161JS |RESISTOR, FIXED, СОМР.................. тым HRK 
5905-00-432-0400| 81349 | RNC55K200FS |RESISTOR, FIXED, FILM.................. seems HRK 
5905-00-243-5622 81349 | RNC60K3010FSRESISTOR, FIXED РІШМ..................................................... а.а. HRK 
5505-00-407-2402| 28480 | 2100-1788 RESISTOR: VARIABLE; М ctt eet ecce etti ene re ed HRK 
5905-00-139-2305] 28480 | 2100-1984 RESISTORVARIAGLE, ა == ი ე––'ს”,))))"!"'" HRK 
5905-01-020-9348| 28480 | 2100-3216 „ფეი___–______- HRK 
5961-00-766-1459] 28480 | 1902-0074 SEMICOKOUGCTOR:OVIG...... аа а аа аа НАК 


თ თი თ თ თ თ თ თ თ თ თ a თ 
N N ა ა гэ гэ ა აი N гэ гэ М г 


6625-01-017-4570 28480 | 05345-60006 |СІНСІЛТ CARC ASSEMB Аб SWITCHING REGULATOR ASSY.......... HRK 
CONSISTING OF 

5910-00-234-981 5С11878 CAPACITOR, FIXED.CER 

5910-00-010-871 39004/01-1593|САРАСІТОВ, FIXED, CER 

5910-00-348-2617| 28480 | 0160-3878 САРАСІТОВ.ҒКЕР, СЕН: a oet nott да cre لم‎ HRK 

5910-00-010-8155 81349 | M39003/01-2988CAPACITOR, FIXED, ЕЕЕ... ашы HRK 

5910-00-172-3138 28480 | C180-1714 CAPACITOR, FIXED, ELE 

5910-01-103-8831| 28480 | 0180-0459 CAPACITOR, FIXED, ELE 

5910-01-048-4293| 28480 | 0180-2473 CAPACITOR, FIXED, ELE 

5920-00-236-8591| 28480 | 2110-0446 FUSE¿GARTRIDOE 010101 аа HRK 

5999-00-871-9538 18876 | 10125764 HEAT: SINK ELECTRICA reco аа HRK 

5962-00-365-5977 80009 | 156-0277-00 |МІСНОСІНСОЛТИМЕАНҺ.......мша ааа ыы HRK 

5962-00-284-6640| 14933 | 101342 MICROCIRCUIT, ПМЕАВ. аниме HRK 

5962-00-284-6649 14933 | 101343 MICROCIRCUIT, ПМЕАВ ыы HRK 

5950-01-058-9732| 28480 | 5100-3017 ВЕАСТОВІІРОСТОВ......... аа НАК 

5961-00-471-2987] 28480 | 1901-0638 RECTIFIER, SEMICONDU.... 

5905-01-110-0473| 28480 | 1884-0217 RESISTOR 

5905-00-136-3890| 81349 | RCRO7G513JS |RESISTOR, FIXED, СООМР ен HRK 

5905-00-116-2394 RCRO7GSIIJS |RESISTOR.FIXED, COMP. 2 

5905-00-119-8855 81349 | RCR07GI12JS НЕЗ5ТОВ.НХЕОСОМР. а HRK 

5905-00-114-0708 81349 | RChO7G202JS |RESISTOR, FIXED, СОМР не HRK 

5905-00-106-3666 81349 | ВСВО7С10395 |RESISTOR, FIXED, COMP... 

5905-00-110-7620| 81349 | RCR07G102JS |RESISTOR.FIXED, COMP. 

5905-00-106-9356 81349 IRCRO7G203JS |RESISTOR, НХЕОСОМР. nnnm nnd HRK 

5905-00-909-3834| 01121 | CB5105 RESISTOR; FIXED; СОМЕ თ”წ”""""""""·""'"' HRK 

5905-00-960-0099| 28480 | 0683-1005 RESISTOR.FIXED, COMP zu ашы HRK 
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SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(3) (5) (6) 


NATIONAL DESCRIPTION 

STOCK PART 

NUMBER NUMBER 
5905-00-115-2262) 81349 
5905-00-135-6045| 81349 
5905-00-455-4403| 81349 
5905-00-141-1132) 81349 
5505-00-243-2199 
5905-00-432-0408] 81349 RESISTOR: FIXED: FIRM аа tto t rete tree HRK 
5905-00-431-5163 81349 | RNC55K1822FSRESISTOR, FIXED, FILM............... seems HRK 
5905-00-451-7275 81349 | RNC55K6811FSRESISTOR, FIXED, ПМ HRK 
5905-00-348-2713 81349 | RNC55K5101FSRESISTOR, FIXED, FILM.................. еее HRK 
5905-00-264-4027 81349 | RNC55K7502FSRESISTOR, FIXED, FILM.................. senem nmn HRK 
5905-01-021-1491| 81349 | RLRO7C1001FRRESISTOR, FIXED, ПМ HRK 
5905-00-405-1341| 28480 | 2100-2497 RESISTOR, VARIABLE, МЛ. HRK 
5905-00-978-7702| 81349 | RW69V2RO RESISTOR, FIXED. WIRE 
5905-00-409-3415 81349 | RWR89S1000FRRESISTOR, FIXED, ВЕ HRK 
5961-00-350-2205| 28480 | 1902-3036 SEMICONDUCTOR, DEVIG airian HRK 
5961-00-766-1459 28480 | 1902-0074 SEMICONDUCTOR, DEVIC. 
5961-00-517-9224 80131 | 2N5061 SEMICONDUCTOR, DEVIC. 
5561-01-023-2843 28480 | 1901-0676 
5961-01-023-2844 1901-1081 
5961-01-023-1692 28480 | 1901-0519 
5961-01-023-2835 28480 | 1853-0324 
5961-00-137-4608| 28480 | 1854-0071 
5961-01-015-8657| 04713 | MJE701 
5961-01-023-2837 28480 | 1854-0574 
5961-01-023-2836| 28480 | 1854-0552 
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6625-01-017-4571| 28480 | 05345-60007 


5910-00-430-5947 28480 
5910-00-851-7794| 56289 
5910-00-113-5499) 81349 
5910-00-784-0927| 28480 | 0150-0050 
5910-00-348-2617 28480 | 0160-3878 
5910-00-010-8717 81349 
5510-01-048-4294 28480 
5910-01-025-6563) 81349 
5910-00-007-2002 81349 
5910-00-007-3974 

5910-00-144-4383| 81349 
5910-00-506-7031| 56289 
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(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 
5920-00-236-8591 
5962-00-284-6640 

5562-00-378-007 

5962-01-046-4552 
5562-00-284-6649 
5561-00-471-2987 
5905-00-114-0708 
5505-00-136-8430 
5505-00-111-1679 
5905-00-909-3967 
5905-00-120-9154 
5905-00-121-9920 
5905-00-136-8406 
5905-00-114-0711 
5905-00-228-5506 
5905-00-116-8555 
5905-00-106-9356 
5905-00-141-1176 
5905-00-110-7620 
5505-00-284-6053 
5905-00-432-0381 
5905-00-308-6307 
5905-00-432-0422 
5905-00-451-7275 
5905-00-270-1325 
5905-01-129-5090 
5905-00-147-9850 
5905-00-405-1341 
5961-00-821-2309 
5961-00-914-7496 
5961-00-951-1505 
5961-00-007-7672 
5961-01-022-6853 
5961-01-023-2829 
5961-01-023-2837 
5961-01-015-8657 
5961-00-137-4608 
5961-01-023-2828 
6625-01-701-4580 


ТМ 9-4931-509-34Р 


(5) (6) 


DESCRIPTION 
PART 
NUMBER 
2110-0446 
101342 
UA7815UC MIGROGIRGCUIT.“ LINEA Peeve. аа HRK 
MC7812CT ულევი _–-__-_____--_ HRK 
101343 MICROCIRCUIT. LINEAR. 
1901-0638 RECTIFIER, SEMIICONDU 
RCRO7G202JS |RESISTOR, FIXED, СОМР.......л.ша алашы HRK 
RCR07C363JS |RESISTOR, FIXED COMP 
RCRO7G512JS |RESISTOR, FIXED, СОМР tnmen tns HRK 
C83335 RESISTOR; FIXED; COME: ана HRK 
RCRO7G471JS |RESISTOR, FIXED, СОМР tnmen HRK 
RCR01G303JS |RESISTOR, FIXED, СОМР meses HRK 
ВСВО7С24295 |RESISTOR, FIXED, СОМР ашы ыы HRK 
RCR00G472J$ |RESISTOR, FIXED, СОМР nnnm HRK 
RCRO7G622JS |RESISTOR, FIXED, СОМР а HRK 
RCR07G153J$S |RESISTOR, FIXED, СОМР а HRK 
RCR07G203JS |RESISTOR, FIXED, СОМР.......лл.ша лалы HRK 
RCR20GSSR6eJSRESISTOR, FIXED, СОМР........ш алашы HRK 
RCR07G10O2JS |RESISTOR, FIXED, СОМР а HRK 
RNCSSK90R9FSRESISTOR, FIXED, ПМ HRK 
RNC55K1001FS |RESISTOR, FIXED, ПМ HRK 
RNC55K4750FSRESISTOR, FIXED, FILM u. uu uuu Шынында nmn HRK 
RNCS5K5111FSRESISTOR, FIXED, ПМ HRK 
RNC55K6811FSRESISTOR, FIXED, НИЫМ............... линии nnnm HRK 
RNC55K2212FSRESISTOR, FIXED, НМ HRK 


RWR74SR750FRRESISTOR , FIXED, WIRE 

2100-2497 RESISTOR , VARIABLE, Ма HRK 
JANIN751A SEMICONDUCTOR DEVIC 

1901-0050 SEMICONDUCTOR DEVIC 

1901-0028 SEMICONDUCTOR DEVIC 

1902-3171 SEMICONDUCTOR DEVIC 

JANTXV2N2905AT RANSISTOR... 

VJE2901T TRANSISTOR 

1854-0574 TRANSISTOR 

MJE?01 TRANSISTOR... 

1854-0071 TRANSISTOR 

SK3188A TRANSISTOR 

05345-60031  |CIRCUIT CARD АЗЗЕМВ. eene ышты HRK 


SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(3) (5) (6) 


NATIONAL DESCRIPTION 
STOCK PART 
NUMBER NUMBER 


CONSISTING OF 
5910-00-430-561 0122-0221 || |CAPACITOR, ELECTRICA 

5910-00-410-2393] 28480 | 0121-0180 | | CAPACITOR, ELECTRICA 

5910-00-477-8011| 72982 | 8121112 ХТАОТОЗІСАРАСІТОВ, FIXED, CER 

5910-01-056-2163 16546 | СМ158220/ | |CAPACITOR, FIXED, CER 

5910-00-348-261 0160-3878 |САРАСІТОН, FIXED, CER 

5910-00-061-7038| 81349 | 0022012820 |САРАСІТОВ, FIXED, CER.... 

5910-01-027-9482 28480 0160-3872 || |CAPACITOR, FIXED, CER 

5410-00-010-8159 81349 | М39003/01-2989САРАСІТОВ, FIXED, ELE........... enne HRK 
5910-00-185-9045 81349 | P39003/01-3000 CAPACITOR, FIXED, ELE 

5910-00-430-601 სეა .სას ა პო,”'ა'ას''''' HRK 
5910-00-430-6036] 28480 | 0180-1746 | |САРАСІТОВ, FIXED, ЕІЕ........................................................... HRK 
5910-00-430-5647 28480 | 0160-2198 | CAPACITOR, FIXED, МІС... 

5910-00-952-6437 81349 | 0821581016 |CAPACITOR, FIXED, МІС.............................................................. HRK 
5910-00-933-7537 28480 | C140-0223 | [CAPACITOR, FIXED, МІС............................................................... HRK 
5910-00-430-5622 28480 0160-0945 | |CAPACITOR, FIXED, МІС.............................................................. HRK 
5910-00-244-7164 ს.“ |CAPACITOR, FIXED, ლუ-უ-ეუეუიო-ი%იზიი-·"ს" ини HRK 
5910-00-852-2655 28480 | 0140-0202 | CAPACITOR, FIXED, МІС............................................................ HRK 
5910-00-411-3606| 28480 | 0160-0335 ^ CAPACITOR, FIXED, МІС............................................................... HRK 
5910-00-774-819 | 28480 0140-0193-PS |САРАСІТОВ, FIXED, МІС............................................................. HRK 
5910-00-776-4041| 28480 0160-0362 ^ CAPACITOR, FIXED, МІС............................................................... HRK 
5910-00-835-3251] 72136 | ROM15E600J3QCAPACITOR, FIXED, МІС........................................................ HRK 
5910-00-935-3490) 81349 | СМ10Е0220.0САРАСІТОВ, FIXED, МІС........................................................ HRK 
5910-00-118-1902 81349 | СМ10С005000САРАСІТОВ, FIXED, МІС..........................................................- HRK 
5910-00-255-3735 28480 0160-2235 ^ CAPACITOR, FIXED, РАР................................................................. HRK 
5410-00-761-1216 18876 11156833-3 | |CAPACITOR, УАВІВІЕ.............................................................. HRK 
5910-00-776-4185 80009 281-0089-00 |САРАСІТОВ, УАВІАВІЕ................................................................. HRK 
5910-00-823-1056 28480 | 0132-0007 ^ CAPACITOR, УАВІАВІЕ............................................................... HRK 
5950-00-431-3203 28480 9100-1641 | |СОШ, RADIO FREQUENC 

5950-00-031-4557 96906 | М575084-12  |COIL, RADIO FREQUENC 

5950-00-309-7904 MS75084-5  |COIL, RADIO FREQUENC 

5950-00-035-4416 96906 | М575083-13 | |COIL, RADIO FREQUENC 

5950-00-035-4419 96906 | MS75083-9  |COIL, RADIO FREQUENC 

5950-00-035-4413 96906 | PS75083-1 || |COIL, RADIO FREQUENC 

5950-00-780-7332 28480 | 9100-0346 |COIL, RADIO FREQUENC 

5950-00-431-3211| 28480 | 9100-2251 ^ |COIL, RADIO FREQUENC 

5962-01-054-1412 97942 | 5818688Н06 | MICROCIRCUIT, БІСІТА.............................................................. HRK 
5962-01-034-3866 27014 | LM30288H8838 |MICROCIRCUIT, LINEAR.. 

5962-01-141-2594 

5935-01-069-1447 16733 


сі ur 
о N о М з 


+ о о о თ > თ — о აა — AD 


~ № 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 


осо б — ა - гу м თ о + Im г 


SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(3) (5) (6) 


NATIONAL DESCRIPTION 

STOCK PART 

NUMBER NUMBER 
5905-00-136-7103| 81349 
5905-00-931-1064 
5905-00-247-2078| 81349 
5905-01-129-1533| 01121 | СВ1065 
5905-00-432-0422| 81349 | RNC55K5111F 
5905-00-308-6307 81349 | RNC55K4150FSRESISTOR, FIXED, ЕИЫМ............... ини линии ии иене HRK 
5905-00-337-7360 81349 | RNC55K3920FSRESISTOR, FIXED, FILM.................. I nmn HRK 
5505-00-432-0434 81349 | RNC55K8252FSRESISTOR, FIXED, ПМ HRK 
5905-00-481-1329 81349 | RNCS5K2430FSRESISTOR, FIXED, ВМ... HRK 
5905-00-432-0423 81349 | RNC55K5112FSRESISTOR , FIXED, ПМ HRK 
5905-00-112-2174 
5905-00-233-9157 81349 
5905-00-432-9152| 81349 
5905-00-419-3990 81349 | RKC55K1002FS RESISTOR, FIXED, ҒІМ..20.о.л.ао.5. ааа HRK 
5905-00-432-0380| 81349 | RNCS5K1000FSRESISTOR, FIXED, ҒІІМ..2..м...м.омр5шыа лматы HRK 
5905-00-250-6220| 81349 | RNC55K4752FSRESISTOR, FIXED, НМ HRK 
5905-00-432-0401| 81349 | RNC55K2001FSRESISTOR, FIXED, ҒІМ....о....лша лматы HRK 
5905-00-004-6118 81349 | RNC55K1502FSRESISTOR, FIXED, FILM............... нина линии nmn HRK 
5905-00-431-7825 81349 | RNC55K1212FSRESISTOR, FIXED, FILM................. лала HRK 
5905-00-208-4293| 81349 
5905-00-432-0419| 81349 RESISTOR: FIXED? FILM. аа а аа аты HRK 
5905-00-432-0381| 81349 | RNC55K1001FSRESISTOR, FIXED, FILM.................. ааа HRK 
5905-00-521-0506| 28480 | 1810-0030 RESISTOR NETWORK, БІ 
5905-00-170-3842 28480 | 2100-2521 RESISTOR, МАВАВЕМ А HRK 
5961-00-821-2309| 81349 | JANIN751A SEMICONDUCTOR DEVIC 
5961-00-762-3115| 80131 | 1N3956 SEMICONDUCTOR DEVIC 
5961-00-772-5853| 28480 | 1910-0030 SEMICONDUCTOR DEVIC 
5961-01-124-1896| 28480 | 05345-80001 | SEMICONDUCTOR DEVIC 
5961-00-614-5405] 28480 | 1858-0004 TRANSISTOR 
5961-00-892-8706| 06811 | Q0247 TRANSISTOR... 
5961-00-401-0507 28480 | 1854-0345 
5961-00-904-2540 28480 | 1853-0020 
5961-00-137-4608| 28480 | 1854-0071 
5961-00-987-4700| 28480 | 1853-0034 
5961-00-105-8867 28480 | 1855-0020 
5961-00-222-6451| 28480 | 1855-0062 
5961-00-931-0372 28480 | 1853-0036 
6625-01-017-4572 28480 | 05345-60099  |CIRCUIT CARD ASSEMB A9 GATE CONTROL ASSEMBLY................ HRK 

CONSISTING OF 
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(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 
5910-00-010-871 
5910-01-035-6720| 28480 
5910-00784-0927 | 28480 
5910-00-477-8011| 72982 


5910-00-138-3414 


5910-00-430-5999| 28480 
5910-00-172-3138| 28480 
5950-00-431-3199| 28480 
5950-00-780-7332| 28480 
5950-00-455-0183| 28480 
5559-01-070-8506| 28480 
5962-01-006-0177 28480 
5962-00-513-2691| 50440 
5962-01-022-3250| 28480 
5962-01-022-1828| 28480 
5962-01-022-2223| 28480 


5905-00-141-1183| 81349 
5905-00-905-6277| 01121 
5905-00-111-4845| 81349 
5905-00-110-7620| 81349 
59C5-00-4 
5905-00-116-2394 
5905-00-348-2713| 81349 


5905-00-112-2174 
5905-00-432-0401| 81349 
5905-00-432-0380| 81349 
5905-00-233-0856| 81349 
5905-00-4520736 | 81349 
5905-00-233-0060| 81349 
5905-00-139-1675| 81349 
5905-00-554-8735| 81349 


5905-00-431-7827| 81349 
5905-00-112-0985| 81349 
5905-00-432-0431| 81349 
5905-01-042-5564 

5905-00-721-3127 81349 
5905-00-758-4794 

5905-00-139-1676| 81349 


TM 9-4931-509-34P 


(5) (6) 


DESCRIPTION 
PART 
NUMBER 

N39014/01-1593CAPACITOR, FIXED, CER 
C160-3877 CAPACITOR, FIXED, CER.... 
0150-0050 CAPACITOR, FIXED, CER 
8121N112 
X7R0103N CAPACITOR, FIXED, CER.... 


3С1400-СОСО1Щ4САРАСПОН, FIXED, CER 
F 


0180-1702 
0180-1714 
9100-1636 
9100-0346 
9100-1788 
5040-6843 
1820-0753 
1820-2642 
1820-1019 
1820-0566 


CAPACITOR, საყ.” а ree eterne ав HRK 
CAPACITOR? FIXED, ЕБЕ ი" HRK 
COIL, RAOIO FREQUENC.... 

COIL, RAOIO FREQUENC. 

COIL, RAOIO FREQUENC. 

EXTRACTOR, ELECTRICA... a. 
MIGROCIRGUIT'BIQITA а ete us HRK 
MICROCIRGUIT: DIGETA.. 0 01 ببب000100‎ HRK 
MICROGIRGULT: DIGITA аа ees HRK 
МІСВОСІВСОІТ DIGITA 0 нан tinet eee HRK 
1820-0996 MICROGCIRGUILT. РОТА. ли შეს" HRK 
С0-700141 RECEPTACLE 

RCRO7G101JSRESISTOR, FIXED, СОМР а HRK 
C81505 RESISTOR, ЕІХЕР;:СОМР:. 1 1 01 1 1 asuy banati aa kaz HRK 
RCR07G201J$S |RESISTOR, FIXED, СОМР........л.шала лалы HRK 
ВСВО7С10295 |RESISTOR, FIXED, СОМР а HRK 
RCROSGSIOJSIRESISTOR, FIXED, СОМР.........лша лама ашшы HRK 
ВСН070511,5 |RESISTOR, FIXED, СОМР nnnm tns HRK 


RNCSS55K- 
5110FS RESISTOR FIXED; FILM uuu cet ыа hee het HRK 


RNC55KS1RIFSRESISTOR , FIXED, ПМ нА HRK 
ს იი უ___-_-______-_ HRK 


RNC55K82RSF1 
RNCSSK46R4FS$RESISTOR , FIXED, ВМ... HRK 
სეი ა-___________--- -__- HRK 


RNCSS5K 
-6190FS RESISTORS FIXED; FILM ს cei შ„შ"წეშ"5!!ს!)"'!"' HRK 


RNC55KL471FSRESISTOR , FIXED, ПМ HRK 
RNCSSK4751FS$RESISTOR , FIXED, ПМ HRK 
RNCSSK825SFS$RESISTOR , FIXED, ПМ HRK 
RLROSCSIRIFRRESISTOR , FIXED, ПМ HRK 
RNCSSKe1R9FSRESISTOR , FIXED, ПМ HRK 
RNCSSK3320F$RESISTOR , FIXED, ПМ HRK 
RNCS5K1301FGRESISTOR , FIXED, ВМ... HRK 
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SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(3) (5) (6) 


NATIONAL DESCRIPTION 
STOCK PART 
NUMBER NUMBER 
5905-00-113-3613] 28480 | 2100-2216 
5961-00-762-3115| 80131 | 1N3956 
5961-00-939-4263| 81349 
5961-00-137-4608| 28480 | 1854-0071 
5961-00-401-0507 28480 | 1854-0345 
5961-00-904-2540| 28480 | 1853-0020 


6625-01-017-473 | 28480 | С5345-60010  |CIRCUIT CARD ASSEMB A10 MAIN GATE АЗЗЕМВИУ....................... HRK 
CONSISTING OF 


5910-00-852-2987 28480 | 0150-0122 CAPACITOR, FIXED, CER 


5910-00-572-5507 72982 | 81218227- 
X7R470M CAPACITOR, FIXED, CER 


5910-00-348-261 0160-3878 CAPACITOR, FIXED, CER 


5910-00-477-8011| 72982 | 8121N112- 
XTRO103M CAPACITOR, FIXED, CER 


5910-00-010-8159] 81349 | M39003/01-2988CAPACITOR, FIXED ЕГЕ............... мання HRK 
5910-00-430-5622| 28480 | 0160-0945 CAPACITOR, FIXED, МІС а а rtt ect ect HRK 
5910-00-430-5647 28480 | 0160-2198 CAPACITOR, FIXED, МК HRK 
5999-01-070-8506| 28480 | 5040-6843 EXTRACTOR, ЕГЕСТАКА. ааа нее HRK 
5962-00-615-7767| 28480 | 1820-0596 INTEGRATED CIRCUM à etae teni tco tette cet HRK 
5962-01-046-9470| 80063 | SM-0-732394 . |MICROCIROUIT, ВІОІТА............................--....................а. н. HRK 
5962-01-034-9968| 28480 | 1820-0275 МІСВОСІВСШІТ.: а И НА оа HRK 
5962-01-020-0086| 28480 | 1820-0590 MIGROCIRGUID ест cedo eiie eiectum re rrt ceres HRK 


5962-00-318-2224 P38510/ 
001038C8 უიე___-_-___________ HRK 


5962-00-584-8970| 047 13 | NC10105L _მ–_-___-___--_ HRK 
5562-00-427-1051 04713 | 1C1204L სმეიეთწლლიერ სთ" "'''"""”"""""'"'' HRK 


5962-00-318-2223| 81349 | M38510/ 
001048CB MICROCIRCUIT, DIGITA.................... الا عا‎ HRK 


5962-00-390-7958| 81349 | M38510/ 
020048C8 __-_-_---_ HRK 


5962-00-163-4122 04713 | MC1217L _>? HRK 


5962-01-027-6863| 81349 | P38510/ 
300038C8 MICROCIRCUIT, DIGITA................. مم ا قت ا‎ HRK 


5962-00-369-7739 81349 | P38510/ 
030048CB MICROCIRCUIT, DIGITA... >” ==”... 


5962-01-046-0469| 01295 | SNJ54L157J | |МІСВОСІВСОЇТ, ხ0ICI I/#............ ааа HRK 


5962-00-390-7970| 81349 | M38510/ 
020058C8 MICROCIRGUIT DIGITA г. а ttp e HRK 


5962-00-427-1053 94990 | PC1210L MICROCIRGUIT; DIGITAL 0000000 HRK 
5905-00-120-9154 RCR07G471J$ |RESISTOR, FIXED COMP. 

5905-00-116-2394| 81349 | RCR07G511J5S |RESISTOR, FIXED СОМР. а HRK 
5905-00-114-0708 81349 | RCR07G202J8 |RESISTOR, FIXED СОМР. tnl HRK 
5905-00-909-3834 01121 | C85105 RESISTOR, FIXED СОМР..... 

59С5-00-106-3666 81349 | RCRO7G103JS |RESISTOR, FIXED СОМР. nnnm ин! HRK 
5905-00-919-5713| 01121 C81225 RESISTOR; FIXED: COMP аала нан Sd HRK 
5905-00-927-5449| 01121 | CB9115 RESISTOR, FIXED COMP. 

5905-00-432-0400| 81349 | RNC55K2000FSRESISTOR, FIXED, НМ HRK 
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NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 

5905-00-140-7182| 81349 
5905-01-021-1491| 81349 
5905-00-430-1509| 81349 
5905-00-339-7209| 14933 
5905-00-257-9215| 81349 
5905-00-431-7828 81349 
5905-00-998-1795| 28480 
5905-00-264-4027 81349 
5905-00-452-0747| 81349 
5905-00-199-6397 81349 
5905-00-432-6389| 81349 
5905-00-432-6380| 81349 
5905-00-284-6053| 81349 
5905-00-138-6998| 81349 
5905-01-038-7838| 81349 
5905-00-270-4961| 81349 
5905-00-432-045 | 81349 
5905-00-470-7377| 28480 
5961-00-762-3115| 80131 
5961-00-451-8685| 28480 
5961-00-137-4608 28480 
5961-00-995-7824 

5961-00-950-1642| 81349 
6625-01-017-4574 


5910-00-477-801 1| 72982 


5910-00-129-3152 28480 
5910-00-852-3031| 28480 
5962-00-615-7672 28480 
5962-00-615-7767| 28480 
5962-01-034-9968| 28480 
5962-01-030-0239| 28480 
5962-00-434-1705| 81349 


5962-01-050-0916| 81349 


5962-00-390-8013| 81349 


5962-01-012-9178| 81349 


5962-01-026-2493| 81349 


5962-01-035-0006| 28480 


(5) 


PART 
NUMBER 


RNC55K7S00F$ 
RLRO7C1001FR 


RNC55K2370F 
101480 
RhC5SK2150F 
RNCSSKSOOIF 
0757-0416 


RLRO7TC2001F 
RNC55K5620F 
RNC55K3161F 
1810-0041 
1N3956 
1901-0535 
1854-0071 
2N709 
JAN2N869A 
05345-6001 1 


8121M112- 
X1R0103M 


0160-0106 
0180-0354 
1820-0585 
1820-0596 
1820-0275 
1820-0207 


M38510/ 
03003BC8 


M3851 0/ 
311303ВСВ 


M38510/ 
02002BCB 


М38510/ 
01404ВЕВ 


М38510/ 
30001ВСВ 


1820-0634 
SN745196N 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR; EIXED;F EM... ана аа in cre dto coe HRK 
RESISTOR}: FIXED; ЕПШМ: eite اي‎ оо HRK 


RESISTOR; FIXED FIM zitiert teet to cit teste tree HRK 
RESISTOR: EIXED;:FIÉM.:.. али rte пива ch ода nee beatae coe HRK 


RESISTOR: FIXED SF IEMs. аа аа ita cr te dott tee. HRK 


RESISTOR: FIXED: FILM iato аа HRK 


CIRCUIT CARD ASSEMB A11 SCALER ASSEMBLY........................— HRK 
CONSISTING OF 


CAPACITOR, FIXED, CER 

CAPACITOR, FIXED, АРА HRK 
CAPACITOR, FIXED, НЕА HRK 
> HRK 
INTEGRATED СІАСИП.......................... ы.а НАК 
MICROGCIBRGUIT, 00010100 ete nt а HRK 
MICROCIRCUIT DIGITA............... е HRK 


MICROGCIRGUIT:DIGETA.; iei ttn ttr нана HRK 


_ძი“_-_-_-_-___–_--___-_- HRK 


MICROGIRCUIT ОК ТА а аи ыр інн ОНИ HRK 


მწე” HRK 


MIGROGIRGUIT DIGELA:::: :....24:: ე (,(შშ'””MMM HRK 
MICROCIRCUIT DIGITA................... ا‎ sus нен енге. HRK 
MICROGCIRGUILT:DIGEEUA.... ыа cerit cua HRK 


N + — г N б 


° 


SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(3) (5) (6) 


NATIONAL DESCRIPTION 
STOCK PART 
NUMBER NUMBER 


160 |PAFZZ |5962-01-054-3675| 81349 | M38510/ 
079041BEB MICROCIRGUIT, ВАТА аа НАК 


170 |PAFZZ |5962-00428-9672| 81349 | M38510/ 
01309BEB _____-__-__ HRK 


5962-00-369-7739 81349 | M38510/ 
03004BCB MIGROGIRCUIT, DIGITA аннин ланд ИНН HRK 


5962-00-341-0544 M36510/ 
001058C8 MICROCIRCUIT, ОІСІТА............м a аты HRK 


5905-00-111-4845 81349 ВСВО7С201)5 |RESISTOR, FIXED, СОМР............ нанні HRK 

5905-00-120-9154 RCR07G471J$ |RESISTOR, FIXED, СОМР........ш алашы HRK 

5905-00-106-3666 81349 | RCRO7G103JS |RESISTOR, FIXED, СОМР.................. нии нти HRK 

5905-01-021-2727 | 28480 | 0683-2435 RESISTOR, FIXED, COMP 

5905-00-114-0710| 81349 

5905-00-135-6046| 81349 

5905-00-141-0743| 81349 

5905-00-119-3503| 81349 

5905-00-189-1218 81349 | RNC55K2371FSRESISTOR, FIXED, ҒІІМ.....о...амМма латы ыы HRK 

5905-00-470-7377| 28480 | 1810-0041 RESISTOR МЕТОВК, ЕІ: teet i dese aed: HRK 

5905-00-548-0915 28480 | 1810-0055 RESISTOR NETWORK, LI 9 PIN 

5961-00-762-3115| 80131 | 1N3956 SEMICONDUCTOR DEVIC 

5561-00-451-8689 28480 | 1901-0535 SEMICONDUCTOR DEVIC 

5961-00-995-7824| 80131 | 2N709 TRANSISTOR 

5961-00-137-4608| 28480 | 1854-0071 TRANSISTOR 

5961-00-950-1642 81349 | JAN2N869A TRANSISTOR 

5961-00-146-8292| 28480 | 1854-0560 TRANSISTOR 

6625-01-017-4575| 26480 | С5345-60013  |CIRCUIT CARD ASSEMB A13 ADDER/SUBTRACTOR........................ HRK 
CONSISTING OF 


г š È წ 


га 
+ 


ги 
i № 


га 
~ № 


4 


1 


га 


га 


4 


1 


га 


га 


+ 
ы... а а а а а а “а а а єй. чың 
= — N - N DOW со 


га 


5910-00-477-8011| 72982 | 8121М112 
X7RO103H CAPACITOR, FIXED, CER 


5910-00-010-8159] 81349 | M39003/01-2988CAPACITOR, FIXED, ЕЕЕ... ыы HRK 
5999-01-070-8506| 28480 | 5040-6843 EXTRACTOR, ELECTRICA 

5962-01-093-6939| 28480 | 1820-1416 INTEGRATED: 000 HRK 
5962-01-109-9775| 28480 | 1820-1430 МІЄВОСІВСЮЮТІ შეი ''ყ('ღ·”ღო”"””"'''' ee ee а HRK 
5562-01-109-9731| 28480 | 1820-1211 MICROCIRCU 8 HRK 
5962-01-110-1571| 28480 | 1820-1411 სმიაიიეთმყყიICიხ-ნ”ს(“”ს'ს""''""'))ს!)!ს" HRK 


5962-00-257-9226| 81349 | M38510/ 
027018C8 _________ HRK 


5962-01-110-2858| 28480 | 1820-0616 MIGROGCIRGUT:: аа 00000 арман Мета је HRK 


5962-01-050-091 М38510/ 
312018Е8 MICROCIRGUIT; DIGITAL u ayasa a a HRK 


5962-01-058-1535 81349 | P38510/ 
301028C8 _ოო>უა>»რიემეეძიპ>მეიიიიიიიიიიიიიიიეეე' HRK 


5962-01-016-0469| 01295 | SNJ54L157J | |MICROCIROUIT, БІСІТА.Л00л2әо25ша лла HRK 
5962-00-632-5205 13499 | 51-7676-012  |MICROCIROUIT, ОЮКПА nmn HRK 
5962-00-162-7342| 25500 | GR1-6481 MICROGIRGUIT,DIGITA:........::.. " “უუუშ'!)!)ს""""" HRK 


5962-01-050-0916| 81349 | M38510/ 
313038C8 MICROCIRGUIT: DIGITA о а аи вани надао ава is HRK 


5562-01-058-9927 81349 | M38510/ 
026018C8 __მეეეწეეე“” HRK 
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SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(3) (5) (6) 


NATIONAL DESCRIPTION 
STOCK PART 
NUMBER NUMBER 


5962-00-428-7318| 81349 | M38510/ 

004038C8 MICROGIRCUIT, БОГА. а ua trt rae ete HRK 
5962-00-369-7641| 01295 | SN74161N ___–__ HRK 
5962-00-369-7607 81349 | M38510/ 

004018C8 _ო?__ეეეერრრ“' HRK 
5962-01-016-2690 34148 | 931090М MICROCIRGUIT;:DIGITA.....................2..: 0 HRK 
5962-00-361-8648| 81349 | M38510/ 

00701BC8 MICROCIRCUIT, РІСІТА.......................4 М... инки HRK 
5962-00-007-2044 М38510/ 

006028ЕВ MIGROCIRGUIT::DIGIEA ушын Анын eed HRK 
5962-00-595-8504 M38510/ 

01501BE8 MIGROGIRCUIT; DIGITAL аа HRK 
5905-00-628-8765| 28480 | 1810-0156 RESISTOR NETWORK, LI 6 PIN.. НВК 
5935-01-048-9211] 28480 | 1200-0487 SOCKET, 00000 HRK 


6625-01-091-0630| 28480 | 05345-60044 |CIRCUIT CARD ASSEMB A14 QUALIFIER ASSEMBLY....................... HRK 
CONSISTING OF 


5910-00-477-8011| 72982 | 8121М112- 

X7R0103N CAPACITOR, FIXED, CER 
5910-00-010-8159 81349 | M39003/ 

01-2988 CAPACITOR; FIXED ELE... 00000 HRK 
5999-01-070-8506| 28480 | 5040-6843 დ --ი060000))V”ეებრ“რ“”· HRK 

1820-0596 INTEGRATED. CIRCUIT x; tetur ""!"""'"'" HRK 

1820-0590 MICROCIRCUIT.............. ...НАК 

1820-1196 MIGROGIRGUIM ს“ Мн ннн олы та а ышы М ы ЫЫЫ. НАК 

93L090M _?ი_–_ეეეეშეე“' HRK 
5962-00-3962262 | 81349 | M38510/ 

020038C8 MICROCIRCUIT; DIGITA t нышы tiet eee tes HRK 
5962-00-434-1705] 81349 | M38510/ 

030038C8 _–ო__-____ HRK 
5962-00-257-9226| 81349 | M38510/ 

02701BC8 МОВОСАОШТ DIGITAL леев onte HRK 
5962-01-058-9927 81349 | M38510/ 

026018C8 მიე–რ–სბშწ“ს“' HRK 
5962-00-428-7318| 81349 | M38510/ 

004038C8 _./:)/)|.ქეიეეიეეი<ა.>მმმმმმმმმმ-_-_–___-_-.- HRK 
5962-00-390-7970| 81349 | P38510/ 

020058C8 მექ ი_-_____-__-_–-–– HRK 
5962-00-390-7958| 81349 | M38510/ 

020048C8 MIGROGIRGUIT;: DIGITA аа e аа HRK 
5962-01-007-2814 93L240C სმნ-ითეთწიია –სს'“'შმშ”!"!"""""! HRK 
5962-01-065-7027 81349 | M38510/ 

315098E8 MICROGCIRGUIT; ВІбІТА ае HRK 
5962-00-264-3560| 81349 | M38510/ 

021038C8 MICROCIRCUIT, DIGITA... «НВК 
5962-00-324-2908 34148 | 931 010 МВ ოუ HRK 
5962-01-026-6055 81349 | M38510/ 

300098C8 MICROCIRCUIT, DIGITA................. '“რე|ხ)ხს) HRK 
5962-00-324-2909 34148 | 93L12DMQB  |МІСВОСІВСОЇТ, DIGITA................ a ння HRK 
5962-00-348-3504 M38510/ 

014028E8 MICROGCIRGUIT; DIGITAL u ана الم را ا‎ аа НАК 
5962-01-066-1153| 81349 | P38510/ 

315088Е8 MIGROCIRGUIT:DIGITA, аа ret t HRK 
5962-01-042-4077 04713| MC1809P _-__--______ HRK 
5962-00-365-5720| 81349 | M38510/ 

001018C8 ყე HRK 
5962-00-428-9672| 81349 | M38510/ 

013098ЕВ _+ოიმქმმეექძრთძთძთ”თ”თძთძძთძთძთძთძთძთძთ/თCთიიქქწნნები”' HRK 
5905-00-106-3666| 81349 | RCR07GI13JS |RESISTOR , FIXED, COMP............ НВК 

1810-0151 „>აუ----_-_-__-_-_-_-_-_-_ HRK 
5905-01-022-6728 28480 | 1810-0152 RESISTOR NETWORK ЕІ 7-PIN................ seen HRK 
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SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(1) (3) (5) (6) 


ILLUSTRATION| 
NATIONAL DESCRIPTION 
FIG |ITEM| SMR STOCK PART 
NUMBER NUMBER 


6625-01-090-2632| 28480 | 05345-60045 


CONSISTING OF 


5510-00-348-261 0160-3878 CAPACITOR; FIXED: QER; аа HRK 
5910-00-477-8011| 72982 | 8121N112- 

X7R0103N უ____-__ . HRK 
5910-00-247-6849| 37942 | ТІМ106К010Р0 

CMNOED390G0 

5040-6843 
5962-00-257-9226 81349 | N38510/ 

02701BCB МІСВОСІЕСОІТ DIGIT Ati: لح كا ا و لد‎ ан HRK 
5962-00-378-0220| 81349 | P38510/ 

04001BCB MICROCIRGULT DIGITA а iret аа аа HRK 
5962-01-122-1922 28480 | 1816-1018 __-_-_ HRK 
5962-01-076-8840| 81349 | 38510/ 

30703888. MICROGIRGUIT: DIGITA ....:: ар tritt eec HRK 
5962-01-026-2489| 81349 | M38510/ 
07003BCB _---__- -__-_ HRK 
5962-01-021-5875| 81349 | M38510/ 
07001BCB MICROCIRCUIT DIGITA................... er eaae a тн тенге. HRK 
5962-00-434-1674 М38510 
004048С8В __-_--_ HRK 
5962-00-506-6345| 81349 | M38510/ 
00501BCB მ–_>ძე–.- HRK 
5962-00-365-5728| 81349 | M38510/ 
01302BCB -–_----____- HRK 
5962-01-042-5385| 81349 | M38510/ 
01205BE8 MICROCIRCUIT ომ-_____–_–_-––__––_ HRK 
5962-00-348-2541| 81349 | M38510/ 
00205BCB -_-_-_-  -_-_--_-_ HRK 
5962-00-390-7958| 81349 | M38510/ 
02004BCB MICROGIRGUIT DIGITA...... ttn tente ees HRK 
5962-01-027-6863| 81349 | M38510/ 
30003BC8 _მ_-___-_-_- HRK 
5962-00-369-7739| 81349 | M38510/ 
03004BC8 MICROCIRCUIT _--–_––_–_–_ HRK 
5962-00-390-7970| 81349 | M38510/ 

02005BCB –_>რ?ა–“შეი' HRK 
5962-01-058-9927 81349 | M38510/ 

02601BCB MIGROGIRGCUIT. DIGITA eater ete ette HRK 
5962-00-428-7318| 81349 | M38510/ 

00403BCB –მაე–_--_--_-_- HRK 
5962-00-396-2262| 81349 | M38510/ 

02003BCB ა-_-_--__-___---__ HRK 
5962-00-318-2224 M38510/ 

00103ВСВ „_-______- HRK 
5962-00-428-7809| 81349 | M385010/ 

01001BEB MICROGIRGUIT: DIGITA аа tttm eee HRK 

M38510/ 

01501BEB MICROCIRCUIT DIGITA............... е HRK 

RCRO7G103JS |RESISTOR, FIXED, COMP... «НАК 

RNC55K750O0FS$RESISTOR, FIXED, FILM 

2100-2489 RESISTOR. VARIABLE; სანნ”წ””"')!!"""""' HRK 

1200-0487 SOCKET, PLUG-IN ЕЁЕС............. nmm HRK 

280044P11 SOCKET, PLUG-IN ELEC 


05345-60016 | |CIRCUIT CARD ASSEMB MOTHER BOARD ASSY А15...................... HRK 
CONSISTING OF 


252-10-30-300 |CONNECTOR, PLUG, ELEC..... 
252-22-30-300 |CONNECTOR, RECEPTACL. 

1251-2026 CONNECTOR, RECEPTACL 18 CONTACT. 
1251-2035 CONNECTOR, RECEPTACL. 
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SECTION II 


(2) (3) (6) 
NATIONAL DESCRIPTION 
SMR STOCK 
CODE! NUMBER |FSCM| NUMBER 


60 |PAFZZ |6625-01-110-6138| 28480| 1251-2205 


15A| 10 |PAFFF |5955-01-013-4821| 28480 | 10544-60011 


TM 9-4931-509-34P 
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SECTION II TM 9-4931-509-34P 


(2) (3) (6) 
(a) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG |ITEM| SMR STOCK 
МО. | МО. | CODE | NUMBER |FSCM| NUMBER USABLE ON CODE | U/MUNIT 


GROUP 6680 
FREQUENCY PLUG-IN 
MIS-28754/2 118876) 
5257A (28480) 


6625-00-237-8745| 28480 05257-60008 ELECTRCNIC COMPONEN PULSE ОАІМЕВ........................................ HRL 
CONSISTIIG OF 


6625-00-237-8609| 28480 | 05257-60014  |CABLE, ASSEMBLY, ВРЕС. шы ы НВІ 
6625-00-237-8610| 28480 | 05257-60015 |САВІЕ, ASSEMBLY, ЅРЕС..................................................... а... HRL 
5910-00-430-5628| 28480 | 0160-2143 თი ყიმამ_-____ HRL 
5910-00-081-0274 0150-0031 CAPACITOR, FIXED, МЕТ............м..... ааа тент не. HRL 
5950-00-328-3908 96906 | М590538-18 |СОШ, RADIO ЕНЕОПЕМС аа ыы HRL 
5950-00-035-4416 96906 | М575083-13 |СОШ, RADIO ЕВЕСОЕМС............... ашты HRL 
5999-00-789-3794 TXBF032-025B __--__- HRL 
5905-00-491-1984 RCRO05GI138JS |RESISTOR, FIXED СОМР......л.2ш аты HRL 
5905-00-401-7427 81349 | RCROSGS32JS|RESISTOR, FIXED СОМР............ нини HRL 
5905-00-407-0082| 81349 | RCROSG182JS|RESISTOR, FIXED СОМР............. нання HRL 
5905-00-444-5551| 28480 | 0698-5997 RESISTOR: FIXED; COMP а аа HRL 
5905-00-255-3700 81349 | RCROSG121JS|RESISTOR, FIXED СОМР. rarene eeen HRL 
5905-00-466-1218 81349 | RCR05GB22JS |RESISTOR, FIXED СОМР. нання HRL 
5905-00-348-2713| 81349 | RNC55K511 OF RESISTOR, НХЕО МН HRL 
5905-00-284-8250| 81349 | RNC60K4320FSRESISTOR, FIXED РІШМ..................................................... nnl HRL 
5905-00-148-4572 81349 | RLR82C3300GRRESISTOR, FIXED МН HRL 
5905-00-452-0736 81349 | RNC55K82R5FSRESISTOR, FIXED РІШМ..................................................... а... HRL 
5905-00-758-4802 81349 | ANC55K4320FS RESISTOR, FIXED РІШМ..................................................... а. HRL 
5905-00-004-6118| 81349 | RNC5SK1502FSRESISTOR, FIXED FILM............... аң HRL 


5905-00-112-2174 RNC55K- 
51R1FS RESISTOR, 2 ХЕВИ Ма ааа АА ММ HRL 


5905-00-721-3727 81349 | RNC55K- 
61R9FS .___ قم مم ممم‎ HRL 


5905-00-243-2199| 81349 | RNC55K- 
1OROFS RESISTOR; FRED: ЕЕ М Iი??”''"'"'"""'"'"'""'"'" HRL 


5905-00-337-7360 81349 | RNC55K3920FSRESISTOR, FIXED ҒІШМ...220ә..о.мгша ашаң HRL 
5905-00-425-1911| 81349 | RNCS5SKI211FS|RESISTOR, НХЕО МПА HRL 
5905-00-432-6389 81349 | RNC55K75011FSRESISTOR, FIXED РІШМ..................................................... mnl HRL 
5961-00-853-7934 1901-0179 SEMICONDUCTOR DEVIC 200 ا ا‎ HRL 
5961-00-927-2851| 80131 | 2N3478 TRANSISTOR 
5961-00-493-0788 28480 | 1854-0273 TRANSISTOR 
5961-00-110-0921| 80131 | 2N3933 TRANSISTOR 
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SECTION II 


მიიიიიი-.99-“–-__––_–--.–.–...–ო 
თ თ со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со 


+ 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-00-187-0476| 28480 


5910-00-852-2987 28480 
5905-00-434-8840| 28480 
5961-00-4054 169 | 28480 


6625-00-187-0475| 28480 


5910-00-010-871 

5910-01-039-3055| 81349 
5910-00-255-3739| 28480 
5910-00-007-2004 

5910-00-725-0495| 18876 
5905-01-129-1538| 01121 
5905-00-617-5091| 81349 
5905-00-432-0422 81349 
5905-00-432-0381| 81349 
5905-00-432-0402 81349 
59С5-00-432-9154 81349 
5905-00-140-7182| 81349 
5905-00-432-6384 
5905-00-004-6118| 81349 
5905-00-208-4293| 81349 
5905-00-139-1676| 81349 
5905-00-004-6121| 81349 
5905-00-1120985 | 81349 
5905-00-250-6220| 81349 
5905-00-404-9122| 28480 
5905-00-445-6535 81349 
5905-00-479-3990| 81349 
5905-00-433-6207 81349 
5961-00-836-1887 28480 
5961-00-823-9527| 80131 
5961-00-931-0372| 28480 
5961-00-892-8706| 80131 
5961-00-137-4608 28480 


6625-00-237-8743| 28480 


5910-00-931-7049| 28480 
5910-00-924-4231| 91418 


5910-00-010-8711| 81349 


(5) 


PART 
NUMBER 


05257-60211 


0150-0122 
0698-5666 
1901-0567 


05257-60038 


M39014/01-159. 


M39014/20-010 
0180-0218 


мз9003/01-3084 


11065095-04 
881015 


ВМС55К1001Ғ 
ВМС55К2002Ғ 


ВМС55К4751Ғ 
ВМС55К4752Ғ 
0757-0975 


RLROIC1603G 
1854-0221 
2N3922 
1853-0036 
2N3904 
1854-0071 


05257-60007 


C180-0387 
BT.01PORM- 
20PCT 
М39014/01-159. 


ТМ 9-4931-509-34Р 


(6) 
DESCRIPTION 


CONSISTING OF 


CAPACITOR; FIXED; GER... аа ан a ОН HRL 
RESISTOR, FIXED, FILM 
SEMICONDUCTOR DEVIC................. sese HRL 


CIRCUIT CARO ASSEMB АА l... a... ......................... HRL 
CONSISTING OF 

CAPACITOR, FIXED, CER............... мона HRL 
CAPACITOR, FIXED, СЕ HRL 
CAPACITOR, FIXED. ELE 

САРАСТОВ FIXED'ELE:.::.... atte neret intu t ee cote eret itte АЛ HRL 
CAPACITOR, FIXED, МАЛ HRL 
RESISTOR, FIXED, COMP... 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


ІВЕСІЗТОВ, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 

SEMICONDUCTOR ОЕМЕ. ашы НВІ 
SEMICONDUCTOR ОЕМІС............. мон НВІ 
TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 


ELECTRONIC CONPONEN BOARD ASSEMBLV, REGULATOR......... HRL 
CONSISTING OF 


CAPACITOR 


CAPACITOR FIXED; СЕН: сно еды ады yaa ВЕН HRL 
CAPACITOR; FIXED СЕВ: бан t аа HRL 


SECTION II 


ko mh zh x uh они e A ch 


+ 


а —‏ جد 


წ 


СО СО СО СО СО CO (о CO СО СО о (о о о о о о о 


+ 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-144-4381| 81349 
5950-00-734-3940| 96906 
5905-00-121-9919| 81349 
5905-00-258-5418| 81349 


5905-00-425-1911| 81349 
5905-00-004-6121| 81349 
5905-00-208-4293| 81349 
5905-00-112-0985| 81349 
5905-00-432-6388| 81349 
5905-00-432-0422 81349 
5905-00-432-9154 81349 
5905-00-140-7182 81349 
5905-00-432-6373| 81349 


(5) 


PART 
NUMBER 


RNC55K5621F 
RNC55KS1 RIF: 
RNC55K1211F 
RNC55K3921F 


RNC55K7500F 
RNC55K1621F 


RNCSSK2671F§ 
RNCSSK8251F§ 


$12170 
01854-0221 
1853-0020 
2N3904 
1853-0036 
1853-0010 


0180-0387 
505 
М39014/01-159 
1500334- 
Х0035А2 
М39003/01-299 
М39003/01-307 
0160-0939 
0160-2205 


ТМ 9-4931-509-34Р 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXEDFILM 


ELECTRONIC COMPONEN BOARD ASSEMBLY Аб............................ HRL 
CONSISTING OF 


CAPACITOR 
CAPACITOR; FIXED; GER... rrt tot treten HRL 
CAPACITOR; FIXED; СЕВ. rmt tree ца HRL 


CAPACITOR, FIXED, НЕ. HRL 
CAPACITOR; FIXED, ELE აა” """"""""""'"'"'""" HRL 
САРАСІТОВ; FIXED, ELE........ uro HRL 
САРАСІТОВАЕІХЕРМІЕ: re ated cte аа ары HRL 
CAPACITOR, ..–ეეეეეიიიიიიიიი HRL 


аа NO 


со - ГО‏ د 


Го = ы‏ ~ ين سن ماه 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-01-044-5615 


5910-00-920-0475 
5910-00-137-467 

5910-00-965-9729 
5950-00-328-3908 
5905-00-116-8554 
5905-00-431-5163 
5905-00-138-6996 
5905-00-196-6868 
5905-00-284-6053 
5905-00-208-4293 
5905-00-140-7143 
5905-00-451-7275 
5905-00-479-3990 
5905-00-431-7825 
5905-00-208-4786 
5905-00-432-0401 
5905-00-432-6389 
5905-00-004-6118 
5905-00-112-2174 
5905-00-337-7360 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0381 
5905-00-432-0402 
5905-00-432-9152 
5961-00-836-188 

5961-00-762-3115 
5961-00-904-2540 
5961-00-931-0372 
6625-00-395-6671 


5910-00-144-4383 
5910-00-495-0042 
5950-00-328-3908 
5905-00-410-2525 
5905-00-172-1206 
5905-00-139-2270 
5905-00-444-5546 
5905-00-007-1993 


(5) 


PART 
NUMBER 


СМН05Е680 
GODR 
0160-0196 
0160-0147 
235-1684P45 
М590538-18 
RCR07G105JS 
RNC55K1822F 9 
RNC55K2432F 9 
RNC55K1302F 9 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


CAPACITOR, FIXED, ММ HRL 


CAPACITOR, FIXED, МК. HRL 
CAPACITOR, FIXED, МІС................................................. HRL 
CAPACITOR, FIXED, РІА................................................ HRL 
COIL, RADIO FREQUENC.... 

RESISTOR, FIXED, COMP... 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 


b RESISTOR, FIXED, FILM.... 


RESISTOR, FIXED, FILM 


$ RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM 


‚ RESISTOR, FIXED, FILM 


RNC55K3920F 9 
RNC55K5111F 9 
RNC55K1001FS 
RNC55K2002F 9 
RNC55K3011F 
1854-0221 
1N3956 
1853-0020 
1853-0036 
05257-60044 


M39003/01-3026 
M39003/01-3076 
MS90538-18 
0698-6649 
0698-6648 
0698-5075 
0698-3375 
0698-5562 


RESISTOR, FIXED, FILM... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR.FIXED, FILM 

SEMICONDUCTOR ОЕМІС................ нн НВІ 

SEMICONOUCTOR РЕХІС..............................................: НВІ 

TRANSISTOR: 84 HRL 

TRANSISTOR. 

OSCILLATOR, RADIO РВ............................................. HRL 
CONSISTING OF 

САРАСІТОВ; FIXED; ELE ыи e HRL 

CAPACITOR, FIXED, НЕ HRL 

COIL, RADIO ЕВЕОПЕКМКС ПП HRL 

RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRL 

RESISTOR, FIXED; 0001 HRL 

RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRL 

RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRL 

RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRL 


23 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-420-7128 
5905-00-407-0088 
5905-00-466-1416 
5905-00-270-1400 
5905-00-432-0419 
5905-00-208-4293 
5905-00-112-0972 
5905-00-479-3990 
5905-00-432-0408 
5905-00-004-6118 
5905-00-004-6121 
5905-00-115-7158 
5961-00-762-3115 
5961-00-836-188 

6625-00-237-8613 
5961-00-892-8706 
6625-00-232-9548 


5910-00-244-7171 
5910-01-043-689 


5905-00-721-3739 
5905-00-199-6378 
5905-00-243-1450 
5961-00-408-9789 
5961-00-853-7934 
6625-00-232-9543 


6625-00-237-8611 
5910-00-087-0816 
5910-00-244-7171 
5910-00-010-871 


5505-00-401-7431 
5905-00-007-1994 
5905-00-617-5@6 
5905-00-432-6384 


(5) 


PART 
NUMBER 


883015 

RCR05G680J8S 
RCR05G201JS 
RNC55K6810FS 
RNC55K4322F 9 
RNC55K1003F 9 
RNC55K3651F З 
RNC55K1002F 9 
RNC55K2671F9 


RNC55K3921F 9 
2100-1773 
1N3956 
1854-0221 
C5257-60021 
2N3904 
05257-60012 


0160-2327 
CMROOSF31 
GODR 
RNCSK8251FS 
RNC60K5113F9 
RNC55K2211F9 
C122-0301 
1901-0179 
05257-60003 


05257-60017 
0150-0034 
0160-2327 
M39014/01-159. 
257977-14 
0150-0031 
СМАОО5Е 131 
148-0004-101 
RCR05G821JS 
0698-5565 
RCROSG682JS 
RNC55K5621F 9 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR; FIXED, СОМР.......... tenete ашшы HRL 

RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRL 

RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRL 

RESISTOR;EIXED; ЕМ алатима euo e intet HRL 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... ” 

RESISTOR, УАВАВЕЕ... 1... ................... HRL 

SEMICONDUCTOR, ПЕЕУК ees HRL 

უვ. el HRL 

SWITCH ASSEMBLY САЛИ HRL 

TRANSISTOR: u тори ааа Dee аа а ИТТЕН HRL 

OSCILLATOR SUBASSEM CIRCUIT BOARD АЛ7А?............ HRL 
CONSISTING OF 

GAPACITOR;- FIXED; СЕН tie rre HRL 

CAPACITOR, FIXED, СЕН............................. HRL 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 


SEMICONOUCTOR РЕХІС............................................. HRL 
OSCILLATOR SUBASSEM CIRCUIT BOARD А7АЗ........... HRL 
CONSISTING OF 
CABLE ASSEMBLY; SPEG....:: 1 0 аа HRL 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ.............. нии HRL 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ................................................ HRL 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ e HRL 
CAPACITOR.FIXED, СЕВ................................................. HRL 
CAPACITOR, FIXED, МЕ HRL 
CAPACITOR, FIXED, МІС................................................ HRL 
CAPACITOR, УАВІАВІЕ.................................................. HRL 
RESISTOR; FIXED) СОМР..... г озон citet HRL 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRL 
RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRL 
RESISTOR, FIXED, ЕІЕММ.............................................. HRL 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-258-5418 
5905-00-721-3739 
5905-00-432-0401 
5905-00-096-416 

5905-00-432-0431 
5905-00-308-784 

5905-00-479-3990 
5905-00-432-0422 
5505-00-432-0402 
5905-00-432-0381 
5905-00-139-1676 
5905-00-425-1911 
5905-00-337-7360 
5550-00-256-8991 
5961-00-110-0921 
5961-00-401-050 

6625-00-237-874 


5910-00-244-7171 
5910-00-924-4231 


5910-00-153-8863 
5962-00-141-8299 
5962-00-189-0268 
5905-00-412-0758 
5905-00-114-0708 
5905-00-420-7126 
5905-00-493-5249 
5905-00-401-7428 
5905-00-431-7828 
5905-00-926-8706 
5905-00-431-7832 
5905-00-481-1329 
5905-00-112-0972 
5905-00-270-4961 
5905-00-425-1911 
5905-00-112-2174 
5905-00-270-4961 
5905-00-170-3842 
5961-00-853-7934 


(5) 


PART 
NUMBER 


05257-60013 


0160-2327 


1901-0179 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


TRANSFORMER, РОУЕВ ПЛ HRL 


TRANSISTOR; аны о napred ع ا‎ ланы Pete Se qd HRL 
TRANSISTOR: niet etur ака ы ынны ЫЫ HRL 
ELECTRONIC COMPONEN BOARD ASSEMBLY, PRESCALER 

ADU cn ИНИ ТОА И c 0 0007700000 HRL 
CONSISTING OF 

САРАСТОВЕХЕВ СЕН ა“ فيد د بيو امام بد ادا واوا‎ HRL 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ................................................ HRL 


CAPACITOR, РІХЕР.СЕВ................................................ HRL 
MICROCIRCUIT, DIGITA.. 

MICROCIRCUIT, DIGITA... z 
RESISTOR; FIXED; COMB.... а HRL 
RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRL 
RESISTOR; FIXED, COMB: а "'"''" HRL 
RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRL 
RESISTOR, FIXED; COMP  ”"" '''"”"' HRL 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 


RESISTOR, FIXED, FILM.... 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, VARIABLE, М................................................ HRL 
SEMICOKOUCTOR ВЕМІС............................................... HRL 


№ л о го го انك‎ го чна на ча ЙД ни ни ни 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961-00-995-2310 
5961-00-926-7294 
5961-00-987-4700 
5961-00-985-9073 
5961-00-892-8706 
6625-00-23-8726 


5910-00-048-6925 


5910-00-495-0042 
5910-00-144-4381 
5910-00-134-0621 
5950-00-328-3908 
5962-00-369-7739 
5962-00-256-9370 
5905-00-156-6558 
5905-00-172-120 

5905-00-432-6388 
5905-00-758-4795 
5905-00-139-1674 
590-000-432-6384 
5905-00-479-3990 
5905-00-432-0408 
5905-00-432-9151 
5905-00-208-4786 
5905-00-112-0985 
5905-00-004-6118 
5905-00-140-7182 
5905-00-432-0402 
5905-00-432-0381 
5905-00-004-6121 
5561-00-762-3115 
5961-00-926-2533 
5961-00-892-8706 
5961-00-931-0372 


6625-00-237-8725 


5962-00-256-9370 
5905-00-270-4961 


(5) 


PART 
NUMBER 


JANIN752A 
JAN2N2857 
1853-0034 
2N3053 
2h3904 
05257-60002 


562CZ5UFB10 
AF10 3M 
039003/01-3076 
N39003/01-3024 
CM10FD201G0 
NS90538-18 
M38510/0300 
1820-0399 
RNC55K1820F9 
0761-0042 
RNC55K6191F 9 
RNC55K3322F 9 
RNC55K1101FS 


(6) 


DESCRIPTION 


ТВАМЭІ5ТОВ........................... 
CIRCUIT CARD ASSEMB А9 


CONSISTING OF 


CAPACITOR, FIXED, СЕВ....... 


CAPACITOR, FIXED, ELE........ 
CAPACITOR, FIXED, ELE.... 
CAPACITOR, FIXED, МІС.... 
COIL, RADIO FREQUENC........ 


MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, LINEAR.. 


RESISTOR, FIXED, FILM.... 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM. 
RESISTOR, FIXED, FILM. 
RESISTOR, FIXED, FILM 


$ RESISTOR, FIXED, FILM 


$ RESISTOR, FIXED, FILM.... 
$ RESISTOR, FIXED, FILM.... 
$ RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
р RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM... 


RNC55K2002F 9 
RNC55K1001FS 
ВМС55К3921 ЕЧ 


JAN2N2218A 
2N3904 
1853-0036 
05257-60001 


1820-0399 
RNC55K5620F1 


SEMICONDUCTOR DEVIC "e 


CIRCUIT CARD ASSEB 
CONSISTING OF 


MICROCIRCUIT, LINEAR......... 
RESISTOR, FIXED, FILM......... 


TM 9-4931-509-34P 


„НАС 
„НА 


оон EIS ЕТЕП 


111131 1 5 HRL 


ааа 001012 HRL 


M ا‎ тасты HRL 
visae сана css АЕН ЛОНА HRL 


ES HRL 


Eh E TR PORRO HRL 
TAS HRL 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961-00-762-3115 
6625-00-187-0465 


5910-00-931-7049 
5910-00-430-5628 
5910-00-495-0042 
5910-01-035-2890 


5950-00-734-3940 
5950-00-328-3908 
5935-00-325-4163 
6625-00-367-7629 


5935-00-163-3928 
5961-00-444-6688 


(5) 


PART 
NUMBER 


IN3956 
05257-60031 


0180-0387 
0160-2143 
N39003/01-3078 
150D0476X90 
3552 
М518130-8 
М590538-18 
101459 
05257-60032 


1251-1631 
05257-60045 


ТМ 9-4931-509-34Р 


(6) 
DESCRIPTION 


SEMICONDUCTOR РЕХІС............................................... НВІ 

CIRCUIT CARD ASSEMB BOARD ASSY А1..................... HRL 
CONSISTING OF 

თეი елине ы Ан ӨЛЕ ТЕРА ба dane HRL 

CAPACITOR, ЕСЕСТВІСА .............................................. HRL 

САРАСПОВ, FIXED, ELE........ ا‎ HRL 

CAPACITOR, FIXED, НЕ HRL 


COIL, RADIO FREQUENC................................................ HRL 

COIL, RADIO FREQUENC: ПП HRL 

CONNECTOR, PLUG, ЕЕС ee ......... HRL 

CIRCUIT CARD ASSEMB А12......................................... HRL 
CONSISTING OF 

CONNECTOR, ЕГЕСТАВІСА............................................ HRL 

SEMICONDUCTOR РЕХІС............................................... HRL 


SECTION II TM 9-4931-509-34P 


(2) (3) (5) (6) 
(a) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG |ITEM| SMR STOCK PART 
МО. | МО. | CODE NUMBER NUMBER USABLE ON CODE 


GROUP 6681 
VIDEO PLUG-IN 
MIS-28754/3 (18876) 
5261A (28480) 
MAINFRAME 
CONSISTING OF 


5910-00-839-3156 0150-0005 CAPACITOR, FIXED, CER............................................... HRM 
5910-00-234-981 5С11875 CAPACITOR, FIXED, СЕН.............аа штат ар HRM 
5960-00-050-4588 8056 ELECTRON TUBE TRIODE................. mme HRM 
5355-00-401-3236 05261-0001 КМОВ eene вом ОЙ НТ HRM 
6625-00-974-6089 1120-0143 METER, OUTPUT. 
5935-00-782-8388 133-65-10-009 | SOCKET, PLUG-IN ЕС. HRM 
6625-00-971-1646 05261-6009 AMPLIFIER, BOARD ASSEMBLY АІ..............................! HRM 
CONSISTING OF 
5910-00-852-2661 0160-0975 CAPACITOR tette e eeu HRM 
5910-00-481-850 CAPACITOR, ELECT RICA wii на ممم‎ аа НАМ 
5910-00-113-5475 b CAPACITOR, FIXED, ЕІЕ.............................................. HRM 
5910-00-437-7645 192P10402 CAPACITOR, FIXED, МА HRM 
5905-00-107-0656 RCROTG100J3 RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRM 
5905-00-909-3964 C83045 RESISTOR; FIXED; 010200118 HRM 
5905-00-141-0743 RCR07G392JS| RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRM 
5905-00-114-0708 RCR07G202JS| RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRM 
5905-00-189-2454 RNC60K1004FQ RESISTOR, FIXED, FILM 
5961-00-790-7834 1901-0376 SEMICONDUCTOR DEVICE m 
5961-00-350-8299 25245 TRANSISTOR. за 
5961-00-926-023 შა I IშოუოეისუუოI-____ 


5930-00-020-5 52 С5261-6004 SWITCH, ROTARY ASSEMBLY A2 
CONSISTING OF 


5995-00-503-7441 05261-6001 CABLE ASSEMBLY, ВАО!................................................ HRM 
5910-00-920-0475 CAPACITOR, FIXED, МІС................................................. HRM 
CAPACITOR, FIXED, МІС................................................. HRM 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
5905-00-133-0440 RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRM 
b RESISTOR, FIXED, FILM.... 
5905-00-452-0743 ВМС60К1210Ғ4 RESISTOR, FIXED, FILM.... 
5905-00-721-237 ВМС60К1690Ғ4 RESISTOR, FIXED, FILM 
100 |PAFZZ | 5505-00-232-7800 ВМС60К1960Ғ4 RESISTOR, FIXED, FILM 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5930-00-974-6090 
6625-00-971-1649 


5910-01-039-3055 
5910-00-064-2919 


5910-00-936-3722 


5910-00-780-757 


5910-00-683-715 

5905-00-114-0708 
5905-00-106-3666 
5905-00-119-3503 
5905-00-141-1132 
5905-00-136-8406 
5905-00-005-2891 
5905-00-689-1966 
5905-01-075-865 

5961-00-764-3164 
5961-00-926-023 

6625-00-971-1651 


5910-00-481-850 
5910-00-064-2919 


5910-00-080-1890 
5510-00-809-3431 
5910-00-082-5119 
5910-00-911-1653 
5910-00-971-1652 
5950-00-031-4568 
5905-00-111-1679 
5905-00-126-6692 
5905-00-104-8369 
5905-00-141-0744 
5905-00-114-5343 
5905-00-119-8768 
5905-00-107-0656 
5905-00-111-4845 


(5) 


PART 
NUMBER 


3100-0404 
05261-6006 


RNC55K31R6F, 


RNC60K6810F1 


0683-2225 
1850-0102 
JAN2N2369A 
05261-6007 


0160-2146 
5CZ5U105X00 
30C5 
0180-0045 
0180-0105 
0180-0094 
0180-0212 
0180-0114 
MS75084-6 
ВСВО7С51295 
RCR07G620JS 
RCR07G362J8 
RCR07G562J8 
RCRO7G182JS 
RCR07G821JS 


RCR07C201JS 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


SWITCH, ROTARY. 
AMPLIFIER, BOARD ASSEMBLY A3 
CONSISTING OF 


CAPACITOR, FIXED, ЕІЁЕ................................................ HRM 
CAPACITOR, FIXED, НЕ HRM 
CAPACITOR, ELECTRICA............................................... HRM 


CAPACITOR, VARIABLE 
RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRM 


RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 


AMPLIFIER, BOARD ASSEMBLY А4................................ HRM 
CONSISTING OF 

CAPACITOR; ELECTRICA ended '”')"ხ"ხM!)!Mს' HRM 

CAPACITOR, FIXED, СЕН.........................2. НАМ 


CAPACITOR, FIXED, ELE.... 
CAPACITOR, FIXED, ELE.... 
CAPACITOR, FIXED, ELE.... 
CAPACITOR, FIXED, ELE.... 


–––_–_>–'”თ”ჰძძ''”' HRM 
––– –-. HRM 
UE HERREN HRM 
მიი. HRM 
CGAPAGITOR;-FIXED; ЕЕЕ хасан ааа маанай HRM 
COIL, RADIO ЕВЕОПЕКС ПП HRM 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRM 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRM 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRM 
RESISTOR; FIXED; СОМР уе куда нек дененін теі енді HRM 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRM 
RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRM 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRM 
RESISTOR, FIXED, COMB... cente аиа HRM 


SECTION II 
(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-194-1695| 81349 
5905-00-971-1656| 28480 
5961-00-690-9341| 15238 
5961-00-954-9182| 28480 
5961-00-007-9067| 80131 
5961-00-554-0291| 13048 
5961-00-926-0237| 81349 


(5) 


PART 
NUMBER 


RNC60K4T51F 
2100-0331 
G401 
1910-0016 


JAA2N2369A 


TM 9-4931-509-34P 
(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, VARIABLE, МУ............................................... HRM 
SEMICONDUCTOR РЕХІС............................................... HRM 
SEMICONDUCTCR ОЕМК а HRM 
SEMICONCUCTOR РЕХІС............................................... HRM 
TRANSISTOR TYPE 2N1304 

TRANSISTOR 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-01-017-2781 


5910-00-784-0921 
5910-00-477-8011 


5999-01-021-8071 
5962-01-052-2951 


5962-00-348-2711 
5962-00-477-7461 


5562-00-428-7318 
5962-00-427-0482 
5962-00-369-760 

5962-00-341-0544 
5962-00-318-2223 
5962-00-348-2541 


5962-00-162-7342 
5905-00-121-9920 
5905-00-114-5344 
5905-00-111-1679 
5905-00-119-3503 
5905-00-110-7620 
5905-00-116-2394 
5905-00-141-1183 
5905-00-106-1356 
5905-00-121-9932 
5905-00-110-7622 
5961-00-914-1496 
5961-00-951-1505 
5961-00-821-2309 
5961-00-451-8685 
5940-00-993-9338 
5961-00-137-4600 
5961-00-062-3133 
5961-00-931-0372 


(5) 


PART 
NUMBER 


10590-60001 


0150-0050 
812111H2XTRQ 
103M 
5040-6853 
M38510/151018 
BC 

SN74123N 
M38510/01303 
BEB 
М38510/00403 
BCB 
M38510/00901 
BCB 
M38510/00401 
BCB 
M38510/00105 
BCB 
M38510/00104 
BCB 
M38510/00205 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


GROUP 6682 
FREQUENCY PLUG-IN 
10590A (28480) 


CIRCUIT CARD ASSEMB A1 

CONSISTING OF 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ ааа HRN 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ аа HRN 


EXTRACTOR, ЕГЕСТВІСА............................................. HRN 
MICROCIRCUIT, DIGITA 


MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 


MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, DIGTA 

MICROCIRCUIT, DIGITA 

MICROCIRCUIT, DIGITA 2 

RESISTOR; FIXED, 0 HRN 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
RESISTOR, FIXED; ا‎ 0 ence ce HRN 


RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 


| RESISTOR, FIXED, СОМР...............................................- HRN 


JAN1N751A 
1901-0535 
0360-0124 
1854-0071 
2N3646 
2N3906 


RESISTOR; FIXED; CONMB..... eerte tr eene itte HRN 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
SEMICONDUCTOR РЕЧХІС..............................................: HRN 
SENICONDUCTCR РЕМІС............................................... HRN 
SEMICONDUCTOR РЕМмІС............................................... HRN 
SENICONDUCTOR рЕмІС............................................... HRN 
TERMINAL: STUD а лавина nee аа HRN 
TRANSISTOR: аана tote мол ern HRN 
TRANSISTOR: 000 HRN 
TRANSISTOR T HRN 


2 
1 
3 
9 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-01-017-2782 
5910-00-477-8011 
5910-00-572-550 


5910-00-134-0621 
5910-00-118-1125 


5950-00-893-8650 
5962-01-044-257 


5962-01-051-5005 
5962-00-318-228 


5962-00-086-5761 
5905-00-106-1356 
5905-00-111-1679 
5905-00-110-7620 
5905-00-116-2394 
5905-00-369-6931 
5905-00-141-0742 
5905-00-114-0708 
5905-00-104-8362 
5905-00-909-3885 
5905-00-106-9356 
5505-00-909-3834 
5905-00-111-4845 
5905-00-141-0743 
5905-00-432-0401 
5905-00-721-3733 
5905-00-554-8735 


5961-00-752-6121 
5961-00-914-7496 
5940-00-993-9338 
5561-00-943-7572 
5961-00-137-4608 
5961-00-904-2540 


ТМ 9-4931-509-34Р 


(5) (6) 


DESCRIPTION 
PART 
NUMBER 


10590-60002 | CIRCUIT CARD АЗЗЕМВ IF, РЕСОРЕА.......................... НЕМ 
CONSISTING OF 


CA30288/3 MICROCIRCUIT, ЦМЕАЋ, ПЛ НАМ 
RCR076G152JS| RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
RCR07GS12JS| RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
RCR076G511JS| RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
RCR076G161JS| RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
RCROTG1B1J$ RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
RCRO07TG202J$ RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
RCR076G132JS| RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
C81035 RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
RCR07G203JS| RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
C85105 RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
RCR07G201JS| RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
RCR07G392JS| RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
ANC55K2001F$ RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RNC55K68R1F6 RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RNC55K6190F$ RESISTOR, FIXED, FILM 
RNC55K1620F$ RESISTOR, FIXED, FILM 
RNCS5K20ROFB RESISTOR, FIXED, ЕІЁ.М................................................ HRN 
JAN1N753A SEMICONDUCTOR РЕМІС............................................... HRN 
1901-0050 SEMICONDUCTOR РЕЧХІС..............................................: HRN 
0360-0124 TERMINAL , STUD 225 .....НВМ 
2N3563 TRANSISTOR 
1854-0071 TRANSISTO Res dec tret eod ome а HRN 
1853-0020 TRANSISTOR 24 е нан ee ein пива ena cda se HRN 


ა че სა аа О по го 4 По Го По ПО ون‎ а 0 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


6625-01-017-4565 
5910-00-477-8011 


5910-00-050-5056 
5910-00-082-5119 
5950-00-055-3592 
5905-00-111-1679 
5905-00-110-7620 
5905-00-116-2394 
5905-00-455-4403 
5905-00-116-8555 
5905-00-485-2918 
5905-00-909-3885 
5905-00-112-7183 
5905-00-432-0402 
5905-00-432-038 

5905-00-233-0852 
5905-00-233-085 

5505-00-001-2915 
5905-00-210-4960 
5905-00-415-6002 
5505-00-096-416 

5905-00-409-3415 
5961-01-(23-1693 
5961-00-139-1960 
5940-00-993-9338 
5961-00-103-3981 
5961-00-951-875 

5961-00-904-2540 
5961-00-137-4608 


ТМ 9-4931-509-34Р 


(5) (6) 


DESCRIPTION 
PART 
NUMBER 


10590-60003  |CIRCUIT CARD ASSEMB DC-DC CONVERTER АЗ.......... HRN 
CONSISTING OF 

8121М112Х7Н0 | CAPACITOR, FIXED, СЕВ.............................................. HRN 
103M 

9C405F350EE4 | CAPACITOR, FIXED, НЕ HRN 
0180-0094 CAPACITOR, FIXED.ELE 

COIL, RADIO FREQUENC.... 

RCR076G512J8 | RESISTOR, FIXED, СОМР..............................................: HRN 
RCRO7G102JS | RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
RCRO7G511JS | RESISTOR, FIXED, СООМР.. eee HRN 


RESISTOR; FIXED; COMPE... terere etes HRN 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HRN 
корда HRN 


RNC55K1500FS RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RNC55K1620FS RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RNC89S1000FR RESISTOR, FIXED, МІАЕ................................................ HRN 
1902-3257 SEMICONDUCTOR РЕМмІС............................................... HRN 
1902-3394 SEMICONDUCTOR ОЕМІС................ нн HRN 
0360-0124 TERMINALSTUD. 

2N3644 TRANSISTOR 

JAN2N2222A | TRANSISTOR 

1853-0020 TRANSISTOR. 

1854-0071 TRANSISTOR 


N 


La [у — ა Б о Го М Го PD 


SECTION II TM 9-4931-509-34P 


(2) (3) (5) (6) 
(a) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG |ІТЕМ| SMR STOCK PART 
МО. | МО. | CODE NUMBER NUMBER USABLE ON CODE U/MUNIT 


GROUP 7022 

FREQUENCY PLUG-IN 

5355A (28480) 
MAINFRAME 
CONSISTING OF 


4931-00-602-5026 8120-1855 CABLE, RIBBON 
551С-01-082-7564 0160-4082 CAPACITOR, FIXED, CER............................................... HTE 
5935-00-415-3651 5020-3257 CONNECTOR, ЕГЕСТАІСА .............................................! НТЕ 
5935-01-058-1289 05305-60205 | CONNECTOR, RECEPTACL. А 
5935-01-058-0804 05305-60206 CONNECTOR, RECEPTACL. 
5935-00-428-2944 1250-0829 CONNECTOR, RECEPTACL. 
5920-01-013-1231 2110-0301 FUSE; CARTRIDGE:. аа а аа НТЕ 
5920-01-057-8171 05305-20104 FUSEHOLDER, EXTRACTO HTE 
5970-01-057-6010 05305-20105 INSULATOR, BUSHING HTE 
4935-01-090-3788 1400-0054 MOUNTING: САР ''ხCო""))ს"ს"""")"!"'"'"'' HT 
0590-0038 სსიმწI  წეპაიას”'"''""'"""ო ,MM” НТЕ 
5020-3259 NUT, PLAIN, KNURLED.... ..НТЕ 
5020-3258 NUT, SPECIAL 
5305-01-110-4938 2360-0182 SGREW ოს““”'”“”შ”“"""'ს"'""""""'''' НТЕ 
5305-01-042-7526 08621-20052 SCREW, EXTERNALLY ВЕ.............................................: НТЕ 
5305-00-581-7625 2200-0147 SCREW, МАСНМЕ... ee 1 
5360-01-045-9883 1460-1186 

3050-0005 

3050-0159 WASHER, FLAT.... 

2190-0068 WASHER, LOCK... 

1236-07 WASHER, LOCK 
6695-01-128-287 05355-60001 CIRCUIT CARD ASSY FRONT PANEL CONTROL ASSEMBLY 

-აე-–––-–"“"“““"”“ო=რ=ურუო=ო“·ო Ыбы Мын ани НТЕ 
CONSISTING OF 


5910-00-477-8011 8121M112X7RQ CAPACITOR, ЕКЕР, СЕЋ................................................ HTE 
103M 

5510-00-403-2449 0180-0229 CAPACITOR; EIXED,.ELE::......: 2: te HTE 

5550-00-455-0183 9100-1788 COIL, RADIO ЕВЕОПЕКМКС ПЛ HTE 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961-01-050-4632 
5561-01-106-8189 
5962-01-109-9141 
5962-01-077-2380 


6625-01-103-4901 
5905-01-082-5270 
5935-01-058-0776 
5935-00-481-4141 
5935-01-058-1258 
5930-01-082-4289 
6695-01-128-2818 


5910-00-615-7483 
5910-00-444-6642 
5910-01-057-8163 
5910-00-477-8011 


5910-01-019-2399 
5910-01-056-2163 
5910-01-039-3055 
5910-00-010-871 
5910-00-430-6036 
5910-01-089-063 


5910-00-911-1862 


5910-00-495-0042 
5950-01-093-3186 
5950-00-035-4429 
5950-00-724-6214 
5950-00-4969306 

5950-00-031-455 

5935-00-068-3546 
5999-00-165-0403 
5970-01-027-6352 
6625-01-014-3446 
5962-01-110-2028 
5962-00-223-1898 
5962-01-020-9429 


(5) 


РАВТ 
NUMBER 


5041-0450 
1810-0231 
1200-0548 
280044Р11 
1200-0525 
5060-9436 
05355-60002 


0180-1701 
0180-0195 
0160-3874 
8121N112X7RQ 
103N 
0160-0511 
CN15B220J 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


QUARTER KEY РОЅНВОТ............................................... HTE 
RESISTOR NETWORK, Ване HTE 
SOCKET, ‘PLUG-IN EEEG.....:. аа HTE 
SOCKET, PLUGIN საბ“ სს, НТЕ 
SOCKET, PLUG-IN ELEC...................................... ممم‎ HTE 
SWITCH, PUSH 

CIRCUIT CARD ASSY LIMITER AMPLIFIER ASSEBLY A2HTE 

CONSISTING OF 

თა. ისა 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 sert НТЕ 
CAPACITOR, ЕСЕСТВІСА..............................................; HTE 
CAPACITOR, AXED, СЕВ................................................ HTE 
CAPACITOR, FIXED, 000010101 HTE 


CAPACITOR, FIXED, СЕВ аа HTE 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ ааа HTE 


M39014/20-0106 CAPACITOR, FIXED, СЕВ.............................................. HTE 


39014/01-1593 


518130-16 
М575085-5 
М515084-12 
10687336 
1251-1556 
0340-0060 
8159-0005 
MC18L05ACP 
LM307N 
LM310N 


CAPACITOR, FIXED, СЕВ аа HTE 


CAPACITOR, FIXED, ELE.... 

COIL, RADIO FREQUENC.... 

COIL, RADIO FREQUENC.... 

COIL, RADIO FREQUENC.... 

COIL, RADIO FREQUENC.... 

COIL, RADIO FREQUENC. 

CONNECTOR, RECEPTACL... 

CONTACT, ЕГЕСТВА ი სოიო" "''""",'''""! HTE 
INSULATOR, РЕЕОТНВЦ mH HTE 
LEAD; ELECTRICAL па ta ien treten etc sun на HTE 
MICROCIRCUIT, ЦМЕАВ................................................. HTE 
MICROCIRCUIT, ЦМЕАВ................................................. НТЕ 
MICROCIRCUIT, ЦМЕАВ................................................. НТЕ 


Гр — № ~ а რე. ა. у а а а 


о го ناه‎ — 


го 


2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5310-00-787-2350 
5935-01-069- #47 

5905-00-138-3408 
5905-01-015-8085 
5905-01-036-6069 
5905-00-139-1674 
5905-01-107-6302 
5905-01-015-8082 
5905-00-853-8190 
5505-01-017-3151 
5905-01-014-9799 
5905-01-042-5564 
5905-00-721-3733 
5505-00-112-2174 
5905-00-233-Ф40 

5505-00-432-0422 
5905-01-016-8568 
5905-01-058-919 

5905-01-058-9614 
5905-01-036-6068 
5905-01-017-3150 
5905-00-137-4508 
5905-00-285-0426 
5505-00-138-5086 
5905-00-105-1774 
5905-00-828-5431 
5905-00-476-579 

5961-01-012-6694 
5961-01-109-3692 
5961-00-477-1095 
5961-00-774-7313 
5961-00-787-3394 
5961-00-007-7672 
5961-00-137-4608 
5961-00-401-050 

5961-00-892-8706 
6625-01-113-8612 


5910-01-056-2163 


(5) 


PART 
NUMBER 


0380-01 11 
CO-700141 
0837-0035 
RLR05C1001F 
RLRO05C2611F 
RNC55K101FS 
0698-7250 
RLRO5C3830F 
0757-0280 
RLROSCSS511F 
RLROSC1002F 
RLRO05C51PIF 


PNC55K68RIFS$ 


RNC55KSIR1F 
RNC55K28R7F, 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR, ELECTRICAL.... 

RESISTOR; FIXED; FILM "'"""""'""! HTE 
RESISTOR, FIXED, FILM... ntt eto c ntn tette tas HTE 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 


b RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 


4 RESISTOR, FIXED, FILM.... 


RLROSC68RIF 
RLRO5C1961F 
RLR05C4640F 
RNC50K10RO 
RNC501000FS 
2100-2413 
2100-2489 
2100-2514 
2100-2522 
CERLZZ 
1901-1080 
JAN1N5139A 
1902-0057 
1901-0639 
1902-3171 
1854-0071 
1854-0345 
C0247 
05355-60003 


CN158220J 


RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


SRESISTOR, FIXED, FILM.... 


RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, VARIABLE, N.... 
RESISTOR, VARIABLE, N.... 
RESISTOR, VARIABLE, N.... 
RESISTOR, VARIABLE, N.... 
SEMICONDUCTOR РЕМмІС............................................... НТЕ 
SEMICONDUCTOR РЕМІС............................................... НТЕ 
SEMICONDUCTOR DEVIC ............. ння HTE 
SEMICONDUCTOR РЕМмІС............................................... НТЕ 
SEMICONDUCTCR РЕХІС..............................................: НТЕ 
SEMICOODUCTCR РЕмІС............................................... НТЕ 
TRANSISTOR CE НТЕ 
TRANSISTOR 
TRANSISTOR 
CIRCUIT CARD ASSEMB FILTER DETECTOR АЗЗЕМВЕМТЕ 
АЗ 

CONSISTING OF 
თუაე_____ НТЕ 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-477-8011 


5910-01-057-8163 
5910-01-089-063 


5950-00-780-7332 
5950-00-075-9144 
5950-00-150-0943 
5950-00-138-1356 
5935-00-068-3546 
6625-01-014-3446 
5962-01-089-2275 


5962-01-055-0813 
5962-01-031-1918 


5935-01-069-144 

5905-00-432-0422 
5905-00-264-4330 
5905-00-981-7513 
5905-00-479-3990 
5505-00-211-1396 
5905-01-042-5564 
5905-01-014-9799 
5905-00-307-4104 
5905-00-270-4961 
5505-01-051-4318 
5905-00-428-7083 
5905-00-579-0087 
5905-00-112-2174 
5905-01-015-8081 
5905-01-015-8082 
5905-01-017-3151 
5905-01-016-2333 
5905-00-139-230 

5905-00-105-1774 
5905-00-476-579 

5905-00-407-2402 
5961-00-762-3115 
5961-00-477-1095 
5935-00-481-4141 
5961-00-892-8706 
5961-00-926-023 

6625-01-113-8613 


(5) 


PART 
NUMBER 


8121ZM12X7R( 
103M 
0160-3874 
196D336X0010 
KA1 

5100-0346 
MS90538-12 
22728-6200 


SN74LS279N 
M38510/305014 
C8 

CD-700141 
RNC55K5111F§ 
RNC55K3480F1 
C757-0199 
RNC55K1002F1 
RNC55K1470F1 
RLROSC15R1F 
RLRO5C100ZF 
RNC55K100FS 
RNC55K5620F1 
RLR05C3481F 
RNC50KI470FS 
RNC50K1471F1 
RNC55K51R1F, 
RLR05C3480F 
RLR05C3830F 
RLR05C5111F 
RLR05C5620F 
2100-2574 
2100-2489 
2100-2522 
2100-1788 
IN3956 
JANN5139A 
280044P 11 
Q0247 
JANZN2369A 
05355-60004 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


CAPACTITOR, FIXED, CER.............................................1 НТЕ 


CAPACITOR, FIXED, СЕН..........................................аы. HTE 
CAPACITOR, FIXED, ЕЦЕ.............. eee HTE 


COIL, RADIO ЕВЕСОЕМС............... нии HTE 
CCIL, RADIO РВЕОСЕМС................................................ HTE 
COIL, RADIO РВЕОСЕМС............................................ HTE 
COIL, RADIO ЕВЕООЕМС. 2. HTE 
CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ .......................................... НТЕ 
LEAD, ELECTRICAL 

MICROCIRCUIT, ОІСІТА.................................................. НТЕ 


MICROCIRCUIT, ОІСІТА.................................................. НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА.......... нн НТЕ 


RECEPTACLE 
RESISTOR.FIXED, FILM. 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED. FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, VARIABLE, М................................................ HTE 
RESISTOR, VARIABLE, М................................................ HTE 
RESISTOR, VARIABLE, М................................................ HTE 
SEMICONDUCTOR РЕМІС............................................... НТЕ 
SEMICONDUCTOR ОЕМІС................ нн НТЕ 
SOCKET; РЕОС-М ELEG? ertet tee HTE 
TRANSISTOR EE НТЕ 
TRANSISTOR: ы анына Моли наи еее авацыі НТЕ 
CIRCUIT CARD ASSEMB PROGRAMMABLE DIVIDER 
ASSEMBLY A4 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5910-00-477-8011 


5910-00-348-261 
5910-00-153-8863 
5910-00-917-1862 


5910-01-089-063 


5950-00-455-0183 
5962-01-109-974 
5562-01-110-285 
5962-01-058-1539 


5962-00-172-4913 
5562-01-027-6863 


5962-01-029-8383 
5962-01-031-7030 


5310-00-787-2350 
5935-01-069-144 

5905-00-506-6618 
5505-01-058-9614 
5905-01-015-8085 
5905-01-042-5564 
5905-01-036-7840 
5961-00-780-8330 
6625-01-113-8614 


5910-00-010-871 


5962-01-054-3674 


5962-00-006-4521 
5962-00-223-1898 
5962-01-100-5018 
5962-01-110-2028 
5310-00-787-2350 


(5) 


PART 
NUMBER 


8121112ZX7RO 
103M 
0160-3878 
0160-2743 
1500335Х0015 
А20 
19600336Х000 
1KA1 
9100-1788 
1820-1196 
1820-1429 


M38510/301028 


C8 

MC10131L 
F38510/300038 
CB 

MC12013L 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


CONSISTING OF 
CAPACITOR.FIXED, СЕВ................................................. HTE 


CAPACITOR, FIXED, СЕВ................................................ HTE 
CAPACITOR; FIXED; СЕВ ennt maiaa coh HTE 
CAPACITOR, FIXED, НЕ HTE 


CAPACITCR, FIXED, ВЕЦ. HTE 
COIL, RADIO ЕВЕОЕМС............... нання HTE 
MICROCIRCUIT 
MICROCIRCUIT 
MICROCIRCUIT, DIGITA.................................................. НТЕ 


MICROCIRCUIT, ВІСІТА..............................................; НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА..............................................; НТЕ 


MICROCIRCUIT, ОІСІТА................................................. НТЕ 


$ MICROCIRCUIT, ЮІСІТА.................................................. НТЕ 


0380-0111 
CD-700141 
RNC50K5110F1 


1902-0126 
05355-60005 


M39014/01-1598 CAPACITOR, FIXED, CER... 


0180-1T46 


M39003101-308 


0180-0229 
0140-0223 
0160-0158 
292P10252 
292P22252 
292P33252 
P38510/321028 


MC78L15ACP 
MC78L05ACP 
C380-0111 


SCAPACITOR, FIXED, ELE.... 


POST; ELEC TRICAL-EG ict cust аа tete ا‎ HTE 
RECEPTACLE 

RESISTOR, FIXED, FILM. 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 


RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM 

SEMICONDUCTCR РЕХІС............................................... НТЕ 
CIRCUIT CARD ASSEMB DC AMPLIFIER/COMPENSATORTE 
ASSEMBLY A5 

CONSISTING OF 

ა“ "”"'""'' HTE 
dun +55 HTE 
DE ا‎ S E HTE 
CAPACITOR; FIXED, ЕВЕ... анара HTE 
CAPACITOR, FIXED, МІС................................................. HTE 
CAPACITOR; FIXED: РЕА: tete oe ettet HTE 
CAPACITOR, FIXED, РІА................................................ HTE 
CAPACITOR, FIXED, PER... бег ил аа HTE 
CAPACITOR, FIXED, МА HTE 
MICROCIRCUIT, ВІСІТА................................................. НТЕ 


CAPACITOR, FIXED, ELE.... 


MICROCIRCUIT, ВІСІТА.................................................. HTE 
MICROCIRCUIT, ЦМЕАЋ, ПЛ HTE 
MICROCIRCUIT, ЦМЕАВ................................................. НТЕ 
MICROCIRCUIT, ЦМЕАВ................................................. НТЕ 
POST; ELECTRIGAL-EC..........:: niente HTE 


38 


SECTION II 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-758-3115 
5905-00-270-1403 
5905-00-432-0401 
5905-00-199-639 

5905-00-147-4246 
5905-00-974-6081 
5905-00-479-3990 
5905-00-853-8190 
5905-01-037-8124 
5905-01-037-8125 
5961-00-577-0558 
6625-01-113-860 


5910-00-615-7483 
5910-00-444-6642 
5910-01-056-2163 
5910-00-477-8011 


5910-01-111-1289 
5910-00-348-261 
5910-01-057-8163 


5935-01-082-1966 
5970-01-027-6352 
6625-01-014-3446 
5961-01-049-6785 
5961-01-049-6786 
5962-00-398-0872 
5962-01-110-2028 
5962-00-223-1898 
5962-01-020-9429 
5905-01-016-2333 
5905-00-309-7852 
5905-01-036-7841 


(5) 


PART 
NUMBER 


RNCS5K2003F 


RNC55K4641F1 
RNC55K2001F1 
RNC55K1961F1 
RNC55K3482F1 


CEATO-3831F 


RNC55K1002F1 


0757-0280 
2100-3354 
2100-3355 
1901-0539 
05355-60006 


0180-1701 
0180-0195 
0N158220J 
8121MI2X7RO 
103M 
0160-0570 
0160-3878 
0160-3874 
0180-1746 
CB21PE101G 
9100-1633 
22728-6200 
М518130-16 
М575084-12 
Р5750е5-5 
1251-0600 
C340-0060 
8159-0005 
1990-0485 
1990-0487 
LM311N 
MC78L05ACP 
LM307N 
LM310N 
RLROSC5620F 


RNC55K2373F1 


RLRO05C1472F 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM. 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM... Е 

RESISTOR; FIXED; FILM it о а ee cement HTE 

RESISTOR, VARIABLE, М................................................ HTE 

RESISTOR, VARIABLE, М................................................ HTE 

SEMICONDUCTOR ОЕЕУК eene HTE 

CIRCUIT CARD ASSEMB PRESCALER ASSEMBLY Аб....НТЕ 
CONSISTING OF 

CAPACITOR tes maestus aa ан ра prd e LA T Пенета рота, ги HTE 

CAPACITOR, ЕГЕСТВІСА ............................................... НТЕ 

CAPACITOR, FIXED, СЕВ................................................ HTE 

CAPACITOR; FIXED; СЕН аа HTE 


CAPACITOR, РБІХЕР.СЕВ............................................. HTE 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ................................................ HTE 
CAPACITOR; FIXED; СЕН Ам intet tei HTE 
CAPACITOR, FIXED, НЕ HTE 
CAPACITOR, .FIXED, ММ ааа HTE 


COIL, RADIO FREQUENC.... 

COIL, RADIO FREQUENC.... 

COIL, RADIO РВЕОЏЕМС................................................ HTE 
COIL, RADIO ЕВЕОПЕМС.. HH HTE 
CONNECTOR, RECEPTACL. 

INSULATOR , РЕЕОТНАЏ, ен HTE 
LEAD, ELEGTRIGAL::.:...: ciii  'სშ HTE 
LIGHT EMITTING OIOD....................... 

LIGHT EMITTING DOIOO. 

MICROCIRCUII, LINEAR.. 

MICROCIRCUIT, ЦМЕАВ................................................. HTE 
MICROCIRCOUII, LINEAR.............. eee HTE 
MICROCIRCUIT LINEAR.. 

RESISTOR, FIXED, FILM. А 
RESISTOR, FIXED, ЕІСМ.......................................... HTE 
RESISTOR, FIXED, РИМ: ал аа HTE 


г БГ ГО Nr ГО — но - — 


га 


г CI N о — ين‎ — N) — ƏN 


> № 


= 


SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(3) (5) (6) 


NATIONAL DESCRIPTION 
STOCK PART 
NUMBER FSCM NUMBER 


5905-01-015-8085 81349 |RLR05C1001FRm RESISTOR, FIXED, FILM.... 

5905-01-051-5465 81349 RESISTOR, FIXED, FILM.... 

5905-01-017-3151 81349 RESISTOR, FIXED, FILM.... 

5905-00-506-6618 81349 

5905-01-014-5799 81349 RESISTOR, FIXED, FILM 

5905-00-506-6620 81349 $ RESISTOR, FIXED, FILM... 

5905-01-058-9197 81349 RESISTOR, FIXED, FILM. “Н. 
5905-01-016-8568 81349 RESISTOR; FIXED,FILEM.....:..:: аа В 
5905-01-036-7840 81349 RESISTOR, FIXED, FILM 

5905-01-051-5466 81349 RESISTOR, FIXED, FILM.... 

5905-01-051-5464 81349 RESISTOR, FIXED, FILM.... 

5905-01-042-5564 81349 RESISTOR, FIXED, FILM 

5905-00-568-3610 81349 1 

5505-00-139-1674 81349 

5905-01-033-2627 81349 

5905-01-058-7618 81349 

5905-00-285-0426 81349 

5905-01-015-8082 81349 23% 

5905-01-084-6238 81349 |RLRO5C61R9FR RESISTOR, FIXED, LILM.... «Н. 
5905-00-660-6930 50157 |D203 RESISTOR, ТНЕВМАЇ............... წ" НТЕ 
5905-00-139-2306 28480 |2100-1986 RESISTOR, VARIABLE, М№................................................ HTE 
5905-00-254-3273 28480 RESISTOR, VARIABLE, М................................................ НТЕ 
5905-00-113-3613 28480 RESISTOR, VARIABLE, М................................................ HTE 
5905-00-256-8993 28480 RESISTOR, VARIABLE, N.... 

5561-01-109-3692 28480 SEMICONDUCTOR РЕХІС............................................... HTE 
5961-00-774-7313 28480 SEMICONDUCTOR ОЕМІС................ нн НТЕ 
5961-00-762-3115 80131 ЗЕМІСОМСОСТСВ РЕУІС..........2......... НТЕ 
5961-01-012-6694 03508 SEMICONDUCTCR РрЕМмІС............................................... НТЕ 
5961-00-787-3394 28480 SEMICONDUCTCR РЕХІС............................................... НТЕ 
5961-00-894-0684 81349 SEMICONDUCTOR ОЕМІС................ нн НТЕ 
5961-00-931-0372 28480 TRANSISTOR. 

5961-00-892-8706 06811 TRANSISTOR. 

5561-00-401-0507 28480 |1854-0345 TRANSISTOR 000101010111 HTE 


6625-01-113-8615 28480 [05355-60007 | CIRCUIT CARD ASSEMB MICROPRESSOR ASSEMBLY 
ებსაეაა____-_-–·_·_-·-_-_.-"""""""""'.'·.··'. НТЕ 
CONSISTING OF 
5910-00-952-6437 81349 |CB21PE101G | CAPACITOR, FIXED, МІС................................................. HTE 
5950-00-455-0183 28480 COIL, RADIO EREUENG.::..::.:: 2: Ute ient HTE 
5999-01-070-8506 28480 EXTRACTOR, ЕГЕСТВІСА............................................. HTE 
5962-01-110-2e60 28480 |1820-1281 MICROCIRCUIT 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5962-01-092-6619 
5962-01-027-6863 


5962-01-031-7030 
5962-01-039-6395 
5962-01-058-1539 
5962-01-026-6055 


5962-01-047-0105 
5962-01-077-2380 


5315-01-081-0476 
5315-01-013-3933 
5905-00-479-3990 
5905-00-432-0401 
5905-00-432-0380 
5961-00-451-8685 
5935-01-058-1258 
5935-01-082-6048 
6625-01-113-8608 


5910-00-477-8011 


5910-00-952-643 

5950-00-455-0183 
5999-01-021-8071 
5962-01-109-9731 
5962-01-109-9745 
5962-01-027-6863 


5962-01-105-6384 
5962-01-031-7030 


5962-01-069-9691 


5962-01-058-1539 


5962-01-033-5500 
5962-00-378-0216 


5962-01-034-9832 


5962-01-109-974 
5962-01-058-4866 


5962-01-110-2822 
5962-01-056-7349 
5962-01-092-6619 
5962-01-050-0918 


5962-01-077-2380 


(5) 


PART 
NUMBER 


1820-1202 
M38510/300038 


SN74LS245N 
SNC54LS240J- 
00 

5000-9043 
1480-0116 
ВМС55К1002Ғ% 


ТМ 9-4931-509-34Р 


(6) 
DESCRIPTION 


MICROCIRCUIT, DIGITA... 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА.................................................. НТЕ 


MICROCIRCUIT, ОІСІТА.................................................. НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА.................................................. НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА..............................................; НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА................................................. НТЕ 


MICROCIRCUIT, ОІСІТА.................................................. НТЕ 
MICROCIRCUIT, ИМЕАН.....................4......... НТЕ 


РІМ; ареста прав таг conus Елен ытты ЗА. HTE 
PIN, GROOVED, НЕАРІЕ5............................................ HTE 
RESISTOR FIXED, РИМ зол ление HTE 


5 RESISTOR, FIXED, FILM.... „НТЕ 


ВМС55К1000Ғ% 
1901-0535 
1200-0525 
1200-0552 
05355-60008 


8121М2117ХН0 
103М 
C821PE101G 


1820-1196 
М38510/301038 
ЕВ 

1820-1282 
775726 
1820-1202 
М38510/307018 


RESISTOR; FIXED, FILM аараан: HTE 
SEMICONDUCTOR ОЕМІС................ нн НТЕ 
SOGKET; PLUG-IN ELEG: iiei 0 00000 HTE 
SOCKET, PLUG-IN АЕС. HTE 
CIRCUIT CARD ASSEMB DECODER/ASSEMBLY АЗ HTE 
CONSISTING OF 

CAPACITOR, FIXED, СЕВ............................................... HTE 


CAPACTOR, FIXED, МС... HTE 
COIL, RADIO ЕВЕОПЕМС.. HH HTE 
EXTRACTOR, ЕГЕСТВІСА............................................. HTE 
MICROCIRCUIT 

MICROCIRCUIT 

MICROCIRCUIT, DIGITA 


MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 


MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 


MICROCIRCUIT 
MICROCIRCUIT, DIGITA 


MICROCIRCUIT 
MICROCIRCUIT, DIGITA... 
MICROCIRCUIT, DIGITA 
MICROCIRCUIT, DIGITA 


MICROCIRCUIT, ЦМЕАВ................................................. HTE 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5315-01-081-0476 
5315-01-013-3933 
5905-00-432-0380 
5905-00-250-5986 
5905-00-479-3990 
5905-00-189-1218 
5935-00-481-4141 


6625-01-113-8616 
5910-00-477-8011 


5910-01-111-1289 
5910-00-348-261 

5910-00-403-2449 
5950-00-455-0183 
5999-01-021-8069 
5962-01-093-6939 
5962-01-110-2823 
5962-01-109-9775 
5962-01-092-6619 
5962-01-030-3146 


5962-01-027-6863 
5962-01-026-2493 
5962-01-058-1539 
5962-01-034-9832 
5962-01-068-1038 
5962-01-047-7401 


5315-01-081-0476 
5315-01-013-3933 


5935-01-074-1756 


6625-01-113-861 


5910-00-477-8011 


591C-00-010-871 

5950-00-455-0183 
5999-01-021-8070 
5962-01-093-6941 


TM 9-4931-509-34P 
(5) (6) 
DESCRIPTION 


PART 
NUMBER 


5000-9043 


b RESISTOR; FIXED; Е М... ტ“ტ"''''”''" HTE 
$ RESISTOR, FIXED, РІШМ................................................. HTE 
280044Р11 SOCKET, PEUG-IN.ELEG:........ зана rena HTE 


05355-60009 CIRCUIT CARD ASSEMB INTERFACE ASSEMBLY А9.....НТЕ 
CONSISTING OF 

GAPACITOR;,-FIXED; GER... edet eere HTE 

103H 

0160-0570 CAPACITOR; FIXED; СЕН 0 аб нл HTE 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ............................................... HTE 
CAPACITOR, FIXED, ЕІЕ............................а нн HTE 
COIL, RADIO ЕВЕОПЕМС.. HH HTE 
EXTRACTOR, ЕГЕСТВІСА............................................... НТЕ 
INTEGRATED СВСОП. el HTE 
MICROCIRCUIT 
MICROCIRCUIT 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА.................................................. НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА.......... ння НТЕ 


MICROCIRCUIT, ОІСІТА..............................................; НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА.................................................. НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА: а tee НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА..............................................; НТЕ 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА. аа HTE 
MICROCIRCUIT, ОІСІТА..............................................; HTE 
РИМ CM M EC HTE 
PIN, GROOVED, HADLES .............................................! HTE 
b RESISTOR; FIXED; FILM: u. uu дер """“”“”““"“"“””'”'/" HTE 
SENICOKDUCTOR РЕХІС............................................... НТЕ 


ЗОСКЕТ, PLUG-IN; ELEC ii зет irren uec tete HTE 
1200-0474 SOCKET, РибмЕЕС ს”'"''"""”ს"') HTE 


05355-60010 | CIRCUIT CARC ASSENB А10.......................................... HTE 
CONSISTING OF 


COIL, RADIO ЕВЕОПЕКС ПЛ HTE 
EXTRACTOR, ЕГЕСТВІСА.............................................. НТЕ 
1820-1442 INTEGRATED'CIRGULT..:. ا ا‎ анна НТЕ 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5962-01-109-9775 
5962-01-109-9731 
5962-01-109-974 

5962-01-092-6619 
5962-01-110-2816 
5962-01-058-1539 


5962-01-031-7030 


5962-01-027-6863 


5962-00-148-8184 
5315-01-081-0476 
5315-01-013-3933 
5905-01-064-4651 
5905-01-014-9799 
5905-01-042-5564 


6625-01-113-8618 


5910-00-477-8011 


5910-01-089-063 
5950-00-150-0943 
5950-00-031-455 
5999-01-087-3136 
5962-01-072-408 
5962-00-628-8129 
5315-01-081-0476 
5315-01-013-3933 
5935-01-069-144 
5905-01-042-5564 
5905-00-285-0426 


5905-00-270-1403 
5905-00-140-7182 
5905-00-430-1509 
5905-00-451-7275 
5905-00-432-0405 
5905-00-420-7130 
5905-00-432-9150 
5905-00-432-9149 
5505-00-432-0401 


(5) 


PART 
NUMBER 


1820-1430 


5000-9043 
1480-0116 


RLROSCS1R1F 


C5355-6001 1 


103M 
1960336X000K 
22728-6200 
М575084-12 
5040-6848 
1820-2112 
1820-0982 
5000-9043 
1480-0116 
CD-700141 
RLROSCSRLIF 
RNC50K1000F1 
RNC55K1620F1 
RNC55K1471F1 
RNC55K4641F1 
RNC55K7500F1 
RNC55K2370F1 
RNC55K6811F§ 
RNC55K2151F1 
0698-3152 
RNC55K2611F1 
RNCSKZ610FS 


MICROCIRCUIT.... 
MICROCIRCUIT.... 


(6) 
DESCRIPTION 


TM 9-4931-509-34P 


MICROCIRCUIT, ЦМЕАЋ, ПЛ HTE 
ასს” аа аа они debe А ИНЕ СЕКСИ НТЕ 
PIN, GROOVED, НЕАРІЕЗ.............................................| HTE 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR; FIXED; ЕШМ: 1 ы лер ады HTE 
RESISTOR, FIXED; FILM secon 1 аи и ни HTE 


„НТЕ 


CIRCUIT CARD ASSEMB SIGNAL SWITCH ASSEMBLY 

ასა. а оба AE A N НТЕ 
CONSISTING OF 

8121H112X7RQ CAPACITOR, FIXED, СВ HTE 


CAPACITOR, FIXED, НЕ HTE 
COIL, RADIO FREQUENC.... 
COIL, RADIO FREQUENC.... 
EXTRACTOR, ELECTRICA.. 
MICROCIRCUIT, DIGITA... 


PIN, GROOVED, HEADLES 


RECEPTACLE 


RESISTOR, FIXED, FILM. 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM.... 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 
RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR FIXED, FILM: u uu un "ე НТЕ 
RNCSSK2001FSRESISTOR, FDED, РИМ, HH HTE 


Š 
о 


4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
3 
3 
5 
2 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 


SECTION II 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5905-00-232-9844 
5905-00-233-0040 
5905-00-998-1795 
5905-00-432-0394 
5905-00-112-2174 
5905-01-040-2664 
5905-00-139-1674 
5905-00-233-0054 
5905-00-138-6998 
5905-00-432-0422 
5905-00-211-1396 
5905-00-432-0380 
5905-00-284-6053 
5905-00-105-1774 
5961-00-892-8706 
5961-00-103-3981 
5961-00-401-050 


6625-01-113-8619 


5340-01-062-1788 
5935-01-087-9392 
5935-01-042-5142 
5962-01-027-6863 


5905-01-008-5978 
5961-00-451-8685 
5935-01-048-9211 
5930-01-091-3651 


6625-01-142-960 


5935-01-082-5140 
5935-00-777-6395 
5935-01-087-843 

5935-00-372-1963 
5935-00-138-5209 
5962-00-378-007 

6625-00-438-3765 
5935-01-058-0776 


6625-01-113-859 


(5) 


PART 
NUMBER 


RNC55K21 RSF) 
RNC55K28R7F, 
0757-0416 
RNC55K1622F1 
RC55K51R11F1 
RNC55K34R8F, 
RNC55K1101F1 
RNC55KA42R2F 
RNC55K3830F1 
RNC55K5111F§ 
RNC55K1470F1 
RNC55K1000F1 
RNC55K90R9F, 
2100-2489 
00247 

2N3644 
1854-0345 


05355-60012 


1530-1098 
1251-1626 
57-20240-2(38 
M38510/300034 
CB 

1810-0136 
1901-0535 
1200-0487 
3101-1860 


05355-60013 


1251-2915 
57-10500-375 
1251-2035 
252-22-30-300 
252-15-30-008 
UA7815UC 
1251-1115 
1200-0548 


05355-60014 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXEC, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

RESISTOR, FIXED, FILM.... «М: 
RESISTOR,. FIXED, FILM... eot В 
RESISTOR, FIXED; FILM "ს : 
RESISTOR, VARIABLE Р 
TRANSISTOR. uk 
TRANSISTOR: since rong e ose дал ана 
TRANSISTOR: 00 


CIRCUIT CARD ASSEMB HP-1B INPUT ASSEMBLY А12. 
CONSISTING OF 

CLEVIS, ROD END 

CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ. 

CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ. 

MICROCIRCUIT, DIGITA 


RESISTOR NETWORK, БІ.............. He HTE 
SEMICOODUCTCR ОЕМІС................ He HTE 
SOCKET, PLUG-IN ELEC.. 


CIRCUIT CARD ASSEMB MOTHERBOARD АТЗ 
CONSISTING OF 

CONNECTOR, ЕГЕСТВІСА............................................ HTE 
CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ. ..HTE 
CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ.............................................1 НТЕ 
CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ............................................1 НТЕ 
CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ. 5 ..HTE 
MICROCIRCUIT, LINEAR 

POLARIZING KEY. о icem ete даа телен HTE 
SOGKET; PLUG-IN ELEG.......... tenete HTE 


OSCILLATOR SUBASSEM VOLTAGE CONTROL OSCILLATOR 
ur CD THEE HTE 


SECTION II TM 9-4931-509-34P 


(2) (3) (5) (6) 
(a) NATIONAL DESCRIPTION 
FIG |ІТЕМ| SMR STOCK PART 
МО. | NO. | CODE NUMBER NUMBER 


CONSISTING OF 
5910-00-477-8011| 72982 |8121М112Х7ТҢ CAPACITOR, FIXED, СЕЕВВ RR HTE 
0103M 
5599-00-165-04 | 28480 |1251-1556 CONTACT ELECTRICAL............. eese HTE 
5905-00-284-6053| 81349 |RNC55K90R9FB RESISTOR, FIXED, ПМ HTE 
RLROSC51R1FR RESISTOR, FIXED, FILM.... .HTE 
5905-01-017-3150| 81349 |RLROSC4640FR RESISTOR, FIXED, ПМ HTE 


SECTION II 


(2) (3) 
(a) NATIONAL 
FIG |ITEM| SMR STOCK 
МО. | МО. | CODE NUMBER 


6625-00-818-5974 
5910-00-234-981 
5910-00-804-7566 
5935-00-988-7758 
5935-00-009-137 
5935-00-777-6395 
5935-00-897-9351 
5340-01-046-5733 
6625-00-974-6089 
5305-01-042-7526 


4931-01-124-4442 


5910-00-348-261 

5910-00-784-4531 
5910-00-113-5475 
5910-01-032-1819 
5905-00-110-0388 
5905-00-141-0743 
5905-00-909-3964 
5905-00-114-0708 
5905-00-141-1131 
5905-00-189-2454 
5561-00-790-7834 
5961-00-350-8299 
5961-00-926-023 


4931-01-123-8748 


5910-00-852-2655 


5905-00-133-0440 
5503-00-232-7800 


(5) 


PART 
NUMBER 


5040-0185 
5C11B75 
CK70AW 102M 
1250-0102 
1251-2214 
57-10500-375 
30384-1 
08621-20051 
1120-0143 
08621-20052 


59992-91059 


0160-3878 
TA0-05MFD 
М39003/01-300Б 
292Р10452 
RCRO7G104JS 
RCRO7G392JS 
083045 
RCRO7G202JS 
RCR07G910JS 
RNC60K1004F$ 
1901-0376 
2N5245 
JAN2N2369A 


59992-91083 
0140-0202 
0160-0196 


PKC60K1960F§ 


TM 9-4931-509-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE U/MUNIT 


GROUP 7025 

VIOEO AMPLIFIER 

KE7-59992A (28480) 
MAINFRAME 
CONSISTING OF 


BEZEL- METER; CONVERT. Ласер 'ოკ"'""” "" HTH 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ аа НТН 
CAPACITOR, FIXED, СЕН...........аа.. а ааа аа та. рə НТН 
CONNECTOR, ELECTRICA „НТН 
CONNECTOR, RECEPTACL ..НТН 
CONNECTO, ВЕСЕРТАСІ .............................................. НТН 
CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ ........................................... НТН 
HANOLE, DRAWER LATCH ..HTH 
METER, OUTPUT 

SCREW, EXTERNALL ВЕ... HTH 


CIRCUIT CARD АЗЅЕМВ................................................. HTH 
CONSISTING OF 

CAPACITOR, FIXED, СЕВ ааа HTH 

CAPACITOR, FIXED, СЕН: ””'”ო ” " " “იუ HTH 

CAPACITOR, FIXED, НЕ НТН 

CAPACITOR, FIXED, МАЦА HTH 

RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HTH 

RESISTOR; FIXED; ССМРА 0 0 000008 HTH 

RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HTH 

RESISTOR, FIXE, СОМР..... 

RESISTOR, FIXE, СОМР.. 

RESISTOR, FIXED, FILM.... 

SEMICONDUCTOR DEVC 


CIRCUIT CARC ASSEMB A2 

CONSISTING OF 
CAPACITOR, FIXED, МІС........................... НТН 
CAPACITOR; FIXED, МІС... 0 0 0 00007 НТН 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HTH 
RESISTOR, FIXED, СОМР............................................... HTH 
RESISTOR; FIXED; FILM ier e erae іх НТН 


£ о = = = со — = Е k 009 ок 


го — 


SECTION II TM 9-4931-509-34P 
(3) (5) (6) 


NATIONAL DESCRIPTION 
STOCK PART 
NUMBER NUMBER 


5905-00-452-074881349| RNC600K120FS|RESISTOR FIXED, FILM.... 
RNC60K1690FSRESISTOR, FIXED, FILM... 
RNC60K1000FS [RESISTOR, FIXED, FILM... 


5CZ5U105X0 
050C5 


TE1162 
0180-0105 
VC9GW 
557-023СОРО-101 
RCRO7G103J 


C683-2225 
5961-00-950-164781349| JAN2N869A |ТҺАМБІБТОВ...........л е HTH 
4931-01-124-68058480 | 59992-91061 |CIRCUIT САНС АЅЅЕМВ АА........................................................ HTH 


0180-0045 
0180-0094 
0180-0114 
0180-0212 
М575084-6 
1205-0012 


аа а чый, аа 


2100-0331 
1М5244В 
5961-00-451-868р28480| 1901-0535 


1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
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SECTION II 


(2) 
SMR 
CODE 


(a) 
FIG |ITEM 
NO. | NO. 


(3) 
NATIONAL 


STOCK 
NUMBER 


5961-00-962-521828480 


4931-01-126-680428480 


5910-00-4T7-801/1 72982 
5910-00-572-550 у 72982 
5910-00-134-0621 81349 
5950-00-893-865р96906 
5905-00-105-776881349 
5505-00-119-885p81349 
SSG-00-141-1188 81349 
5905-00-442-9356 81349 
5905-00-909-383401121 
5905-00-096-416/ 81349 
5905-00-554-873p81349 


5905-00-721-373881349 


ТМ 9-4931-509-34Р 
(5) (6) 
DESCRIPTION 


PART 
NUMBER 


1853-0001 


59992-91079 


RCR07G561 JS|RESISTOR, FIXED, СОМР................. ааа HTH 
RCR07G112JS|RESTISTOR, FIXED, СОМР................ аа НТН 
RCR07G101JS|RESISTOR, FIXED, СОМР.............. ааа HTH 
RCR07G24JS |RESISTOR, FIXED, COMP 

CB5105 RESISTOR, FIXED, COMP 

RNC551620FS |RESISTOR, FIXED.FILM........................... nm HTH 
RNC556190FS |RESISTOR, FIXED, ПМ HTH 


RNC55K68R1FS |RESISTOR, FIXED, РІШМ................................................. а. HTH 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-001-29 
5905-00-004-61 
5905-00-004-61 
5905-00-004-61 
5905-00-004-61 
5905-00-004-61 
5905-00-004-6118 
5905-00-004-6121 
5905-00-004-6121 
5905-00-004-6121 
5905-00-004-6121 
5905-00-005-2891 
5905-00-005-2891 
5962-00-006-4521 
5901-00-007-1990 
5905-00-007-1990 
5905-00-007-1993 
5905-00-007-1994 
5910-00-007-2002 
5910-00-007-2002 
5900-00-007-2004 
5962-00-007-2044 
5910-00-007-3974 
5910-00-007-3974 
5961-00-007-7672 
5961-00-007-7672 
5961-00-007-9067 
5961-00-007-9067 
5935-00-009-1317 
5910-00-010-8159 


15 
18 
18 
18 
18 
18 


5910-00-010-B159 
5910-00-010-8159 
5910-00-010-8159 
5910-00-010-8159 
5910-00-010-8717 
5910-00-010-8717 
5910-00-010-8717 
5910-00-010-8717 
5910-00-010-8717 
5910-00-010-8717 
5910-00-010-8717 
5910-00-010-6717 
5910-00-010-8717 
5910-00-010-8717 


5930-00-020-5162 
5950-00-031-4557 
5950-00-031-4557 
5950-00-031-4557 
5950-00-031-4557 
5950-00-031-4568 
5950-00-031-4568 
5950-00-035-4413 
5950-00-035-4416 
5950-00-035-4416 
5950-00-035-4419 
5950-00-035-4425 
5910-00-048-6925 
5960-00-050-4588 
5910-00-050-5056 
5950-00-055-3592 
5910-00-058-7916 
5910-00-061-7038 
5961-00-062-3133 
5910-00-064-2919 
5910-00-064-2919 
5910-00-064-2919 
5935-00-068-3546 
5935-00-068-3546 
5950-00-075-9144 
5910-00-075-9238 
5910-00-080-1890 
5910-00-080-1890 
5910-00-081-0274 
5910-00-081-0274 
5910-00-082-5119 
5910-00-082-5119 
5910-00-082-5119 
5962-00-086-5761 
5910-00-087-0816 
5905-00-096-4167 
5905-00-096-4167 


FIGURE 


NO. 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 
STOCK NUMBER 


ITEM 
NO. 


180 
580 
200 
150 
290 
190 
220 
180 
130 
200 


49 


5905-00-096-4167 
5905-00-096-4167 
5905-00-096-4167 
5961-00-103-3981 
5961-00-103-3981 
5905-00-104-8362 
5905-00-104-8369 
5905-00-104-8370 
5905-00-104-8370 
5905-00-105-1774 
5905-00-105-1774 
5905-00-105-1774 
5905-00-105-1774 
5905-00-105-7768 
5961-00-105-8867 
5905-00-106-1356 
5905-00-106-1356 
5905-00-106-1356 
5905-00-106-3666 
5905-00-106-3666 
5905-00-106-3666 
5905-00-106-3666 
5905-00-106-3666 
5905-00-106-3666 
5905-00-106-3666 
5905-00-106-3666 
5905-00-106-9356 
5905-00-106-9356 
5905-00-106-9356 
5905-00-106-9357 
5905-00-106-9357 
5905-00-107-0656 
5905-00-107-0656 
5905-00-110-0388 
5961-00-110-0921 


5961-00-110-0921 
5905-00-110-7620 
5905-00-110-7620 
5905-00-110-7620 
5905-00-110-7620 
5905-00-110-7620 
5905-00-110-7620 
5905-00-110-7620 
5905-00-110-7622 
5905-00-111-16T9 
5905-00-111-1679 
5905-00-11i-1679 

5905-00-111-1679 
5905-00-111-1679 
5905-00-111-1679 
5905-00-111-1686 
5905-00-111-4727 
5905-00-111-4845 
5905-00-111-4845 
5905-00-111-4845 
5905-00-111-4845 
5905-00-111-4845 
5905-00-112-0972 
5905-00-112-0972 
5905-00-112-0985 
5905-00-112-0985 
5905-00-112-0985 
5905-00-112-0985 
5905-00-112-2174 
5905-00-112-2174 
5905-00-112-2174 
5905-00-112-2174 
5905-00-112-2174 
5905-00-112-2174 
5905-00-112-2174 
5905-00-112-2174 
5905-00-112-2174 
5905-00-112-7183 
5905-00-113-3613 
5905-00-113-3613 
5910-00-113-5475 
5910-00-113-5475 
5910-00-113-5499 
5905-00-114-0708 
5905-00-114-0708 


TM 9-4931-509-3P 


NO. 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-114-0708 
5905-00-114-0708 
5905-00-114-0708 
5905-00-114-0708 
5905-00-114-0708 
5905-00-114-0708 
5905-00-114-0708 
5905-00-114-0708 
5905-00-114-0710 
5905-00-114-0711 
5905-00-114-0711 
5905-00-114-5343 
5905-00-114-5344 
5905-00-115-2262 
5905-00-115-7158 
5905-00-116-2394 
5905-00-116-2394 
5905-00-116-2394 
5905-00-116-2394 
5905-00-116-2394 
5905-00-116-2394 
5905-00-116-2394 
5905-00-116-8554 
5905-00-116-8554 
5905-00-116-8555 
5905-00-116-8555 
5910-00-118-1125 
5910-00-118-7902 
5905-00-119-3503 
5905-00-119-3503 
5905-00-119-3503 
5905-00-119-8768 
5905-00-119-8768 
5905-00-119-8855 
5905-00-119-8855 
5905-00-119-8855 
5905-00-119-8855 
5905-00-120-9154 
5905-00-120-9154 


5905-00-120-9154 
5905-00-120-9154 
5905-00-120-9154 
5905-00-121-9919 
5905-00-121-9920 
5905-00-121-9920 
5905-00-121-9932 
5905-00-126-6692 
5905-00-126-6692 
5910-00-129-3152 
5905-00-131-8907 
5905-00-131-9729 
5905-00-133-0440 
5905-00-133-0440 
5910-00-134-0621 
5910-00-134-0621 
5910-00-134-0621 
5905-00-135-6045 
5905-00-135-6046 
5905-00-135-6046 
5905-00-136-3890 
5905-00-136-7103 
5905-00-136-8405 
5905-00-136-8406 
5905-00-136-8406 
5905-00-136-8406 
5905-00-136-8430 
5905-00-137-4508 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5961-00-137-4608 
5910-00-137-4677 
5950-00-138-1356 


FIGURE 
NO. 


mere 


= 


[99] 


со 
со со © со ~ — NI در رن‎ OO сло 


10 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


ITEM 
NO. 


50 


STOCK NUMBER 


5905-00-138-3398 
5905-00-138-3408 
5910-00-138-3414 
5905-00-138-5086 
5935-00-138-5209 
5905-00-138-6996 
5905-00-138-6998 
5905-00-138-6998 
5905-00-139-1674 
5905-00-139-1674 
5905-00-139-1674 
5905-00-139-1674 
5905-00-139-1675 
5905-00-139-1676 
5905-00-139-1676 
5905-00-139-1676 
5961-00-139-1960 
5905-00-139-2270 
5905-00-139-2305 
5905-00-139-2306 
5905-00-139-2307 
5905-00-140-7143 
5905-00-140-7182 
5905-00-140-7182 
5905-00-140-7182 
5905-00-140-7182 
5905-00-140-7182 
5905-00-140-7182 
5905-00-141-0742 
5905-00-141-0742 
5905-00-141-0742 
5905-00-141-0743 
5905-00-141-0743 
5905-00-14-0743 

5905-00-141-0743 
5905-00-141-0744 
5905-00-141-1131 
5905-00-141-1132 
5905-00-141-1132 
5905-00-141-1132 
5905-00-141-1176 
5905-00-141-1183 
5905-00-141-1183 
5905-00-141-1183 
5962-00-141-8299 

5910-00-144-4381 

5910-00-144-4381 

5910-00-144-4383 
5910-00-144-4383 
5961-00-146-8292 
5905-00-147-4246 
5962-00-147-4493 
5905-00-147-9850 
5905-00-148-4572 
5962-00-148-8184 
5950-00-150-0943 
5950-00-150-0943 
5950-00-150-0943 
5910-00-153-8863 
5910-00-153-8863 
5905-00-156-6558 
5920-00-156-7375 
5962-00-162-7342 
5962-00-162-7342 
5935-00-163-3928 
5962-00-163-4122 
5999-00-165-0403 
5999-00-165-0403 
5905-00-170-3842 
5905-00-170-3842 
5905-00-172-1206 
5905-00-172-1207 
5910-00-172-3138 
5910-00-172-3138 
5910-00-172-3138 
5962-00-172-4913 
5910-00-185-9045 
6625-00-187-0465 
6625-00-187-0475 
6625-00-187-0476 


TM 9-4931-509-34P 


FIGURE 
NO. 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5962-00-189-0268 
5905-00-189-1218 
5905-00-189-1218 
5905-00-189-2454 
5905-00-189-2454 
5905-00-194-1695 
5905-00-196-6868 
5905-00-199-6378 
5905-00-199-6397 
5905-00-199-6397 
5905-00-204-7517 
5905-00-208-4293 
5905-00-208-4293 
5905-00-208-4293 
5905-00-208-4293 
5905-00-208-4293 
5905-00-208-4786 
5905-00-208-4786 
5910-00-211-1261 

5910-00-211-1261 

5905-00-211-1396 
5905-00-211-1396 
5961-00-222-6451 

5962-00-223-1898 
5962-00-223-1898 
5962-00-223-1898 
5905-00-228-5506 
5310-00-230-7343 
5905-00-231-2917 
5905-00-232-7800 
5905-00-232-7800 
6625-00-232-9543 
6625-00-232-9548 
5905-00-232-9844 
5905-00-233-0040 
5905-00-233-0040 
5905-00-233-0054 
5905-00-233-0060 
5905-00-233-0852 
5905-00-233-0856 
5935-00-233-0857 
5905-00-233-9157 
5910-00-234-9817 
5910-00-234-9817 
5910-00-234-9817 
5910-00-234-9817 
5920-00-236-8591 

5920-00-236-8591 

6625-00-231-8609 
6625-00-237-8610 
6625-00-237-8611 

6625-00-237-8613 
6625-00-237-8725 
6625-00-237-8726 
6625-00-237-8740 
6625-00-237-8743 
6625-00-237-8745 
6625-00-237-8747 
5905-00-243-1450 
5905-00-243-2199 
5905-00-243-2199 
5905-00-243-5622 
5910-00-244-7164 
5910-00-244-7171 

5910-00-244-7171 

5910-00-244-7171 

5905-00-246-8637 
5905-00-247-2078 
5910-00-247-6849 
5905-00-250-5986 
5905-00-250-6220 
5905-00-250-6220 
5905-00-254-3273 
5905-00-255-3699 
5905-00-255-3700 
5910-00-255-3735 
5910-00-255-3739 
5950-00-256-8991 

5905-00-256-8993 
5962-00-256-9370 


FIGURE 
NO. 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


ITEM 
NO. 


70 
280 


51 


STOCK NUMBER 


5962-00-256-9370 
5905-00-257-9215 
5962-00-257-9226 
5962-00-257-9226 
5962-00-257-9226 
5905-00-258-5418 
5905-00-258-5418 
5910-00-260-4311 
5962-00-264-3560 
5905-00-264-4027 
5905-00-264-4027 
5905-00-264-4330 
5935-00-267-2973 
5935-00-267-2973 
5905-00-270-1325 
5905-00-270-1400 
5905-00-270-1403 
5905-00-270-1403 
5905-00-270-4960 
5905-00-270-4961 
5905-00-270-4961 
5905-00-270-4961 
5905-00-270-4961 
5905-00-270-4961 
5999-00-274-3434 
5920-00-280-3178 
5905-00-284-603 

5905-00-284-6053 
5905-00-284-6053 
5905-00-284-6053 
5905-00-284-6053 
5962-00-284-6640 
5962-00-284-6640 
5962-00-284-6649 
5962-00-284-6649 
5905-00-284-8250 
5905-00-285-0426 
5905-00-26-0426 

5905-00-285-0426 
5905-00-307-4104 
5905-00-308-6307 
5905-00-308-6307 
5905-00-308-7847 
5905-00-309-7852 
5950-00-309-7904 
5962-00-318-2223 
5962-00-318-2223 
5962-00-318-2223 
5962-00-318-2224 

5962-00-318-2224 
5962-00-324-2908 
5962-00-324-2909 
5935-00-325-4163 
5950-00-328-3908 
5950-00-328-3908 
5950-00-328-3908 
5950-00-328-3908 
5950-00-328-3908 
5905-00-337-7360 
5905-00-337-7360 

5905-00-337-7360 
5905-00-337-7360 
5905-00-339-7209 
5962-00-341-0544 
5962-00-341-0544 
5962-00-348-2541 
5962-00-348-2541 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5910-00-348-2617 
5905-00-348-2713 
5905-00-348-2713 


ТМ 9-4931-509-34Р 


мо. 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-348-2713 
5962-00-348-2717 
5962-00-348-3504 
5961-00-350-2205 
5961-00-350-8299 
5961-00-350-8299 
5962-00-361-8648 
5962-00-365-5720 
5962-00-365-5728 
5962-00-365-5977 
6625-00-367-7629 
5905-00-369-6931 
5962-00-369-7607 
5962-00-369-7607 
5962-00-369-7641 
5962-00-369-7739 
5962-00-369-7739 
5962-00-369-7739 
5962-00-369-7739 
5962-00-369-9839 
5935-00-372-1963 
5935-00-372-1963 
5935-00-372-1963 
5962-00-378-0077 
5962-00-378-0077 
5962-00-378-0216 
5962-00-378-0220 
5962-00-390-7958 
5962-00-390-7958 
5962-00-390-7958 
5962-00-390-7970 
5962-00-390-7970 
5962-00-390-7970 
5962-00-390-8013 
6625-00-395-6671 
5962-00-396-2262 
5962-00-396-2262 
5962-00-396-2262 
5962-00-398-0872 
5961-00-401-0507 
5961-00-401-0507 
5961-00-401-0507 
5961-00-401-0507 
5961-00-401-0507 
5961-00-401-0507 
5355-00-401-3236 
5905-00-401-7427 
5905-00-401-7428 
5905-00-401-7431 
5910-00-403-2449 
5910-00-403-2449 
5910-00-403-2449 
5905-00-404-9122 
5961-00-405-1169 
5905-00-405-1341 
5905-00-405-1341 
5905-00-407-0082 
5905-00-407-0088 
5905-00-407-2402 
5905-00-407-2402 
5905-00-407-2402 
5310-00-407-5565 
5310-00-407-8548 
5961-00-408-9789 
5905-00-409-3415 
5905-00-409-3415 
5905-00-410-1313 
5910-00-410-2393 
5905-00-410-2525 
5910-00-411-3606 
5905-00-412-0758 
5905-00-412-0758 
5905-00-412-0758 
5905-00-412-0758 
5905-00-412-4047 
5935-00-415-3651 
5905-00-415-6002 
5905-00-420-7126 
5905-00-420-7126 
5905-00-420-7127 
5905-00-420-7128 


FIGURE 
NO. 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


ITEM 
NO. 


52 


STOCK NUMBER 


5905-00-420-7130 
5905-00-425-1911 
5905-00-425-1911 
5905-00-425-1911 
5905-00-425-1911 
5905-00-426-7133 
5962-00-427-0482 
5962-00-427-1053 
5962-00-427-1057 
5935-00-428-2944 
5905-00-428-7083 
5962-00-428-7318 
5962-00-426-7318 
5962-00-428-7318 
5962-00-428-7318 
5962-00-428-7318 
5962-00-428-7809 
5962-00-428-9672 
5962-00-428-9672 
5962-00-428-9672 
5905-00-430-1509 
5905-00-430-1509 
5910-00-430-5617 
5910-00-430-5622 
5910-00-430-5622 
5910-00-430-5628 
5910-00-430-5628 
5910-00-430-5647 
5910-00-430-5647 
5910-00-430-5674 
5910-00-430-5947 
5910-00-430-5999 
5910-00-430-6017 
5910-00-430-6036 
5910-00-430-6036 
5910-00-430-6036 
5910-00-430-6036 
5930-00-430-6506 
5950-00-431-3199 
5950-00-431-3203 
5950-00-431-3211 
5905-00-431-5163 
5905-00-431-5163 
5905-00-431-7825 
5905-00-431-7825 
5905-00-431-7825 
5905-00-431-7827 
5905-00-431-7827 
5905-00-431-7828 
5905-00-431-7828 
5905-00-431-7832 
5905-00-432-0380 
5905-00-432-0380 
5905-00-432-0380 
5905-00-432-0380 
5905-00-432-0380 
5905-00-432-0380 
5905-00-432-0381 
5905-00-432-0381 
5905-00-432-0381 
5905-00-432-0381 
5905-00-432-0381 
5905-00-432-0381 
5905-00-432-038 

5905-00-432-0387 
5905-00-432-0394 
5905-00-432-0400 
5905-00-432-0400 
5905-00-432-0401 
5905-00-432-0401 
5905-00-432-0401 
5905-00-432-0401 
5905-00-432-0401 
5905-00-432-0401 
5905-00-432-0101 

5905-00-432-0401 
5905-00-432-0402 
5905-00-432-0402 
5905-00-432-0402 
5905-00-432-0402 


TM 9-4931-509-34P 


NO. 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-432-0402 
5905-00-432-0405 
5905-00-432-0408 
5905-00-432-0408 
5905-00-432-0408 
5905-00-432-0408 
5905-00-432-0415 
5905-00-432-0419 
5905-00-432-0419 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0422 
5905-00-432-0423 
5905-00-432-0423 
5905-00-432-0431 
5905-00-432-0431 
5905-00-432-0432 
5905-00-432-6373 
5905-00-432-6380 
5905-00-432-6384 
5905-00-432-6384 
5905-00-432-6384 
5905-00-432-6384 
5905-00-432-6388 
5905-00-432-6388 
5905-00-432-6389 
5905-00-432-6389 
5935-00-432-6389 
5905-00-432-6389 
5905-00-432-9149 
5905-00-432-9150 
5905-00-432-9151 
5905-00-432-9152 
5905-00-432-9152 
5905-00-432-9152 
5905-00-432-9152 
5905-00-433-6207 
5962-00-434-1674 
5962-00-434-1705 
5962-00-434-1705 
6625-00-434-3251 
5905-00-434-8840 
5905-00-435-1718 
5910-00-437-7645 
6625-00-438-3765 
5310-00-439-5935 
5905-00-442-9356 
5905-00-444-5546 
5905-00-444-5551 
5910-00-444-6642 
5910-00-444-6642 
5961-00-444-6667 
5961-00-444-6688 
5905-00-445-6535 
5935-00-446-8768 
5905-00-451-7275 
5905-00-451-7275 
5905-00-451-7275 
5905-00-451-7275 
5905-00-451-7275 
5961-00-451-8685 
5961-00-451-8685 
5961-00-451-8685 
5961-00-451-8685 
5961-00-451-8685 
5961-00-451-8685 
5961-00-451-8685 
5905-00-452-0736 
5905-00-452-0736 
5905-00-452-0743 
5905-00-452-0743 
5905-00-452-0747 
5910-00-455-0119 


FIGURE 
NO. 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


ITEM 
NO. 


140 
200 
310 
250 
180 
180 


53 


STOCK NUMBER 


5950-00-455-0183 
5950-00-455-0 83 

5950-00-455-0183 
5950-00-455-0183 
5950-00-455-0183 
5950-00-455-0183 
5950-00-455-0183 
5950-00-455-0183 
5905-00-455-4403 
5905-00-455-4403 
5905-00-466-1218 
5905-00-466-1416 
5310-00-469-442 

5905-00-470-7377 
5905-00-470-7377 
5905-00-470-7377 
5905-00-470-7377 
5961-00-471-2984 
5961-00-471-2987 
5961-00-471-2987 
5905-00-476-5797 
5905-00-476-5797 
5962-00-476-8339 
5961-00-477-1095 
5961-00-477-1095 
5962-00-477-7461 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 

5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5910-00-477-8011 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-479-3990 
5905-00-481-1329 
5905-00-481-1329 
5935-00-481-4141 
5935-00-481-4141 
5935-00-481-4141 
5935-00-481-4141 
5935-00-481-4141 
5910-00-481-8507 
5910-00-481-8507 
5910-00-481-8507 
5905-00-485-2918 
5905-00-491-1984 
5961-00-493-0788 
5905-00-493-5249 
5910-00-495-0042 
5910-00-495-0042 
5910-00-495-0042 
5910-00-495-0042 
5910-00-495-0042 
5950-00-496-9306 


ТМ 9-4931-509-34Р 


FIGURE 
NO. 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5950-00-496-9306 
5910-00-457-7598 
5910-00-497-8921 

5995-00-503-7441 

5962-00-506-6345 
5905-00-506-6618 
5905-00-506-6618 
5905-00-506-6620 
5910-00-5C6-7031 
5910-00-506-7036 
5910-00-506-7054 
5935-00-511-4046 
5962-00-513-2691 

5961-00-517-9224 
5905-00-521-0506 
5905-00-548-0915 
5961-00-554-0291 

5905-00-554-8735 
5905-00-554-8735 
5905-00-554-8735 
5910-00-560-1304 
5905-00-568-3610 
5910-00-572-5507 
5910-00-572-5507 
5910-00-572-5507 
5910-00-572-5507 
5910-00-572-5507 
5961-00-577-0558 
5910-00-577-7759 
5905-00-579-0087 
5962-00-584-8970 
5305-00-587-7625 
5962-00-595-8504 
5962-00-595-8504 
4931-00-6C2-5026 
5961-00-614-5405 
5910-00-615-7483 
5910-00-615-7483 

5962-00-615-7672 
5962-00-615-7767 
5962-00-615-7767 
5962-00-615-7767 
5905-00-617-5091 

5905-00-617-5096 
5962-00-628-8129 
5905-00-628-8765 
5962-00-632-5205 
5905-00-660-6930 
5910-00-683-7157 
5910-00-683-7157 
5905-00-689-1966 
5961-00-690-9341 

5905-00-721-2377 
5905-00-721-2377 
5905-00-721-3724 
5905-00-721-3727 
5905-00-721-3727 
5905-00-721-3733 
5905-00-721-3733 
5905-00-721-3733 
5905-00-721-3739 
5905-00-721-3739 
5905-00-721-3739 
5950-00-724-6214 
5950-00-724-6214 
5910-00-725-0495 
5950-00-734-3940 
5950-00-734-3940 
5961-00-752-6121 

5905-00-758-3115 
5905-00-758-4794 
5905-00-758-4795 
5905-00-758-4802 
4140-00-758-6113 
5910-00-761-1216 
5905-00-761-5758 
5961-00-762-3115 
5961-00-762-3115 
5961-00-762-3115 
5961-00-762-3115 


FIGURE 
NO. 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


ITEM 
NO. 


54 


STOCK NUMBER 


5961-00-762-3115 
5961-00-762-3115 
5961-00-762-3115 
5961-00-762-3115 
5961-00-762-3115 
5961-00-762-3115 

5961-00-762-3115 
5961-00-764-3164 
5961-00-766-1459 
5961-00-766-1459 
5961-00-772-5853 
5961-00-774-7313 
5961-00-774-7313 
5910-00-774-7319 
5910-00-776-4041 
5910-00-776-4185 
5935-00-771-6395 
5935-00-777-6395 
5950-00-780-7332 
5950-00-780-7332 
5950-00-780-7332 
5910-00-780-7577 
5910-00-780-7577 
5961-00-780-8330 
5935-00-782-8388 
5910-00-784-0927 
5910-00-784-0927 
5910-00-781-0927 

5910-00-784-4531 
5310-00-787-2350 
5310-00-787-2350 
5310-00-787-2350 
5961-00-787-3394 
5961-00-787-3394 
5999-00-789-3794 
5999-00-789-3794 
5961-00-790-7834 
5961-00-790-7834 
5961-00-790-7834 
5910-00-804-7566 
5910-00-809-3431 
5910-00-809-3431 
5910-00-809-3431 
5910-00-815-6804 
6625-00-818-5974 
5961-00-821-2309 
5961-00-821-2309 
5961-00-821-2309 
5910-00-823-1056 
5961-00-823-9527 
5905-00-828-5431 
5910-00-835-3251 
5961-00-836-1887 
5961-00-836-1887 
5961-00-836-1887 
5961-00-836-1887 
5910-00-839-3156 
5910-00-851-7794 
5910-00-852-2655 
5910-00-852-2655 
5910-00-852-2655 
5910-00-852-2661 
5910-00-852-2987 
5910-00-852-2987 
5910-00-852-3031 
5935-00-853-7596 
5961-00-853-7934 
5961-00-853-7934 
5961-00-853-7934 
5905-00-853-8190 
5905-00-853-8190 
5999-00-671-9538 
5910-00-879-6892 
5961-00-892-8706 
5961-00-892-8706 
5961-00-892-8706 
5961-00-892-8706 
5961-00-892-8706 
5961-00-892-8706 
5961-00-892-8706 


ТМ 9-4931-509-34Р 


NO. 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5961-00-892-8706 
5961-00-892-8706 
5961-00-892-8706 
5961-00-892-8706 
5950-00-893-8650 
5950-00-893-8650 
5961-00-894-0684 
5935-00-897-9351 
5930-00-902-3143 
5961-00-904-2540 
5961-00-904-2540 
5961-00-904-2540 
5961-00-904-2540 
5961-00-904-2540 
5961-00-904-2540 
5905-00-905-6277 
5905-00-909-3834 
5905-00-909-3834 
5905-00-909-3834 
5905-00-909-3834 
5905-00-909-3834 
5905-00-909-3834 
5905-00-909-3885 
5905-00-909-3885 
5905-00-909-3964 
5905-00-909-3964 
5905-00-909-3967 
5961-00-914-7496 
5961-00-914-7496 
5961-00-914-7496 
5910-00-917-1862 
5910-00-917-1862 
5905-00-919-5713 
5910-00-920-0475 
5910-00-920-0475 
5910-00-920-0475 
5910-00-924-4231 
5910-00-924-4231 
5910-00-924-4231 
5961-00-926-0237 
5961-00-926-0237 
5961-00-926-0237 
5961-00-926-0237 
5961-00-926-0237 
5961-00-926-2533 
5961-00-926-2533 
5961-00-926-7294 
5905-00-926-8706 
5961-00-927-2851 
5310-00-927-4927 
5905-00-927-5449 
5905-00-928-1302 
5961-00-931-0372 
5961-00-931-0372 
5961-00-931-0372 
5961-00-931-0372 
5961-00-931-0372 
5961-00-931-0372 
5961-00-931-0372 
5905-00-931-1064 
5950-00-931-3744 
5961-00-931-6998 
5910-00-931-7049 
5910-00-931-7049 
5910-00-931-7049 
5910-00-933-7537 
5910-00-933-7537 
5910-00-935-3490 
5910-00-936-3722 
5961-00-939-4263 
5961-00-943-7572 
5961-00-950-1642 
5961-00-950-1642 
5961-00-950-1642 
5961-00-951-1505 
5961-00-951-1505 
5961-00-951-8757 
5910-00-952-6437 
5910-00-952-6437 
5910-00-952-6437 


FIGURE 
NO. 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


ITEM 
NO. 
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STOCK NUMBER 


5910-00-952-6437 
5961-00-954-9182 
5905-00-960-0099 
5905-00-960-0099 
5961-00-962-5213 
5910-00-965-9729 
6625-00-971-1646 
6625-00-971-1649 
6625-00-971-1651 
5910-00-971-1652 
5910-00-971-1652 
5910-00-971-1653 
5910-00-971-1653 
5905-00-971-1656 
5905-00-971-1656 
5905-00-974-6043 
5905-00-974-6081 
6625-00-974-6089 
6625-00-974-6089 
5930-00-974-6090 
5930-00-974-6090 
5905-00-978-7702 
5961-00-978-9667 
5905-00-981-7513 
5961-00-985-9073 
5961-00-987-4700 
5961-00-987-4700 
5935-00-988-7758 
5910-00-989-0485 
5940-00-993-9338 
5940-00-993-9338 
5940-00-9939338 

5961-00-995-2310 
5961-00-995-7824 
5961-00-995-7824 
5905-00-998-1795 
5905-00-998-1795 
5905-00-998-1927 
5962-01-003-4110 
5962-01-006-0177 
5962-01-007-2814 
5905-01-008-5978 
5961-01-012-6694 
5961-01-012-6694 
5962-01-012-9178 
5315-01-013-3933 
5315-01-013-3933 
5315-01-013-3933 
5315-01-013-3933 
5315-01-013-3933 
5955-01-013-4821 
5950-01-013-5115 
5935-01-013-5292 
6625-01-014-3446 
6625-01-014-3446 
6625-01-014-3446 
5905-01-014-9799 
5905-01-014-9799 
5905-01-014-9799 
5905-01-014-9799 
5905-01-015-8081 
5905-01-015-8082 
5905-01-015-8082 
5905-01-015-8082 
5905-01-015-8085 
5905-01-015-8085 
5905-01-015-8085 
5961-01-015-8657 
5961-01-015-8657 
5905-01-016-2333 
5905-01-016-2333 
5962-01-016-2690 
5962-01-016-2690 
5905-01-016-8568 
5905-01-016-8568 
6625-01-017-2781 
6625-01-017-2782 
5905-01-017-3150 
5905-01-017-3150 
5905-01-017-3151 
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5905-01-017-3151 
5905-01-017-3151 
6625-01-017-4565 
6625-01-017-4567 
6625-01-017-4569 
6625-01-017-4570 
6625-01-017-4571 
6625-01-017-4572 
6625-01-017-4573 
6625-01-017-4574 
6625-01-017-4575 
6625-01-017-4578 
6625-01-017-4579 
6625-01-017-4580 
5962-01-020-0086 
5962-01-020-0086 
5905-01-020-9348 
5962-01-020-9429 
5962-01-020-9429 
5905-01-021-1491 
5905-01-021-1491 
5962-01-021-5875 
5999-01-021-8069 
5999-01-021-8070 
5999-01-021-8071 
5999-01-021-8071 
5962-01-022-1828 
5962-01-022-2223 
5962-01-022-3250 
5962-01-022-4996 
5962-01-022-4997 
5935-01-022-6513 
5905-01-022-6728 
5961-01-022-6853 
5961-01-022-8409 
5961-01-023-1692 
5961-01-023-1692 
5961-01-023-1693 
5905-01-023-2750 
5961-01-023-2828 
5961-01-023-2829 
5961-01-023-2835 
5961-01-023-2836 
5961-01-023-2837 
5961-01-023-2837 
5961-01-023-2843 
5961-01-023-2844 
5905-01-024-2727 
5910-01-025-6563 
5962-01-026-2489 
5962-01-026-2493 
5962-01-026-2493 
5962-01-026-6055 
5962-01-026-6055 
5970-01-027-6352 
5970-01-027-6352 
5962-01-027-6863 
5962-01-027-6863 
5962-01-027-6863 
5962-01-027-6863 
5962-01-027-6863 
5962-01-027-6863 
5962-01-027-6863 
5962-01-027-6863 
5910-01-027-9482 
5962-01-029-8383 
5962-01-030-0239 
5962-01-030-3146 
5962-01-031-1918 
5962-01-031-7030 
5962-01-031-7030 
5962-01-031-7030 
5962-01-031-7030 
5910-01-032-1819 
5905-01-033-2627 
5962-01-033-5500 
5962-01-034-3866 
5962-01-034-9832 
5962-01-034-9832 
5962-01-034-9968 
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5962-01-034-9968 
5962-01-035-0006 
5910-01-035-2890 
5910-01-035-6720 
5905-01-036-6068 
5905-01-036-6069 
5905-01-036-7840 
5905-01-036-7840 
5905-01-036-7841 
5905-01-037-8124 
5905-01-037-8125 
5905-01-038-7838 
5910-01-039-3055 
5910-01-039-3055 

5910-01-039-3055 
5910-01-039-3055 
5962-01-039-6395 
5905-01-040-2664 
5962-01-042-4077 
5935-01-042-5142 
5962-01-042-5385 
5962-01-042-5385 
5905-01-042-5564 
5905-01-042-5564 
5905-01-042-5564 
5905-01-042-5564 
5905-01-042-5564 
5905-01-042-5564 
5905-01-042-5564 
5905-01-042-5564 
5305-01-042-7526 
5305-01-042-7526 
5910-01-043-6897 
5910-01-043-6897 
5962-01-044-2577 
5910-01-044-5615 

5360-01-045-9883 
5962-01-046-0469 
5962-01-046-0469 
5962-01-046-4552 
5340-01-046-5733 
5962-01-046-9470 
5962-01-047-0105 
5962-01-047-7401 

5905-01-048-0026 
5905-01-048-0027 
5910-01-048-4292 
5910-01-048-4293 
5935-01-048-9211 

5935-01-048-9211 

5935-01-048-9211 

5961-01-049-6785 
5961-01-049-6786 
5962-01-050-0916 
5962-01-050-0916 
5962-01-050-0917 
5962-01-050-0918 
5961-01-050-4632 
5905-01-051-4315 
5962-01-051-5005 
5905-01-051-5464 
5905-01-051-5465 
5905-01-051-5466 
5962-01-052-2957 
5962-01-054-1412 
5962-01-054-3674 
5962-01-054-3675 
5962-01-055-0813 
5910-01-056-2163 
5910-01-056-2163 
5910-01-056-2163 
5910-01-056-2163 
5962-01-056-7349 
5970-01-057-6010 
5910-01-057-8163 
5910-01-057-8163 
5910-01-057-8163 
5920-01-057-8171 

5935-01-058-0776 
5935-01-058-0776 
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5935-01-058-0804 36 50 5962-01-092-6619 43 60 
5935-01-058-1258 37 130 5962-01-092-6619 44 200 
5935-01-058-1258 43 200 5962-01-092-6619 45 110 
5935-01-058-1289 36 40 5962-01-092-6619 46 100 
5962-01-058-1539 12 120 5950-01-093-3186 38 140 
5962-01-058-1539 40 100 5962-01-093-6939 12 50 
5962-01-058-1539 43 100 5962-01-0936939 45 80 
5962-01-058-1539 44 120 5962-01-093-6941 46 60 
5962-01-058-1539 45 150 6625-01-100-1507 4 10 
5962-01-058-1539 46 120 5962-01-100-5018 41 40 
5962-01-058-4866 44 170 5360-01-103-1523 4 400 
5905-01-058-7618 42 430 6625-01-103-4901 37 90 
5905-01-058-9197 38 430 5910-01-103-8831 6 TO 
5905-01-058-9197 42 340 5962-01-105-6384 44 90 
5905-01-058-9614 38 440 5961-01-106-8189 37 60 
5905-01-058-9614 40 180 5905-01-101-6302 38 320 
5950-01-058-9732 6 140 6240-01-109-3176 2 30 
5962-01-058-9927 3 60 5961-01-1093692 38 540 
5962-01-058-9927 12 170 5961-01-109-3692 42 520 
5962-01-058-9927 13 120 5962-01-109-9731 12 70 
5962-01-058-9927 14 220 5962-01-109-9731 44 60 
5340-01-062-1788 48 20 5962-01-109-9731 46 80 
5905-01-064-4035 1 140 5962-01-109-9745 44 70 
5905-01-064-4651 46 180 5962-01-109-9747 13 70 
5962-01-065-7027 13 170 5962-01-109-9747 37 70 
5962-01-066-1153 13 230 5962-01-109-9747 40 80 
5905-01-066-1336 4 350 5962-01-109-9747 44 160 
5962-01-067-2818 5 90 5962-01-109-9747 46 90 
5930-01-067-2992 1 190 5962-01-109-9775 12 60 
5962-01-068-1038 45 170 5962-01-109-9775 45 100 
5935-01-069-1447 8 400 5962-01-109-9775 46 70 
5935-01-069-1447 9 180 5905-01-110-0473 6 160 
5935-01-069-1447 38 270 5930-01-110-0634 1 150 
5935-01-069-1447 39 150 5962-01-110-1571 12 80 
5935-01-069-1447 40 160 5962-01-110-2028 38 230 
5935-01-069-1447 47 110 5962-01-110-2028 41 150 
5962-01-069-9691 44 110 5962-01-110-2028 42 220 
5999-01-070-8506 9 120 6625-01-110-2253 42 110 
5999-01-070-8506 10 90 5962-01-110-2816 46 110 
5999-01-070-8506 12 40 5962-01-110-2822 44 180 
5999-01-070-8506 13 40 5962-01-110-2823 45 90 
5999-01-070-8506 14 60 5962-01-110-2857 40 90 
5999-01-070-8506 43 40 5962-01-110-2858 12 100 
5962-01-072-4087 47 70 5962-01-110-2860 43 50 
5920-01-073-1231 36 70 5962-01-110-2863 2 40 
5935-01-074-1756 45 240 6625-01-110-4150 4 390 
5905-01-075-8657 31 160 6625-01-110-4151 1 100 
5905-01-075-8657 54 140 6625-01-110-4152 1 70 
5930-01-076-5610 1 180 5305-01-110-4938 36 140 
5962-01-076-8840 14 100 6625-01-110-6138 15 60 
5962-01-077-2380 37 80 5910-01-111-1289 42 60 
5962-01-077-2380 43 130 5910-01-111-1289 45 30 
5962-01-077-2380 44 220 6625-01-113-8597 50 10 
5910-01-079-2399 38 60 6625-01-113-8607 42 10 
5315-01-081-0476 43 140 6625-01-113-8608 44 10 
5315-01-081-0476 44 230 6625-01-113-8612 39 10 
5315-01-081-0476 45 190 6625-01-113-8613 40 10 
5315-01-081-0476 46 160 6625-01-113-8614 41 10 
5315-01-081-0476 47 90 6625-01-113-8615 43 10 
5935-01-082-1966 42 160 6625-01-113-8616 45 10 
5930-01-082-4289 37 140 6625-01-113-8617 46 10 
5935-01-082-5140 49 20 6625-01-113-8618 47 10 
5905-01-082-5270 37 100. 6625-01-113-8619 48 10 
5935-01-082-6048 43 210 4140-01-121-3980 1 10 
5910-01-082-7564 36 20 5962-01-122-1922 14 90 
5310-01-083-7060 36 200 4931-01-123-8748 53 10 
5905-01-084-6238 42 460 4931-01-123-8749 54 10 
5999-01-087-3136 47 60 5910-01-124-1766 4 20 
5935-01-087-8437 15 50 5970-01-124-1767 1 10 
5935-01-087-8437 49 40 5961-01-124-1896 8 680 
5935-01-087-9392 48 30 4931-01-124-4442 52 10 
5910-01-089-0637 38 110 4931-01-124-6804 56 10 
5910-01-089-b637 39 50 4931-01-124-6805 5.5 10 
5910-01-089-0637 40 60 5905-01-124-9867 4 130 
5910-01-089-0637 47 30 5950-01-128-0752 1 200 
5962-01-089-2275 39 120 6695-01-128-2877 37 10 
6625-01-090-2632 14 10 6695-01-128-2878 38 10 
4935-01-090-3788 36 100 5910-01-128-7968 4 30 
6625-01-091-0630 13 10 5905-01-129-1533 8 440 
5930-01-091-3651 48 90 5905-01-129-1538 LI 70 
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5930-01-129-2365 1 160 5962-01-141-2594 8 390 

5905-01-129-5090 7 390 6625-01-142-9607 49 10 
FIGURE ITEM FIGURE ITEM 
FSCM PART NUMBER NO. NO. FSCM PART NUMBER NO. NO. 
13048 A5615-1 32 260 81349 JAN2N2369A 39 410 
01121 BB1015 18 70 81349 JAN2N2369A 52 140 
01121 BB3015 21 100 81349 JAN2N2857 24 240 
91418 BT.01PORN20PCT 1 20 81349 JAN2N869A 10 550 
91418 BT.01PORN20PCT 19 30 81349 JAN2N869A 11 360 
91418 BT.01PORN20PCT 24 30 81349 JAN2N869A 54 150 
02735 CA3028B/3 34 100 27014 LM3028B883B 8 380 
01121 CB1035 34 190 27014 LM307N 38 240 
01121 CB1035 35 120 27014 LN307N 41 130 
01121 CB1065 8 440 27014 LN307N 42 230 
01121 CB1225 10 300 21014 LM310N 38 250 
01121 CB1505 9 200 27014 LM310N 42 240 
81349 CB21PE101G 8 140 27014 LM311N 42 210 
81349 CB21PE101G 42 100 14933 L01342 6 120 
81349 CB21PE101G 43 20 14933 L01342 7 150 
81349 CB21PE101G 44 30 14933 L01343 6 130 
01121 CB3045 29 70 14933 L01343 1 180 
01121 CB3045 52 80 14933 L01459 21 80 
01121 CB33G5 35 110 14933 L01480 10 360 
01121 CB3335 7 230 04713 MC10105L 10 150 
01121 CB5105 4 200 04713 MC10131L 40 110 
01121 CB5105 5 170 04713 MC12013L 40 130 
01121 CB5105 6 240 04713 MC1204L 10 160 
01121 CB5105 10 280 94990 MC1210L 10 240 
01121 CB5105 34 210 04713 MC1217L 10 190 
01121 CB5105 56 100 04713 MC1809P 13 240 
01121 CB9115 10 310 04713 MC4344L 41 120 
81349 CC22CK2R2C 8 70 04713 MC78LO5ACP 38 230 
16733 CD-700141 8 400 04713 MC78LO5ACP 41 150 
16733 CD-700141 9 180 04713 MC78L05ACP 42 220 
16733 CD-700141 38 270 04713 MC78L15ACP 41 140 
16733 CD-700141 39 150 04713 MC7812CT 7 170 
16733 CD-7001 41 40 160 04713 MJE2901T 7 470 
16733 CD-700141 47 110 04713 MJE701 6 480 
75042 СЕАТО-3831Е 41 220 04713 MJE701 7 490 
81349 CK70AW 102M 51 30 96906 MS14046-6 5 60 
81349 CMRO5E680GODR 20 100 96906 MS14052-8 5 70 
81349 CMRO05F131G0DR 22 30 96906 М518130-16 38 160 
81349 CMRO05F131G0DR 23 80 96906 М518130-16 42 130 
81349 CM10CD050D03 8 240 96906 MS18130-8 19 60 
81349 CM10ED220J03 8 230 96906 MS18130-8 27 60 
81349 CM10ED390G03 14 50 96906 М575083-1 8 340 
81349 CM10FD201G03 25 50 96906 М575083-13 8 320 
81349 CM10FD201G03 34 40 96906 М575083-13 16 70 
81349 CM10FD201G03 56 40 96906 M575083-9 8 330 
16546 CN15B220J 8 50 96906 MS75084-12 8 300 
16546 CN15B220J 38 70 96906 MS75084-12 38 180 
16546 CN15B220J 39 20 96906 MS15084-12 42 140 
16546 CN15B220J 42 40 96906 MS75084-12 47 50 
03508 DER122 38 530 96906 М57508-5 8 310 
03508 DER122 42 550 96906 М57508-6 32 90 
50157 0203 42 470 96906 М575084-6 55 60 
24546 FP32-1T00-561J 7 390 96906 М575085-5 38 170 
81349 F02B250V1-1/4A 1 90 96906 М575085-5 42 150 
25500 GR1-64B1 12 150 96906 М575085-7 38 150 
25500 GR1-64B1 33 140 96906 MS90538-12 39 70 
15238 G401 32 230 96906 M590538-18 16 60 
81349 JANTXV2N2905A 7 460 96906 M590538-18 20 150 
81349 JAN1N4370A 9 430 96906 MS90538-18 21 40 
81349 JAN1N5139A 38 550 96906 MS90538-18 25 60 
81349 JAN1N5139A 39 380 96906 MS90538-18 27 70 
81349 JAN1N751A 7 420 96906 М590539-15 34 60 
81349 JAN1N751A 8 650 96906 М590539-15 56 50 
61349 JAN1N751A 33 270 81349 M38510-00803BCB 2 50 
81349 JAN1N752A 24 230 81349 M38510/00101BCB 13 250 
81349 JAN1N753A 34 290 81349 N38510/00103BCB 10 140 
81349 JAN1N758A 42 570 81349 M38510/00103BCB 14 250 
81349 JAN2N2218A 19 340 81349 M38510/00104BCB 10 170 
81349 JAN2N2218A 25 280 81349 M38510/00104BCB 33 120 
81349 JAN2N2222A 35 270 81349 M38510/001048BCB 34 90 
81349 JAN2N2369A 29 130 81349 M38510/00105BCB 11 190 
81349 JAN2N2369A 31 180 81349 M38510/00105BCB 33 110 
81349 JAN2N2369A 32 270 81349 M38510/00205BCB 14 170 
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81349 M38510/00205BCB 33 130 81349 M38510/30102BCB 45 150 
81349 M38510/00303BCB 44 140 81349 M38510/30102BCB 46 120 
81349 M38510/00401BCB 12 200 81349 M38510/30103BE8 44 170 
81349 M38510/00401BCB 33 100 81349 M38510/30301BCB 43 90 
81349 M38510/00403BCB 3 70 81349 M36510/30501BCB 39 140 
81349 M38510/00403BCB 12 180 81349 M38510/30701BEB 44 210 
81349 M38510/00403BCB 13 130 81349 M38510/30703BEB 14 100 
81349 M38510/00403BCB 14 230 81349 M38510/31004BCB 44 150 
81349 M38510/00403BCB 33 80 81349 M38510/31004BCB 45 160 
81349 M38510/00404BCB 14 130 81349 M38510/31001BEB 12 110 
81349 M38510/00501BCB 14 140 81349 M38510/31303BCB 11 100 
81349 M38510/00602BEB 12 230 81349 M38510/31303BCB 12 160 
81349 M38510/00701BCB 12 220 81349 M38510/31508BEB 13 230 
81349 M38510/00901BCB 33 90 81349 M38510/31509BEB 13 170 
81349 M38510/01001BEB 14 260 81349 M38510/32102BCB 41 110 
81349 M38510/01205BEB 3 110 81349 M385i1032204BEB 45 170 
81349 M38510/01205BEB 14 160 81349 M38510/32204BFB 39 120 
81349 M38510/01302BCB 14 150 81349 M39003-01-3006 29 40 
81349 M38510/01303BEB 33 70 81349 M39003/01-2988 6 50 
81349 M3E510/01309BEB 3 50 81349 M39003/01-2988 8 90 
81349 M36510/01309BEB 11 170 81349 M39003/0A-2988 10 60 
81349 M38510/01309BEB 13 260 81349 M39003/01-2988 12 30 
81349 M38510/01402BEB 13 220 81349 M39003/01-2988 13 30 
81349 M38510/01404BEB 11 120 81349 М39003/01-2991 7 110 
81349 М38510/01501ВЕВ 12 240 81349 M39003/01 -2991 20 60 
81349 M38510/01501BEB 14 270 81349 M39003/01-3000 8 100 
81349 M38510/02002BCB 11 110 81349 M39003/01-3003 3 20 
81349 M38510/02003BCB 3 90 81349 M39003/01-3003 7 100 
81349 M38510/02003BCB 13 90 81349 M39003/01-3006 52 40 
81349 M38510/02003BCB 14 240 81349 M39003/01-3024 19 50 
81349 M38510/02004BCB 10 180 81349 M39003/01-3024 25 40 
81349 M38510/02004BCB 13 150 81349 M39003/01-3026 7 120 
81349 M38510/020048C8 14 180 81349 M39003/01-3026 21 20 
81349 M38510/020058C8 10 230 81349 M39003/01-3076 20 70 
81349 M38510/020058C8 13 140 81349 M39003/01-3076 21 30 
81349 M38510/020058C8 14 210 81349 M39003/01-3076 25 30 
81349 M38510/021038C8 13 180 81349 M39003/0i-3076 27 40 
81349 M38510/02601BCB 3 60 81349 M39003/01-3076 38 130 
81349 M38510/02601BCB 12 170 81349 M39003/01-3085 1 40 
81349 M38510/02601BCB 13 120 81349 M39003/01-3085 41 40 
61349 M38510/02601BCB 14 220 81349 M39003/01-3088 18 -50 
81349 M38510/02701BCB 12 90 81349 M39012/21-0002 1 50 
81349 M38510/02701BCB 13 110 81349 M39014/01-1593 6 30 
81349 M38510/02701BCB 14 70 81349 M39014/01-1593 7 70 
81349 M38510/03003BCB 11 90 81349 M39014/01-1593 9 20 
81349 M38510/03003BCB 13 100 81349 M39014/01-1593 18 20 
81349 M38510/03004BCB 10 210 81349 M39014/01-1593 19 40 
81349 M38510/03004BCB 11 180 81349 M39014/01-1593 20 40 
81349 M38510/03004BCB 14 200 81349 M39014/01-1593 23 50 
81349 M38510/03004BCB 25 10 81349 M39014/01-1593 38 90 
81349 M38510/04001BCB 14 80 81349 M39014/01-1593 41 20 
81349 M38510/07001BCB 14 120 81349 M39014/01-1593 46 30 
81349 M38510/07003BCB 14 110 81349 M3901 4/02-1350 7 40 
81349 M38510/07904BEB 11 160 81349 M39014/20-0106 18 30 
81349 M38510/10103BPC 8 390 81349 M3901 4/20-0106 31 20 
81349 M38510/10602BGB 5 90 81349 N39014/20-0106 38 80 
81349 M38510/15101BCB 33 50 81349 M39014/20-0106 54 30 
81349 M38510/15302BCB 34 70 81349 M39018/03-0633 7 90 
81349 M38510/16101BCB 34 80 06811 Q0247 4 420 
81349 M38510/30001BCB 40 140 06811 Q0247 8 700 
81349 M38510/30001BCB 43 80 06811 Q0247 38 610 
81349 M38510/30001BCB 44 100 06811 Q0247 39 400 
81349 M38510/30001BCB 46 130 06811 Q0247 42 590 
81349 M38510/30002BCB 45 120 06811 Q0247 47 390 
81349 M38510/30003BCB 10 200 81349 RCR05G100JS 4 250 
81349 M38510/30003BCB 14 190 81349 RCR05G113JS 16 90 
81349 M38510/30003BCB 40 120 81349 ВСВО5С12195 16 130 
81349 M38510/30003BCB 43 70 81349 RCR05G182J8 16 110 
81349 M38510/30003BCB 44 80 81349 RCR05G200J8S 24 110 
81349 M38510/30003BCB 45 130 81349 RCR05G201JS 21 120 
81349 M38510/30003BCB 46 140 81349 RCR05G332J8S 16 100 
81349 M38510/30003BCB 48 50 81349 RCR05G432J8 5 140 
81349 M38510/30007BCB 11 130 81349 RCR05G471J8S 4 180 
81349 M38510/30007BCB 45 140 81349 RCR05G472J8 18 80 
81349 M38510/30009BCB 13 200 81349 RCR05G510J8S 4 210 
81349 M38510/30009BCB 43 110 81349 RCR05G510J8S 5 120 
81349 M38510/30102BCB 12 120 81349 RCR05G510J8S 9 230 
81349 M38510/30102BCB 40 100 81349 RCR05G510J8S 24 80 
81349 M38510/30102BCB 43 100 81349 RCR05G561JS 24 120 
81349 M38510/30102BCB 44 120 81349 RCR05G564J8 5 150 
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81349 RCR50G680J8S 21 110 81349 RCR07G303JS 33 150 
81349 RCR05G682J8 23 130 81349 RCR07G330JS 6 270 
81349 RCR05G821JS 23 100 81349 RCR07G331JS 11 240 
81349 RCR05G822J8 16 140 81349 RCR07G361JS 32 120 
81349 RCR05G9R1JS 18 220 81349 RCR07G361JS 55 130 
81349 RCR07G100JS 29 60 81349 RCR07G362JS 32 130 
81349 RCR07G100JS 32 180 81349 RCR07G363JS 7 210 
81349 RCR07G101JS 9 190 81349 RCR07G391JS 33 230 
81349 RCR07G101JS 33 210 81349 RCR07G392JS 11 260 
81349 RCR07G101JS 56 80 81349 RCR07G392JS 29 80 
81349 RCRO7G102JS 4 190 81349 RCR07G392JS 34 230 
81349 RCR07G102J8 6 220 81349 RCR07G392JS 52 70 
81349 RCR07G102JS 7 320 81349 RCR07G471JS 4 140 
81349 RCRO7G102JS 9 220 81349 RCR07G471JS 5 100 
81349 RCR07G102J8 33 190 81349 RCR07G471JS 7 240 
81349 RCRO7G102JS 34 130 81349 RCR07G471JS 10 250 
81349 RCR07G102J8 35 70 81349 RCR07G471JS 11 210 
81349 RCR07G103JS 3 130 81349 RCR07G472JS8 7 270 
81349 RCR07G103JS 6 210 61349 ВСВОТО472Ј5 54 90 
81349 RCR07G103JS 10 290 81349 RCR07G511JS 4 270 
81349 RCR07G103JS 11 220 81349 ВСВО7С51195 6 180 
81349 RCR07G103JS 13 270 81349 RCR07G511JS 9 240 
81349 RCR07G103JS 14 280 81349 ВСВО7С51195 10 260 
81349 RCR07G103JS 31 100 81349 ВСВО7С51195 33 200 
81349 RCR07G103JS 54 80 81349 RCR07G511JS 34 140 
81349 RCR07G104JS 52 60 81349 ВСВО7С51195 35 80 
81349 RCR07G105J8 4 290 81349 RCR07G512JS 7 220 
81349 RCR07G105J8 20 160 81349 ВСВО7С51295 32 100 
81349 RCR07G106JS 19 70 81349 ВСВО7С51295 33 170 
81349 RCR07G111JS 34 150 81349 RCR07G512JS 34 120 
81349 RCR07G112JS 4 150 81349 ВСВО7С51295 35 60 
81349 RCR07G112JS 5 110 81349 ВСВО7С51295 55 90 
81349 RCR07G112JS 6 190 81349 RCR07G513JS 6 170 
81349 RCR07G112JS 56 70 81349 RCRO7G560JNS 30 60 
81349 RCR07G131JS 2 60 81349 RCR07G560JS 53 50 
81349 RCR07G132JS 34 180 81349 RCR07GS61JS 56 60 
81349 RCR07G152JS 4 240 81349 RCR07G562J8 32 150 
81349 RCR07G152J8 33 220 81349 RCR07G620JS 32 110 
81349 RCR07G152JS 34 110 81349 RCR07G620JS 55 120 
81349 RCR07G153JS 7 290 81349 RCR07G620JS 7 280 
81349 RCR07G153JS 35 100 81349 RCR07G681JS 5 160 
81349 ВСВО7С16195 5 200 81349 RCR07G681JS 11 250 
81349 RCR07G165J8 8 430 81349 RCR07G682JS 33 240 
81349 RCRO7G181JS 3 120 81349 RCRO7G750JNS 30 50 
81349 RCR07G181JS 34 160 81349 RCR07G750JS 53 40 
81349 RCR07G181JS 55 140 81349 RCR07G752J8 6 290 
81349 RCR07G182J8 32 160 81349 RCRO7G7S2JS 31 120 
81349 RCR07G184JS 33 160 81349 RCR07G752JS 54 110 
81349 RCR07G2R7JS 6 280 81349 RCR07G821JS 32 170 
81349 RCR07G2R7JS 35 90 81349 RCR07G821JS 55 110 
81349 RCR07G201JS 9 210 81349 RCR07G910JS 52 100 
81349 RCR07G201JS 11 200 81349 RCR07G913JS 6 260 
81349 RCR07G201JS 32 190 81349 RCR20G5R8JS 1 310 
81349 RCR07G201JS 34 220 72136 RDM15E600J3C 8 220 
81349 RCR07G201JS 55 100 84171 RDM19C530G5C 34 5050 
81349 RCR07G202JS 4 280 81349 RLR05C1001FR 38 290 
81349 RCR07G202J8 6 200 81349 RLR05C1001FR 40 190 
81349 RCR07G202JS 7 200 81349 RLR05C1001FR 42 280 
81349 RCR07G202JS 10 270 81349 RLRO5C1002FR 38 360 
81349 RCR07G202JS 24 90 81349 RLROSC1002FR 39 220 
81349 RCR07G202J8 29 90 81349 RLROSC1002FR 42 320 
81349 RCR07G202J8 31 90 81349 RLROSC1002FR 46 190 
E1349 RCR07G202JS 32 200 81349 RLR05C1472FR 42 270 
81349 RCR07G202JS 34 170 81349 RLRO05C1621FR 38 430 
81349 RCR07G202J8 52 90 81349 RLR05C1621FR 42 340 
81349 RCR07G203JS 6 230 81349 RLR05C1781FR 42 380 
81349 RCR07G203JS 7 300 81349 RLROSC1960FR 40 210 
81349 RCR07G203JS 34 200 81349 RLRO5C1960FR 42 360 
81349 RCR07G204JS 8 410 81349 RLRO05C1961FR 38 450 
81349 RCRO7G204JS 56 90 81349 RLR05C2151FR 42 290 
81349 RCR07G241JS 4 170 81349 RLR05C2370FR 38 420 
81349 RCR07G242JS 5 180 81349 RLR05C2370FR 42 350 
81349 RCR07G242J8 7 260 81349 RLR052371FR 42 370 
81349 RCR07G242J8 31 130 81349 RLR052611FR 38 300 
81349 RCR07G271JS 11 270 81349 RLROSC3460FR 39 290 
81349 RCR07G271JS 31 110 81349 RLR05C3461FR 39 250 
81349 RCR07G271JS 33 180 81349 RLROSC3830FR 38 330 
81'349 RCRO7G272JS 54 120 81349 RLR05C3830FR 39 300 
81349 RCRO7G302JS 54 100 81349 RLROSC3830FR 42 450 
81349 RCR07G303JS 7 250 81349 RLROSC4640FR 38 460 
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81349 RLRO5C4640FR 50 60 81349 RNC55K1300FS 9 320 
81349 RLR05C4641FR 46 180 81349 RNC55K1301FS 9 400 
81349 RLROSC51R1FR 9 370 81349 RNC55K1301FS 18 110 
81349 RLROSC51R1FR 38 370 81349 RNC55K1301FS 23 250 
81349 RLROSC51R1FR 39 210 81349 RNC55K1302FS 20 190 
81349 RLROSC51R1FR 40 200 81349 RNC55K1332FS 35 150 
81349 RLROSC51R1FR 42 390 81349 RNC55K1470FS 39 200 
81349 RLROSC51R1FR 46 200 81349 RNC55K1470FS 47 350 
81349 RLROSC51R1FR 47 120 81349 RNC55K1471FS 9 340 
81349 RLROSC51R1FR 50 50 81349 RNC55R1471FS 47 150 
81349 RLRO5C5111FR 38 350 81349 RNC55K1500FS 35 200 
81349 RLRO5C5111FR 39 310 81349 RNC55K1501FS 10 380 
81349 RLRO5C5111FR 42 300 81349 RNC55K1501FS 24 130 
81349 RLROSC5620FR 39 320 81349 RNC55K1502FS 8 580 
81349 RLROSC5620FR 42 250 81349 RNC55R1502FS 16 200 
81349 RLROSC61R9FR 42 460 81349 RNC55K1502FS 18 150 
81349 RLROSC68R1FR 38 440 81349 RNC55K1502FS 20 290 
81349 RLROSC68R1FR 40 180 81349 RNC55K1502FS 21 190 
81349 RLROSC75ROFR 42 430 81349 RNC55K1502FS 25 220 
81349 RLRO7C1001FR 6 360 81349 RNC55K1620FS 23 180 
81349 RLR07C1001FR 10 340 81349 RNC55K1620FS 34 270 
81349 RLRO7C1101FR 42 420 81349 RNC55K1620FS 35 210 
81349 RLRO7C1603GR 18 240 81349 RhC55K1620FS 47 140 
81349 RLR07C2001FR 10 470 81349 RNC55K1620FS 56 110 
81349 RLR20C1000GR 24 140 81349 RNC55K1621FS 19 200 
81349 RLR20C2000GR 55 150 81349 RNC55K1622FS 47 280 
81349 RLR32C3300GR 16 170 81349 RNC55K1820FS 25 100 
81349 RNC50K10ROFS 38 470 81349 RNC55K1821FS 19 90 
81349 RNC50K1000FS 38 480 81349 RNCSK5K821FS 23 150 
81349 RNC50K1000FS 42 440 81349 RNC55K1822FS 6 320 
81349 RNC50K1000FS 47 130 81349 RNC55K1822FS 20 170 
81349 RNC50K1470FS 39 260 81349 RNC55K1961FS 10 420 
81349 RNC50K1471FS 39 270 81349 RNC55K1961FS 41 200 
81349 RNC50K5110FS 40 170 81349 RNC55K20ROFS 34 280 
81349 RNC50K5110FS 42 310 81349 RNC55K2000FS 5 210 
81349 RNC50K7500FS 42 400 81349 RNC55K2000FS 10 320 
81349 RNC55K10ROFS 6 300 81349 RNC55K2001FS 8 570 
81349 RNC55K10ROFS 16 230 81349 RNC55K2001FS 9 270 
81349 RNC55K1000FS 8 550 81349 RNC55R2001FS 20 270 
81349 RNC55K1000FS 9 280 81349 RNC55K2001FS 23 170 
81349 RNC55K1000FS 19 210 81349 RNC55K2001FS 34 240 
81349 RNC55K1000FS 43 180 81349 RNC55R2001FS 41 190 
81349 RNC55K1000FS 44 250 81349 RNC55K2001FS 43 170 
81349 RNC55K1000FS 47 360 81349 ANC55K2001FS 47 240 
81349 RNC55K1001FS 7 340 81349 RNC55K2002FS 18 110 
81349 RNC55K1001FS 8 620 81349 RNC55K2002FS 20 340 
81349 RNC55K1001FS 18 100 81349 RNC55K2002FS 23 230 
81349 RNC55K1001FS 20 330 81349 RNC55K2002FS 25 240 
81345 RNC55K1001FS 23 240 81349 RNC55K2002FS 35 140 
E1349 RNC55K1001FS 25 250 81349 RNC55K2003FS 41 170 
81349 RNC55K1001FS 45 210 81349 RNC55K21R5FS 47 250 
81349 RNC55K1002FS 8 540 81349 RNC55K2150FS 10 370 
81349 RNC55K1002FS 18 230 81349 RNC55K2151FS 41 200 
81349 RNC55K1002FS 19 270 81349 RNC55K2211FS 22 60 
81349 RNCSK1002FS 20 240 81349 RNC55K2212FS 7 380 
81349 RNC55K1002FS 21 170 81349 RNC55K2370FS 10 350 
81349 RNC55K1002FS 23 210 81349 RNC55K2370FS 47 180 
81349 RNC55K1002FS 25 170 81349 RNC55K2371FS 11 280 
81349 RNC55K1002FS 39 190 81349 RNC55K2371FS 44 280 
81349 RNC55K1002FS 41 230 81349 RNC55K2373FS 42 260 
81349 RNC55K1002FS 43 160 81349 RNC55K2430FS 8 490 
81349 RNC55K1002FS 44 270 81349 RNC55K2430FS 24 160 
81349 RNC55K1003FS 8 600 81349 RNC55K2432FS 20 180 
81349 RNC55K1003FS 18 160 81349 RNC55R2610FS 47 230 
81349 RNC55K1003FS 19 140 81349 RNC55R2671FS 47 220 
81349 RNC55K1003FS 20 210 81349 RNC55K2611FS 6 310 
81349 RNC55K1003FS 21 150 81349 RNC55K2671FS 19 250 
81349 RNC55K1100FS 39 230 81349 RNC55K2671FS 21 180 
81349 RNC55K1101FS 25 140 81349 RNG55K2671FS 25 180 
81349 RNC55K1101FS 38 310 81349 RNC55K2672FS 25 190 
81349 RNC55K1101FS 42 410 81349 RNC55K28R7FS 38 400 
81349 RNC55K1101FS 47 310 81349 RNC55K2871FS 47 260 
81349 RNC55K12R1FS 23 200 81349 RNC55R2871FS 10 440 
81349 RNC55K1211FS 16 250 81349 RNC55K3011FS 8 530 
81349 RNC55K1211FS 19 120 81349 RNC55K3011FS 1 120 
81349 RNC55K1211FS 23 260 81349 RNC55K3011FS 19 180 
81349 RNC55K1211FS 24 190 81349 RNC55K3011FS 20 350 
81349 RNC55K1212FS 8 590 81349 RNC55K31R6FS 31 140 
81349 RNC55K1212FS 19 240 81349 RNC55K31R6FS 54 130 
81349 RNC55K11Z2FS 20 250 81349 RNC55K3161FS 10 490 
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81349 RNC55K3320FS 9 390 81349 RNC55K68R1FS 38 380 
81349 RNC55K3321FS 20 220 81349 RNC55K68R1FS 56 130 
81349 RNC55K3322FS 25 130 81349 RNC55K6810FS 21 130 
81349 RNC55K34R8FS 47 300 81349 RNC55K6811FS 6 330 
81349 RNC55K3480FS 39 170 1349 RNC55K6811FS 7 370 
81349 RNC55K3482FS 41 210 81349 RNC55K6811FS 19 230 
81349 RNC55K3651FS 21 160 81349 RNC55K6811FS 20 230 
81349 RNC55K3651FS 24 170 81349 RNC55K6811FS 47 190 
81349 RNC55K3830FS 10 460 81349 RNC55K6812FS 8 520 
81349 RNC55K3830FS 47 330 81349 RNC55K7500FS 4 310 
81349 RNC55K3920FS 8 470 81349 RNC55K7500FS 10 330 
81349 RNC55K3920FS 16 240 81349 RNC55K7500FS 18 130 
81349 RNC55K3920FS 20 310 81349 RNC55K7500FS 19 190 
81349 RNC55K3920FS 23 270 81349 RNC55K7500FS 25 230 
81349 RNC55K3921FS 18 180 81349 RNC55K7500FS 47 170 
81349 RNC55K3921FS 19 130 81349 RNC55K7501FS 10 430 
81349 RNC55K3921FS 21 200 81349 RNC55K7501FS 14 290 
81349 RNC55K3921FS 25 260 81349 RNC55K7501FS 16 260 
81349 RNC55K3922FS 35 190 81349 RNC55K7501FS 20 280 
81349 RNC55K42R2FS 47 320 81349 RNC55K7502FS 6 350 
81349 RNC55K4320FS 16 190 81349 RNC55K7502FS 10 400 
81349 RNC55K4321FS 20 260 81349 RNC55K82R5FS 9 300 
81349 RNC55K4321FS 25 200 81349 RNC55K82R5FS 16 180 
81349 RNC55K4322FS 8 610 81349 RNC55K8250FS 9 360 
81349 RNC55K4322FS 21 140 81349 RNC55K8250FS 23 190 
81349 RNC55K46R4FS 9 310 81349 RNC55K8251FS 19 260 
81349 RNC55K4641FS 41 180 81349 RNC55K8251FS 22 40 
81349 RNC55K4641FS 47 160 81349 RNC55K8251FS 23 160 
81349 ANC55K4643FS 42 330 81349 RNC55K8252FS 8 480 
81349 RNC55K4750FS 7 350 81349 RNC55K90R9FS 1 330 
81349 RNC55K4750FS 8 460 81349 RNC55K90R9FS 10 450 
81349 RNC55K4751FS 9 350 81349 ВМС55К90В9Ғ5 20 200 
81349 RNC55K4751FS 18 190 81349 RNC55K90R9FS 47 370 
81349 RNC55K4751FS 19 150 81349 RNC55K90R9FS 50 40 
81349 RNC55K4751FS 25 210 81349 RNC55K9090FS 24 150 
81349 RNC55K4752FS 8 560 81349 RNC60K1000FS 53 90 
81349 RNC55K4752FS 18 200 81349 RNC60K1004FS 29 100 
81349 RNC55K4992FS 44 260 81349 RNC60K1004FS 52 110 
81349 RNC55K51R1FS 8 510 81349 RNC60K1210FS 30 80 
81349 RNC55K51R1FS 9 260 81349 RNC60K1210FS 53 70 
81349 RNC55K51R1FS 16 210 81349 RNC60K1690FS 30 90 
81349 RNC55K51R1FS 19 110 81349 RNC60K1690FS 53 80 
81349 RNC55K51R1FS 20 300 81349 RNC60K1960FS 30 100 
81349 RNC55K51R1FS 24 200 81349 RNC60K1960FS 53 60 
81349 RNC55K51R1FS 38 390 81349 RNC60K2872FS 10 410 
81349 RNC55K51R1FS 39 280 81349 RNC60K3010FS 5 220 
81349 RNC55K51R1FS 47 290 81349 RNC60K4320FS 16 160 
81349 RNC55K5101FS 6 340 81349 RNC60K4751FS 32 210 
81349 RNC55K5110FS 9 250 81349 RNC60K5113FS 22 50 
81349 RNC55K5110FS 16 150 81349 RNC60K6810FS 31 150 
81349 RNC55K5111FS 3 150 81349 RNC70K1004FS 35 160 
81349 RNC55K5111FS 7 360 81349 RNC70K1620FS 4 300 
81349 RNC55K5111FS 8 450 81349 RNC70K1821FS 9 290 
81349 RNC55K5111FS 18 90 81349 RNC70K2003FS 35 170 
81349 RNC55K5111FS 19 170 81349 RNC70K7503FS 35 130 
81349 RNC55K5111FS 20 320 81349 RNR55C1913FS 35 180 
81349 RNC55K5111FS 23 220 81349 RN65F49R9F 4 330 
81349 RNC55K5511FS 38 410 81349 RWA74SR750FR 7 400 
81349 RNC55K5111FS 39 160 81349 RMR8951000FR 6 390 
81349 RNC55K5111FS 47 340 81349 RAR89S1000FR 35 220 
81349 RNC55K5112FS 8 500 81349 RW69V2RO 6 380 
81349 RNC55K5112FS 19 220 02735 SR3188A 7 510 
81349 RNC55K56R2FS 30 70 80063 SM-D-732394 10 110 
81349 RNC55K5620FS 10 480 01295 SNC54LSZ40J-00 37 80 
81349 RNC55K5620FS 24 180 01295 SNC54LS240J-00 43 130 
81349 RNC55K5620FS 24 205 01295 SNC54LS240J-00 44 220 
81349 RNC55K5620FS 26 30 01295 SNC54LS374J-00 44 110 
81349 RNC55KS620FS 39 240 01295 SNC54LS55J-00 44 130 
81349 RNC55K5621FS 18 140 01295 SNJ54L157J 10 220 
81349 RNC55K5621FS 19 100 01295 SNJ54L151J 12 130 
81349 RNC55K5621FS 23 140 01295 SN74LS13N 45 180 
81349 RNC55K5621FS 25 160 01295 SN74LS245N 43 120 
81349 RNC55K61R9FS 9 380 01295 SN74LS279N 39 130 
81349 RNC55K61R9FS 16 220 01295 SN74S196N 11 150 
81349 RNC55K6190FS 9 330 01295 SN74123N 33 60 
81349 RNC55K6190FS 34 260 01295 SN7416IN 12 190 
81349 RNC55K6190FS 56 120 04713 5212170 19 280 
81349 RNC55K6191FS 19 160 91418 TAO-05MFD 52 30 
81349 RNC55K6191FS 25 120 80183 TE1162 54 40 
81349 RNC55K68R1FS 34 250 52085 THD8-502M1-4KV 1 30 
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37942 TIM106K010POW 14 40 28480 0180-0094 32 60 
98978 TXBFC32-025B 16 80 28480 0180-0094 35 40 
98978 TXBFC32-0258 55 80 28480 0180-0094 55 30 
34148 UA7600C 46 150 28480 0180-0098 7 20 
34148 UA7815UC 7 160 28480 0180-0105 31 50 
34148 UA7815UC 49 70 28480 0180-0105 32 50 
73899 VC9GW 54 60 28480 0180-0105 54 50 
28875 WS21C7FL-55 1 60 28480 0180-0114 32 80 
28480 0121-0180 8 30 28480 0180-014 55 40 
28480 0122-0221 8 20 28480 0180-0195 38 30 
28480 0122-0301 22 70 28480 0180-0195 42 30 
28480 0132-0007 8 280 28480 0180-0212 32 70 
28480 0140-0193 8 200 28480 0180-0212 55 50 
28480 0140-0202 8 180 28480 0180-0218 18 40 
28480 0140-0202 30 40 28480 0180-0229 37 30 
28480 0140-0202 53 20 28480 0180-0229 41 50 
28480 0140-0223 8 150 28480 0180-0229 45 50 
28480 0140-0223 41 60 28480 0180-0354 11 40 
28480 0150-0005 28 10 28480 0180-0387 19 20 
28480 01150-0031 16 50 28480 0180-0387 20 20 
28480 0150-0031 23 70 28480 0180-0387 27 20 
28480 0150-0034 23 30 28480 0180-0459 6 10 
28480 0150-0050 7 50 28480 0180-1701 38 20 
28480 0150-0050 9 40 28480 0180-1701 42 20 
28480 0150-0050 33 20 28480 0180-1702 9 70 
28480 0150-0072 4 40 28480 0180-1714 3 30 
28480 0150-0122 10 20 28480 0180-1714 6 60 
28480 0150-0122 17 20 28480 0180-1714 9 80 
28480 0160-0106 11 30 28480 0180-1743 8 110 
28480 0160-0147 20 130 28480 0180-1746 8 120 
28480 0160-0158 41 70 28480 0180-1746 38 100 
28480 0160-0196 20 120 28480 0180-1746 41 30 
28480 0160-0196 30 30 28480 0180-1746 42 90 
28480 0160-0196 53 30 28480 0180-2472 7 80 
28480 0160-0300 3 40 28480 0180-2473 6 80 
28480 0160-0335 8 190 28480 0340-0060 38 210 
28480 0160-0362 8 210 28480 0340-0060 42 170 
28480 0160-0551 4 20 28480 0340-0797 1 110 
28480 0160-0552 4 30 28480 0360-0124 33 290 
28480 0160-0570 42 60 28480 0360-0124 34 310 
28480 0160-0570 45 30 28480 0360-0124 35 250 
28480 0160-0571 38 60 28480 0380-0111 38 260 
28480 0160-0939 20 80 28480 0380-0111 40 150 
28480 0160-0945 8 160 28480 0380-0111 41 160 
28480 0160-0945 10 70 28480 05257-60001 26 10 
28480 0160-0975 29 20 28480 05257-60002 25 10 
28480 0160-2143 16 40 28480 05257-60003 23 10 
28480 0160-2143 27 30 28480 05257-60006 20 10 
28480 0160-2146 29 30 28480 05257-60007 19 10 
28480 0160-2146 31 60 28480 05257-60008 16 10 
28480 0160-2146 32 20 28480 05257-60012 22 10 
28480 0160-2198 8 130 28480 05257-60013 24 10 
28480 0160-2198 10 80 28480 05257-60014 16 20 
28480 0160-2199 8 170 28480 05257-60015 16 30 
28480 0160-2205 20 90 28480 05257-60017 23 20 
28480 0160-2235 8 250 28480 05257-60021 21 240 
28480 0160-2327 22 20 28480 05257-60022 23 280 
28480 0160-2327 23 40 28480 05257-60031 27 10 
28480 0160-2327 24 20 28480 05257-60032 27A 10 
28480 0160-2743 24 50 28480 05257-60038 18 10 
28480 0160-2743 40 40 28480 05257-60044 21 10 
28480 0160-3872 8 80 28480 05257-6004 278 10 
28480 0160-3874 38 40 28480 05257-60211 17 10 
28480 0160-3874 39 40 28480 05261-0001 28 40 
28480 0160-3874 42 80 28480 05261-6001 30 20 
28480 0160-3877 9 30 28480 05261-6004 30 10 
28480 0160-3878 4 70 28480 05261-6006 31 10 
28480 0160-3878 5 30 28480 05261-6007 32 10 
28480 0160-3878 6 40 28480 05261-6009 29 10 
28480 0160-3878 7 60 28480 05305-20104 36 80 
28480 0160-3878 8 60 28480 05305-20105 36 90 
28480 0160-3878 10 40 28480 05305-60205 36 40 
28480 0160-3878 14 20 28480 05305-60206 36 50 
28480 0160-3878 40 30 28480 05345-60001 2 10 
28480 0160-3878 42 70 28480 05345-60004 5 10 
28480 0160-3818 45 40 28480 05345-60006 6 10 
28480 0160-3878 52 20 28480 05345-60007 НА 10 
28480 0160-4082 36 20 28480 05345-60010 10 10 
28480 0180-0045 32 40 28480 05345-60011 11 10 
28480 0180-0045 55 20 28480 05345-60013 12 10 
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28480 05345-60016 15 10 28480 10590-60001 33 10 
28480 05345-60027 3 10 28480 10590-60002 34 10 
28480 05345-60031 10 28480 10590-60003 3 100 
28480 05345-60038 4 10 18816 10687336 38 190 
28480 05345-60044 13 10 18816 10681336 39 100 
28480 05345-60045 14 10 18876 11065095-004 18 60 
28480 05345-60099 9 10 18876 11156833-3 8 260 
28480 05345-60101 4 390 28480 1120-0143 28 50 
28480 05345-80001 8 680 28480 1120-0143 51 90 
28480 05355-60001 31 10 28480 1200-0474 45 240 
28480 05355-60002 38 10 28480 1200-0487 12 260 
28480 05355-60003 39 10 28480 1200-0487 14 310 
28480 05355-60004 40 10 28480 1200-0487 48 80 
28480 05355-60005 41 10 28480 1200-0496 2 90 
28480 05355-60006 42 10 28480 1200-0525 31 130 
28480 05355-60007 43 10 28480 1200-0525 43 200 
28480 05355-60008 44 10 28480 1200-0548 37 110 
28480 05355-60009 45 10 28480 1200-0548 49 90 
28480 05355-60010 46 10 28480 1200-0552 43 210 
28480 05355-60011 47 10 28480 1205-0012 55 70 
28480 05355-60012 48 10 78189 1236-07 36 210 
28480 05355-60013 49 10 28480 1250-0102 51 40 
28480 05355-60014 50 10 28480 1250-0829 36 60 
28480 0590-0038 36 110 28480 1250-1163 4 90 
28480 0683-1005 3 140 28480 1251-0600 42 160 
28480 0683-1005 6 250 28480 1251-1115 49 80 
28480 0683-1235 1 130 28480 1251-1556 38 200 
28480 0683-2225 31 160 28480 1251-1556 50 30 
28480 0683-2225 54 140 28480 1251-1626 48 30 
28480 0683-2435 11 230 28480 1251-1631 27A 20 
28480 0683-2745 8 420 28480 1251-2026 15 40 
28480 0698-3111 5 190 28480 1281-2035 15 50 
28480 0698-3111 24 100 28480 1251-2035 49 40 
28480 0698-3113 4 220 28480 1251-2205 15 60 
28480 0698-3152 47 210 28480 1251-2214 51 50 
28480 0698-3375 21 80 28480 1251-2915 49 20 
28480 0698-5075 21 70 71785 133-65-10-009 28 60 
28480 0698-5178 4 230 28480 1400-0054 36 100 
28480 0698-5178 5 130 28480 1460-0603 4 400 
28480 0698-5562 21 90 28480 1460-1186 36 170 
28480 0698-5564 4 160 71313 148-0004-101 23 90 
28480 0698-5565 23 120 28480 1480-0116 43 150 
28480 0698-5666 17 30 28480 1480-0116 44 240 
28480 0698-5997 16 120 28480 1480-0116 45 200 
28480 0698-6241 4 260 28480 1480-0116 46 170 
28480 0698-6648 21 60 28480 1480-01 16 47 100 
28480 0698-6649 21 50 56289 1501500334X0035A2 20 50 
28480 0698-7250 38 320 56289 1500335X0015A2D 38 120 
28480 0698-8381 4 320 56289 1500335X0015A20 40 50 
28480 0698-8382 4 340 26957 1500476X903552 27 50 
28480 0698-8615 4 130 28480 1530-1098 48 20 
28480 0757-0199 39 180 0009 156-0277-00 6 110 
28480 0757-0280 38 340 09250 18-400 35 50 
28480 0757-0280 41 240 28480 1810-0030 8 630 
28480 0757-0416 10 390 28480 1810-0041 2 70 
28480 0757-0416 47 270 28480 1810-0041 3 155 
28480 0757-0975 18 210 28480 1810-0041 10 500 
28480 0761-0042 25 110 28480 1810-0041 11 290 
28480 0837-0035 38 280 28480 1810-0055 11 300 
28480 08621-20051 51 80 28480 1810-0136 48 60 
28480 08621-20052 36 150 28480 1810-0151 13 280 
28480 08621-20052 51 100 28480 1810-0152 13 290 
28480 0960-0444 1 120 28480 1810-0156 12 250 
00779 1-331677-3 4 110 28480 1810-0231 37 100 
80131 1N3956 4 370 28480 1816-1018 14 90 
80131 1N3956 8 660 28480 1820-0207 11 80 
80131 1N3956 9 420 28480 1820-0275 10 120 
80131 1N3956 10 510 28480 1820-0275 11 70 
80131 1N3956 11 310 28480 1820-0286 24 70 
80131 1N3956 20 370 28480 1820-0399 25 80 
80131 1М3556 21 220 28480 1820-0399 26 20 
80131 1М3956 25 270 28480 1820-0491 2 40 
80131 1М3956 26 40 28480 1820-0566 9 160 
80131 IN3956 39 370 28480 1'820-0585 11 50 
80131 1N3956 42 540 28480 1820-0590 10 130 
80131 11№52448 32 250 28480 1820-0590 13 60 
80131 1М52448 55 170 28480 1820-0596 10 10000 
18876 10018550-124 1 80 28480 1820-0596 11 60 
18876 10125764 6 100 28480 1820-0596 13 50 
28480 10544-60011 15A 10 28480 1820-0616 12 100 
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28480 1820-0634 11 140 2840 1854-0574 7 480 
28480 1820-0712 24 60 2480 1e55-0020 8 750 
28480 1820-0753 9 130 28480 18650062 8 760 
28480 1820-0982 47 BO 28480 1858-0004 8 690 
28480 1820-0996 9 L170 28480 1884-0217 6 160 
28480 1820-1019 9 150 28480 1901-0028 7 440 
28480 1820-1195 45 90 28480 1901-0028 33 260 
28480 1820-1196 13 70 28480 1901-0050 7 430 
28480 1820-1196 37 70 28480 1901-0050 33 250 
28480 1820-1196 40 80 28480 1901-0050 34 300 
28480 1820-1196 44 160 28480 1901-0179 16 270 
28480 1820-1196 46 90 28480 1901-0179 22 80 
28480 1820-1200 44 70 28480 1901-0179 24 220 
28480 1820-1202 43 60 28480 1901-0376 4 380 
28480 1820-1202 44 200 28480 1901-0376 29 110 
28480 1820-1202 45 110 28480 1901-0376 52 120 
28480 1820-1202 46 100 28480 1901-0519 3 170 
28480 1820-1206 44 90 28480 1901-0519 6 450 
28480 1820-1211 12 70 28480 1901-0535 10 520 
28480 1820-1211 44 60 28480 1901-0535 11 320 
28480 1820-1211 46 80 28480 1901-0535 33 280 
28480 1820-1281 43 50 28480 1901-0535 43 190 
28480 1820-1282 44 180 28480 1901-0535 45 220 
28480 1820-1411 12 80 28480 1901-0535 48 70 
28480 1820-1416 12 50 28480 1901-0535 55 180 
28480 1820-1416 45 80 28480 1901-0539 41 270 
28480 1820-1429 40 90 28480 1901-0567 17 40 
28480 1820-1430 12 60 28480 1901-0638 6 150 
28480 1820-1430 45 100 28480 1901-0638 7 190 
28480 1820-1430 46 10 28480 1901-0639 38 570 
28480 1820-1433 46 110 28480 1901-0639 42 560 
28480 1820-1442 46 60 28480 1901-0676 6 430 
28480 1820-2112 47 70 28480 1901-1080 38 540 
50440 1820-2642 9 140 28480 1901-1080 42 520 
28480 1826-0088 4 120 28480 1901-1081 6 440 
28480 1826-0290 5 80 28480 1902-0057 38 560 
28480 1850-0102 31 170 28480 1902-0057 42 530 
28480 1853-0001 55 190 28480 1902-0074 5 260 
28480 1853-0010 19 330 28480 1902-0074 6 410 
28480 1853-0020 8 720 28480 1902-0126 40 220 
28480 1853-0020 9 460 28480 1902-3036 6 400 
28480 1853-0020 19 300 28480 1902-3171 7 450 
28480 1853-0020 20 380 28480 1902-3171 38 580 
28480 1853-0020 34 340 28480 1902-3257 35 230 
28480 1853-0020 35 280 28480 1902-3394 35 240 
28480 1853-0034 8 740 26480 1910-0016 32 240 
28480 1853-0034 24 250 28480 1910-0030 8 670 
28480 1853-0036 8 770 56289 192P10402 29 50 
28480 1853-0036 18 270 56289 1960336X0010KA1 38 110 
28480 1851-0036 19 320 56289 1960336X0010KA1 39 Se 
28480 1853-0036 20 390 56289 1960336X0010KA1 40 60 
28480 1853-0036 25 300 56289 1960336X0010KA1 47 30 
28480 1853-0036 42 580 28480 1990-0437 2 80 
28480 1853-0324 6 460 28480 1990-0485 42 190 
28480 1853-0326 3 180 28480 1990-0486 37 50 
28480 1854-0071 6 470 28480 1990-0487 42 200 
28480 1854-0071 7 500 28480 1990-0665 37 60 
28480 1854-0071 8 730 80131 2N3053 24 260 
28480 1854-0071 9 440 80131 2N3478 16 280 
28480 1854-0071 10 530 80131 2N3563 34 320 
28480 1854-0071 11 350 80131 2N3643 3 190 
28480 1854-0071 18 290 80131 2N3644 35 260 
28480 1854-0071 33 300 80131 2N3644 47 400 
28480 1854-0071 34 330 80131 2N3646 33 310 
28480 1854-0071 35 290 80131 2N3904 18 280 
28480 1854-0071 38 590 80131 2N3904 19 310 
28480 1854-0221 18 250 80131 2N3904 21 250 
28480 1854-0221 19 290 80131 2N3904 24 270 
28480 1854-0221 20 360 80131 2N3904 25 290 
28480 1854-0221 21 230 80131 2N3906 33 320 
28480 1854-0273 16 290 80131 2N3922 18 260 
28480 1854-0345 8 710 80131 2N3933 16 300 
28480 1854-0345 9 450 80131 2N3933 23 290 
28480 1854-0345 23 300 80131 2N5061 6 420 
28480 1854-0345 38 600 80131 2N5245 29 120 
28480 1854-0345 42 600 80131 2N5245 52 130 
28480 1854-0345 47 410 80131 2N709 10 540 
28480 1854-0552 6 500 80131 2N709 11 340 
28480 1854-0560 11 370 28480 2100-0331 32 220 
28480 1854-0574 6 490 28480 2100-0331 55 160 
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28480 2100-0597 4 350 56289 5CZ5U105X0050C5 54 20 
28480 2100-1738 42 510 56289 5С11875 6 20 
28480 2100-1773 21 210 56289 5С11875 20 30 
28480 2100-1788 4 360 56289 5С11875 28 20 
28480 2100-1788 5 230 56289 5С11875 51 20 
28480 2100-1788 39 360 28480 5000-9043 43 140 
28480 2100-1984 5 240 28480 5000-9043 44 230 
28480 2100-1986 42 480 28480 5000-9043 45 190 
28480 2100-2030 42 490 28480 5000-9043 46 160 
28480 2100-2031 3 160 28480 5000-9043 47 90 
28480 2100-2216 9 410 
28480 2100-2216 42 500 28480 5020-3257 36 30 
28480 2100-2413 38 490 28480 5020-3258 36 130 
28480 2100-2489 14 300 28480 5020-3259 36 120 
28480 2100-2489 38 500 28480 5040-0185 51 -10 
28480 2100-2489 39 340 28480 5040-6843 9 120 
28480 2100-2489 47 380 28480 5040-6843 10 90 
28480 2100-2497 6 370 28480 5040-6843 12 40 
28480 2100-2497 7 410 28480 5040-6843 13 40 
28480 2100-2514 38 510 28480 5040-6843 14 60 
28480 2100-2521 8 640 28480 5040-6843 43 40 
28480 2100-2521 24 210 28480 5040-6847 45 70 
28480 2100-2522 38 520 28480 5040-6848 47 60 
28480 2100-2522 39 350 28480 5040-6852 46 50 
28480 2100-2574 39 330 28480 5040-6853 33 40 
28480 2100-3216 5 250 28480 5040-6853 44 50 
28480 2100-3297 1 140 28480 5041-0450 37 90 
28480 2100-3354 41 250 28480 5060-9436 37 140 
28480 2100-3355 41 260 96214 531917-4 3 100 
28480 2110-0301 36 70 72982 557-023COPO-10R 31 70 
28480 2110-0446 6 90 72982 557-023COPO-10R 54 70 
28480 2110-0446 7 140 56289 562CZ5UFB101AF103M 25 20 
28480 2140-0221 2 30 94033 56683-1 31 80 
28480 2190-0068 36 200 02660 57-10500-375 49 30 
06978 22-103 38 140 02660 57-10500-375 51 60 
28480 2200-0147 36 160 02660 57-20240-2(383) 48 40 
14844 22728-6200 39 80 97942 581R688H06 8 370 
14844 22728-6200 42 120 28480 59992-91059 52 10 
14844 22728-6200 47 40 28480 59992-91060 54 10 
49956 235-1684P45 20 140 28480 59992-91061 55 10 
56289 236AGF1032 7 30 28480 59992-91079 56 10 
28480 2360-0182 36 140 28480 59992-91083 53 10 
71785 252-10-30-300 4 100 49956 775726 44 190 
71785 252-10-30-300 15 20 80131 8056 28 30 
71785 252-15-30-008 49 60 28480 8120-1855 36 10 
71785 252-22-30-300 2 20 72982 8121B227X7R470M 4 60 
71785 252-22-30-300 15 30 72982 8121B227X7R470M 5 40 
71785 252-22-30-300 49 50 729082 8121B8227X7R470M 10 30 
37695 257977-14 23 60 72982 8121B227X7R470M 34 30 
94117 280044P 11 14 320 72982 8121B227X7R470M 56 30 
94117 280044P 11 37- 120 72982 8121M112X7R0103M 4 50 
94117 280044Р11 39 390 72982 8121M112X7R0103M 5 20 
94117 280044Р11 44 290 72982 8121M112X7R0103M 8 40 
94117 280044Р11 45 230 72982 8121M112X7R0103M 9 50 
80009 281-0089-00 8 270 72982 8121M112X7R0103M 10 50 
56289 292P10252 41 80 72982 8121M112X7R0103M 11 20 
56289 292P10452 52 50 72982 8121M112X7R0103M 12 20 
56289 292P22252 41 90 72982 8121M112X7R0103M 13 20 
56289 292P33252 41 100 72982 8121M112X7R0103M 14 30 
56289 292P39352 7 130 72982 8121M112X7R0103M 33 30 
56289 30D107G0160C4 31 40 72982 8121M112X7R0103# 34 20 
59660 301-000-COGO-160F 9 60 72982 8121M112X7R0103M 35 20 
95712 30384-1 51 70 72982 8121M112X7R0103M 37 20 
28480 3050-0005 36 180 72982 8121M112X7R0103M 38 50 
28480 3050-0159 36 190 72982 8121M112X7R0103M 39 30 
28480 3100-0404 30 110 72982 8121M112X7R0103M 40 20 
28480 3100-0404 53 100 72982 8121M112X7R0103M 42 50 
28480 3100-2929 1 150 72982 8121M112X7R0103M 44 20 
28480 3100-2930 1 100 72982 8121M112X7R0103M 45 20 
28480 3101-0529 1 160 72982 8121M112X7R0103M 46 20 
28480 3101-1541 1 180 72982 8121M112X7R0103M 47 20 
28480 3101-1596 4 410 72912 8121M112X7R0103M 50 20 
28480 3101-1694 1 190 72982 8121M112X7R0103M 56 20 
28480 3101-1860 48 90 28480 8159-0005 38 220 
28480 3150-0241 1 70 28480 8159-0005 39 110 
28480 3150-0242 1 10 28480 8159-0005 42 180 
13499 351-7676-012 12 140 28480 9100-0346 8 850 
56289 39D405F350EE4 35 30 28480 9100-0346 9 100 
56289 5CZ5U105X0050CS 31 30 28480 9100-0346 39 60 
56289 5С250105Х0050С5 32 30 28480 9100-1633 42 110 
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28480 9100-1636 9 90 28480 9100-2251 8 360 
28480 9100-1641 8 290 28480 9100-3017 6 140 
28480 9100-1788 5 50 28480 9100-3043 1 200 
28480 9100-1788 9 110 34148 93L01DMQB 13 190 
28480 9100-1788 37 40 34148 931090 М 12 210 
28460 9100-1788 40 70 34148 931090 М 13 80 
28480 9100-1788 43 30 34148 93L120MQB 13 210 
28480 9100-1788 44 40 34148 93L24DC 13 160 
28480 9100-1788 45 60 34148 949DMQB 3 80 
28480 9100-1788 46 40 82389 961 1 170 
28480 9100-2250 39 90 
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CAREFULLY TEAR IT OUT, FOLD IT 


— 


IN THIS SPACE, TELL WHAT IS WRONG 


TRAR ALONG ХОА LANE 


AND WHAT SHOULD BE DONE ABOUT IT. 


PRINTED NAME, GRADE OR TITLE AND TELEPHONE NUMBER SIGN HERE 


DA nie 2028 2 PREVIOUS EDITIONS P.S.--IF YOUR OUTFIT WANTS TO KNOW ABOUT YOUR 


JUL 79 ARE OBSOLETE. RECOMMENDATION MAKE A CARBON COPY OF THIS 


AND GIVE IT TO YOUR HEADQUARTERS. 


THE METRIC SYSTEM AND EQUIVALENTS 


Linear Measure Square measure 
1 centimeter — 10 millimeters — .39 inch 1 sq. centimeter < 100 sq. millimeters —.155 sq. in. 
1 decimeter = 10 centimeters = 3.94 1nches 1 sq. decimeter — 100 sq. centimeters — 15.5 inches 
1 meter — 10 decimeters — 39.37 inches 1 sq. meter (centare) — 100 sq. decimeters — 10.76 feet 
1 dekameter — 10 meters — 32.8 feet 1 sq. dekameter (are) — 100 sq. meters — 1.076.4 sq. ft. 
1 hectometer з: 10 dekameters — 328.08 feet 1 sq. hectometer (hectare) — 100 sq. dekameters — 2.47 
1 kilometer — 10 hectometers — 3.2808.8 feet Acres 


1 sq. kilometer = 100 hectometers = .386 sq. miles 
Weights 
Liquid Measure 
1 centigram — 10 milligrams — .15 grain 


1 decigram — 10 centigrams — 1.54 grains 1 dekaliter = 10 liters = 2.64 gallons 

1 gram = 10 decigram = .035 ounce 1 hectoliter = 10 dekaliters = 26.42 gallons 
1 dekagram = 10 grams = .35 ounce 1 kiloliter = 10 hectoliters = 264.18 gallons 
1 hectogram = 10 dekagrams = 3.52 ounces 1 hter = 10 deciliters = 33.81 fl. ounces 

1 kilogram = 10 hectograms = 2.2 pounds 1 centiliter = 10 milliliters = .34 fl. ounce 
1 quintal = 100 kilograms = 220.46 pounds 1 deciliter = 10 centiliters = 3 38 fl. ounces 
1 metric ton = 10 quintals = 1.1 short tons 1 metnc ton = 10 quintals = 1.1 short tons 


Cubic Measure 
1 cu. centimeter = 1000 cu. millimeters = .06 cu. inch 


1 cu. decimeter = 1000 cu. centimeters = 61.02 cu in. 
1 cu. meter = 1000 cu. decimeters = 35.31 cu. feet 


Approximate Conversion Factors 


To change To Multiply by To change To Multiply by 
inches centimeters 2.540 ounce inches newton-meters .0070062 
feet meters ‚305 centimeters inches .394 
yards meters .914 meters feet 3.280 
miles kilometers 1.609 meters yards 1.094 

54. inches Sq. centimeters 6.451 kilometers miles .621 

sq. feet 54. meters .093 Sq. centimeters 54. inches .155 

Sq. yards Sq. meters .836 sq. meters sq. yards 10.764 

sq. miles sq. kilometers 2.590 sq. kilometers 54. miles 1.196 
acres 84. hectometers .405 sq. hectometers acres 2.471 
cubic feet cubic meters .028 cubic meters cubic feet 35.315 
cubic yards cubic meters .765 milliliters fluid ounces .034 
fluid ounces milliliters 29.573 liters pints 2.113 
pints hters .472 hters quarts 1.057 
quarts liters .946 grams ounces .035 
gallons liters 3.785 kilograms pounds 2.205 
ounces grams 28.349 metnc tons short tons 1.102 
pounds kilograms .454 pound-feet newton-meters 1.356 
short tons metric tons .907 

pound inches newton-meters .11296 


Temperature (Exact) 


“Е Fahrenheit temperature 5/9 ( after subtracting 32) Celsius Temperature *C 


PIN: 037804-000 


